
Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 9 pkt 6 ustawy z dnia
11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63,
poz. 636 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 155,
poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Prawnej kontroli metrologicznej podlegajà
przyrzàdy pomiarowe s∏u˝àce do pomiaru:

1) wielkoÊci akustycznych i drgaƒ mechanicznych:

a) kalibratory akustyczne, które podlegajà wy∏àcz-
nie zatwierdzeniu typu,

b) mierniki poziomu dêwi´ku,

c) audiometry tonowe,

d) przetworniki drgaƒ mechanicznych piezoelek-
tryczne, o masie 300 g, które podlegajà wy∏àcz-
nie zatwierdzeniu typu,

e) mierniki drgaƒ mechanicznych oddzia∏ujàcych
na cz∏owieka;

2) wielkoÊci elektrycznych i magnetycznych:

a) liczniki energii elektrycznej czynnej pràdu prze-
miennego, klasy dok∏adnoÊci 0,2; 0,5; 1; 2,

b) przek∏adniki klasy dok∏adnoÊci 0,5 i dok∏adniej-
sze do wspó∏pracy z licznikami, o których mowa
w lit. a:

— napi´ciowe,

— pràdowe,

— kombinowane,

c) mierniki nat´˝enia pola:

— magnetycznego w zakresie cz´stotliwoÊci od
0 do 20 kHz,

— elektrycznego w zakresie cz´stotliwoÊci od
10 Hz do 20 kHz,

— elektromagnetycznego w zakresie cz´stotli-
woÊci od 20 kHz do 600 MHz;

3) obj´toÊci i przep∏ywu p∏ynów oraz do pomiaru cie-
p∏a:

a) gazomierze:

— turbinowe o maksymalnym strumieniu obj´-
toÊci nie wi´kszym ni˝ 6500 m3/h,

— rotorowe,

— miechowe,

b)  przeliczniki do gazomierzy, o których mowa
w lit. a,

c)   wodomierze,

d) liczniki do cieczy innych ni˝ woda, o maksymal-
nym strumieniu obj´toÊci nie wi´kszym ni˝
2000 dm3/min,

e)  instalacje pomiarowe:
— do gazu ciek∏ego propan—butan, o maksy-

malnym strumieniu obj´toÊci nie wi´kszym
ni˝ 1000 dm3/min,

— do cieczy kriogenicznych, o maksymalnym
strumieniu obj´toÊci nie wi´kszym ni˝
600 dm3/min,

— do pozosta∏ych cieczy innych ni˝ woda,
o maksymalnym strumieniu obj´toÊci nie
wi´kszym ni˝ 6000 dm3/min,

f)  odmierzacze:
— paliw ciek∏ych innych ni˝ gazy ciek∏e,
— gazu ciek∏ego propan—butan,

g) przeliczniki do liczników do cieczy innych ni˝
woda, które podlegajà wy∏àcznie zatwierdzeniu
typu,

h) urzàdzenia wtórne liczników do cieczy innych
ni˝ woda, które podlegajà wy∏àcznie zatwier-
dzeniu typu,

i)  kolby metalowe II rz´du,

j)  kolby szklane z jednà kreskà klasy A,

k)   cylindry pomiarowe klasy A,

l)  pipety laboratoryjne jednomiarowe klasy A,

m) pipety laboratoryjne wielomiarowe klasy A,

n) biurety zwyk∏e klasy A,

o) pojemniki dok∏adniejsze,

p)  zbiorniki pomiarowe,

q) samochodowe cysterny pomiarowe,

r)   beczki stosowane jako naczynia pomiarowe,

s)  p∏ywakowe mierniki obj´toÊci mleka,
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1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 1, poz. 5).



t)  ciep∏omierze do wody, z wy∏àczeniem ciep∏o-
mierzy zw´˝kowych,

u) przeliczniki wskazujàce do ciep∏omierzy do wo-
dy, z wy∏àczeniem przeliczników wskazujàcych
do ciep∏omierzy zw´˝kowych,

v) pary czujników temperatury do ciep∏omierzy do
wody, z wy∏àczeniem par czujników temperatu-
ry do ciep∏omierzy zw´˝kowych,

w) przetworniki przep∏ywu do ciep∏omierzy do wo-
dy, z wy∏àczeniem przetworników przep∏ywu
zw´˝kowych;

4) d∏ugoÊci i wielkoÊci zwiàzanych:

a) przyrzàdy do pomiaru d∏ugoÊci tkanin, drutu, ka-
bla, materia∏ów taÊmowych, opatrunkowych
i papierowych,

b) materialne miary d∏ugoÊci:

— przymiary wst´gowe,

— przymiary sztywne (w tym b∏awatne i do po-
miaru wysokoÊci nape∏nienia zbiorników),

— pó∏sztywne (w tym do pomiaru wysokoÊci na-
pe∏nienia zbiorników) i sk∏adane,

c) maszyny do pomiaru pola powierzchni skór;

5) parametrów ruchu:

a) przyrzàdy kontrolne — tachografy samochodo-
we,

b) taksometry:

— elektroniczne,

— nieelektroniczne;

c) przyrzàdy do pomiaru pr´dkoÊci pojazdów w ru-
chu drogowym,

d) wykresówki do tachografów samochodowych,
które podlegajà wy∏àcznie zatwierdzeniu typu;

6) masy:

a) odwa˝niki klasy dok∏adnoÊci E1, E2, F1, F2, M1
i M2,

b) wagi nieautomatyczne,

c) wagi automatyczne:

— porcjujàce (w tym dozowniki obj´toÊciowe),

— przenoÊnikowe,

— odwa˝ajàce,

— dla pojedynczych ∏adunków,

— kontrolne i sortujàce,

d) wagi wagonowe do wa˝enia w ruchu wagonów
spi´tych,

e) wagi samochodowe do wa˝enia pojazdów w ru-
chu;

7) g´stoÊci:

a) areometry szklane:

— alkoholomierze i densymetry do alkoholu,

— densymetry do cieczy innych ni˝ alkohol,

— cukromierze,

b) g´stoÊciomierze oscylacyjne do pomiaru g´sto-
Êci cieczy,

c) g´stoÊciomierze zbo˝owe:

— 20 L wzorcowe, które podlegajà wy∏àcznie za-
twierdzeniu typu,

— 20 L u˝ytkowe,

— 1 L, 1/4 L;

8) si∏y — maszyny wytrzyma∏oÊciowe do prób statycz-
nych;

9) ciÊnienia — manometry do pomiaru ciÊnienia
w oponach pojazdów mechanicznych;

10) wielkoÊci chemicznych i fizykochemicznych:

a) refraktometry,

b) polarymetry,

c) analizatory spalin samochodowych,

d) dowodowe analizatory wydechu;

11) wilgotnoÊci — wilgotnoÊciomierze do ziarna zbó˝
i nasion oleistych:

a) pojemnoÊciowe,

b) oporowe,

c) spektralne.

§ 2. Bez zatwierdzenia typu legalizowane sà nast´-
pujàce rodzaje przyrzàdów pomiarowych:

1) odwa˝niki klasy dok∏adnoÊci E1, E2, F1, F2, M1 i M2;

2) g´stoÊciomierze zbo˝owe 1 L, 1/4 L;

3) wagi nieautomatyczne bez zespo∏ów elektronicz-
nych i bez spr´˝yny w zespole pomiaru obcià˝e-
nia;

4) cukromierze i densymetry do cieczy innych ni˝ al-
kohol.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
J. Hausner
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