
Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r.

Nr 144, poz. 1529 oraz z 2005 r. Nr 119, poz. 1015) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

422
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 marca 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wymagaƒ, jakim powinno odpowiadaç
medyczne laboratorium diagnostyczne

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 220, poz. 1901).
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§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
3 marca 2004 r. w sprawie wymagaƒ, jakim powinno
odpowiadaç medyczne laboratorium diagnostyczne
(Dz. U. Nr 43, poz. 408) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmie-
nie:

„4. Laboratorium prowadzi dokumentacj´ dotyczàcà
aparatury pomiarowo-badawczej oraz sprz´tu,
stanowiàcych wyposa˝enie laboratorium, zawie-
rajàcà:

1) karty gwarancyjne;

2) specyfikacje techniczne;

3) dat´ rozpocz´cia eksploatacji;

4) wykaz pracowników przeszkolonych i upo-
wa˝nionych do obs∏ugi oraz osób bezpoÊred-
nio odpowiedzialnych za danà aparatur´ lub
sprz´t;

5) instrukcje u˝ytkowania;

6) zapisy kalibracji;

7) instrukcje post´powania przy dzia∏aniach na-
prawczych i korygujàcych;

8) oÊwiadczenie o dopuszczeniu do u˝ytkowania
po usuni´ciu awarii;

9) dane o bie˝àcej obs∏udze i kontroli;

10) dane o konserwacji bie˝àcej i okresowej pro-
wadzonej zgodnie ze wskazaniami wytwórców,
przez u˝ytkowników lub podmioty autoryzowa-
ne przez dystrybutorów lub wytwórców.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Zdrowia: Z. Religa


