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Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679

USTAWA
z dnia 20 maja 2010 r.

o wyrobach medycznych!>?

Rozdziat 1

Przepisy ogodlne

Art. 1. Ustawa okresla:

&y

2)

Ustawa w zakresie swojej regulacji wdraza postanowienia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

9)

dyrektywy Rady 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw
Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw medycznych aktywnego osadzania (Dz.
Urz. WE L 189 z 20.07.1990, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10,
str. 154);

dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczacej wyrobow medycznych (Dz.
Urz. WE L 169 7 12.07.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str.
82);

dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 27 pazdziernika 1998r.
W sprawie wyrobow medycznych uzywanych do diagnozy in vitro (Dz. Urz. WE L
331207.12.1998, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 21, str. 319);
dyrektywy 2000/70/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 16 listopada 2000r.
zmieniajacej dyrektywe 93/42/EWG w odniesieniu do wyrobow medycznych zawierajacych
trwale pochodne krwi ludzkiej lub osocza ludzkiego (Dz. Urz. WE L 313 z 13.12.2000, str. 22;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 26, str. 72);

dyrektywy 2001/104/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 7 grudnia 2001r.
zmieniajacej dyrektywe 93/42/EWG dotyczaca wyrobow medycznych (Dz. Urz. WE L
6z 10.01.2002, str. 50; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 166);
dyrektywy Komisji 2003/12/WE z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie ponownej klasyfikacji protez
piersi w ramach dyrektywy 93/42/EWG dotyczacej wyrobéw medycznych (Dz. Urz. UE L
28 7 04.02.2003, str. 43; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 71);
(uchylony)

dyrektywy Komisji 2005/50/WE z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie przeklasyfikowania protez
biodrowych, kolanowych ibarkowych wramach dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczacej
wyrobéw medycznych (Dz. Urz. UE L 210 z 12.08.2005, str. 41);

dyrektywy 2007/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zdnia 5 wrze$nia 2007 r.
zmieniajacej dyrektywe Rady 90/385/EWG w sprawie zblizenia ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow medycznych aktywnego osadzania, dyrektywe
Rady 93/42/EWG dotyczaca wyrobéw medycznych oraz dyrektywg 98/8/WE dotyczaca
wprowadzania do obrotu produktéw biobojczych (Dz. Urz. UE L 247 z 21.09.2007, str. 21).

Ustawa stuzy wykonaniu:

1)

2)

decyzji Komisji nr 2010/227/UE z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie europejskiej bazy danych
0 wyrobach medycznych (Eudamed) (Dz. Urz. UE L 102 z 23.04.2010, str. 45);

rozporzadzenia Komisji (UE) nr 722/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. dotyczacego szczegdlnych
wymagan odnoszacych si¢ do wymagan ustanowionych w dyrektywach Rady 90/385/EWG i
93/42/EWG dla aktywnych wyrobéw medycznych do implantacji oraz wyrobé6w medycznych
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1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)
8)
9)
10)
1)

zasady wprowadzania do obrotu i do uzywania:

a) wyrobow medycznych, wyposazenia wyrobow medycznych,

b) wyrobéw medycznych do diagnostyki in vitro, wyposazenia wyrobow
medycznych do diagnostyki in vitro,

¢) aktywnych wyrobow medycznych do implantacji,

d) systemow i zestawow zabiegowych ztozonych z wyrobéw medycznych

—zwanych dalej ,,wyrobami”;

zasady dokonywania oceny klinicznej wyrobow medycznych, wyposazenia

wyrobow medycznych i1 aktywnych wyrobow medycznych do implantacji;

zasady przekazywania do oceny dziatania wyrobow medycznych do diagnostyki

in vitro 1 wyposazenia wyrobow medycznych do diagnostyki in vitro;

zasady sprawowania nadzoru nad:

a) wytwarzaniem wyrobow i wprowadzaniem ich do obrotu i do uzywania,

b) wyrobami wprowadzonymi do obrotu i do uzywania,

¢) incydentami medycznymi oraz dziataniami dotyczacymi bezpieczenstwa
Wyrobow;

zasady dokonywania zgloszen ipowiadomien dotyczacych wyrobow oraz

wytworcow, autoryzowanych przedstawicieli, importerow i dystrybutorow

Wyrobow;

zasady 1sposOb autoryzowania jednostek ubiegajacych si¢ o autoryzacje,

notyfikowania jednostek ubiegajacych si¢ o notyfikacje w zakresie wyrobow

1 nadzorowania jednostek notyfikowanych, autoryzowanych przez ministra

wlasciwego do spraw zdrowia;

klasyfikacje wyrobow medycznych i wyposazenia wyrobéw medycznych;

procedury oceny zgodnosci wyrobow;

wymagania zasadnicze dotyczace wyrobow;

obowigzki importerow i dystrybutoréw wyrobow;

zasady uzywania i utrzymywania wyrobow.

produkowanych z wykorzystaniem tkanek pochodzenia zwierzecego (Dz. Urz. UE L 212 z
09.08.2012, str. 3);

3) rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 920/2013 z dnia 24 wrze$nia 2013 r. w sprawie

wyznaczania i nadzorowania jednostek notyfikowanych na podstawie dyrektywy Rady
90/385/EWG dotyczacej wyrobow medycznych aktywnego osadzania oraz dyrektywy Rady
93/42/EWG dotyczacej wyrobow medycznych (Dz. Urz. UE L 253 z25.09.2013, str. 8).
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

Art. 2. 1. Uzyte w ustawie okre$lenia oznaczaja:

aktywny wyrob medyczny do implantacji — wyrdb medyczny, wraz z wszelkim

wyposazeniem, ktérego funkcjonowanie zalezy od zrodia energii innej niz

energia generowana bezposrednio przez organizm ludzki lub przez site cigzkosci,

przeznaczony do wprowadzania, w cato$ci lub w czg$ci, za pomocg zabiegu

chirurgicznego lub innego zabiegu medycznego, do ludzkiego ciata lub, za

pomocg zabiegu medycznego, do naturalnego otworu ciala, iktéry jest

przeznaczony do pozostawania po zabiegu w ludzkim ciele lub naturalnym

otworze ciala;

autoryzowany przedstawiciel — podmiot, majacy miejsce zamieszkania lub

siedzibe w panstwie cztonkowskim, ktory jest wyznaczony przez wytwoérce do

dzialania w jego imieniu oraz do ktérego moga zwracaé si¢, zamiast do

wytworcy, wladze 1 instytucje panstw cztonkowskich w sprawach obowiazkow

wytworcy okreslonych ustawa;

badacz kliniczny — osobg¢ odpowiedzialng za prowadzenie badania klinicznego

iza stan zdrowia uczestnikow badania zwigzany =z udzialem w badaniu

klinicznym;

badanie kliniczne — zaprojektowane i zaplanowane systematyczne badanie

prowadzone na ludziach, podjete w celu weryfikacji bezpieczenstwa lub

dziatania okreslonego wyrobu medycznego, wyposazenia wyrobu medycznego

albo aktywnego wyrobu medycznego do implantacji;

btad uzytkowy — dzialanie osoby postugujacej si¢ wyrobem albo zaniechanie

przez nig dziatania, skutkujace wynikiem innym niz przewidziany przez

wytworce lub oczekiwany przez te osobe;

catkowite odtworzenie — poddanie wyrobu wprowadzonego do obrotu wszystkim

nastepujagcym czynnosciom:

a) demontazowi czesci sktadowych lub podzespotéw wyrobu,

b) sprawdzeniu, czy czesci sktadowe lub podzespoly wyrobu nadaja si¢ do
ponownego uzycia,

c¢) wymianie lub regeneracji czesci skladowych lub podzespotéw wyrobu
nienadajacych si¢ do ponownego uzycia,

d) montazowi pierwotnych, zregenerowanych lub wymienionych czesci

sktadowych lub podzespotéw wyrobu,
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7)

8)

9

10)

e) sprawdzeniu, czy zamontowany wyrdb spetnia pierwotne albo
zmodyfikowane kryteria przyjecia,
f)  oznaczeniu wyrobu jako ,,catkowicie odtworzony”
—wcelu ponownego wprowadzenia go do obrotu, bez zmiany jego
przewidzianego zastosowania, pod nazwg wtasng podmiotu odpowiedzialnego
za wykonanie tych czynnosci;
certyfikacja — dzialanie jednostki notyfikowanej wykazujace przeprowadzenie
procedury oceny zgodnoS$ci, potwierdzajacej, ze nalezycie zidentyfikowany
wyrob, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli 1 badan
koncowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi, zakonczone wydaniem
certyfikatu zgodnosci;
certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez jednostke notyfikowang
w zakresie wyrobow, poswiadczajacy przeprowadzenie procedury oceny
zgodnosci, potwierdzajacej, ze nalezycie zidentyfikowany wyrob, jego projekt,
typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i badan koncowych jest zgodny
z wymaganiami zasadniczymi;
ciezkie niepozadane zdarzenie — zdarzenie medyczne, ktore doprowadzilo u
uczestnika badania klinicznego do:
a) zgonu,
b) powaznego pogorszenia stanu zdrowia:
— skutkujacego chorobg lub urazem, ktore zagrazaja zyciu,
— skutkujacego trwatym uposledzeniem struktury lub funkcji ciata,
— wymagajacego hospitalizacji lub przedtuzenia hospitalizacji juz
prowadzone;j,
— wymagajacego interwencji medycznej w celu zapobiezenia trwatemu
uposledzeniu struktury lub funkcji ciata,
¢) S$mierci ptodu, zagrozenia zycia ptodu, wrodzonej wady lub uszkodzenia
okotoporodowego;
dane kliniczne — informacje dotyczace bezpieczenstwa lub dziatania wyrobu
medycznego, wyposazenia wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu
medycznego do implantacji, uzyskane w wyniku ich uzywania, pochodzace z:
a) badania klinicznego danego wyrobu medycznego, wyposazenia wyrobu

medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do implantacji,
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11)

12)

13)

14)

b) badania klinicznego lub innych badan, ktorych wyniki zostaty
opublikowane w pi$miennictwie naukowym, dotyczacych podobnego
wyrobu medycznego, wyposazenia wyrobu medycznego lub aktywnego
wyrobu medycznego do implantacji, w ktorych przypadku mozna wykazaé
rownowaznos$¢ z danym wyrobem medycznym, wyposazeniem wyrobu
medycznego lub aktywnym wyrobem medycznym do implantacji,

c) opublikowanych albo nieopublikowanych sprawozdan zinnych
doswiadczen dotyczacych wuzywania danego wyrobu medycznego,
wyposazenia wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do
implantacji lub podobnego wyrobu medycznego, wyposazenia wyrobu
medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do implantacji, w ktorego
przypadku mozna wykaza¢ rownowazno$¢ z danym wyrobem medycznym,
wyposazeniem wyrobu medycznego lub aktywnym wyrobem medycznym
do implantacji;

deklaracja zgodnos$ci — o$wiadczenie wytworcy lub jego autoryzowanego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialnosé, ze wyrob
jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi;
dystrybutor — podmiot, majacy miejsce zamieszkania lub siedzibe w panstwie
cztonkowskim, ktory dostarcza lub udostgpnia wyrob na rynku i ktory nie jest
wytworca ani importerem; za dystrybutora uwaza si¢ takze Swiadczeniodawce,
ktory sprowadza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium innego
panstwa cztonkowskiego wyrdb przeznaczony do udzielania $wiadczen
zdrowotnych przez tego §wiadczeniodawce;
importer — podmiot, majacy miejsce zamieszkania lub siedzibe w panstwie
cztonkowskim, ktory wprowadza do obrotu wyrdb spoza terytorium panstw
cztonkowskich; za importera uwaza si¢ takze $wiadczeniodawce, ktory
sprowadza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoza terytorium panstw
cztonkowskich wyrob przeznaczony do udzielania $wiadczen zdrowotnych przez
tego $wiadczeniodawce;

incydent medyczny:

a) wadliwe dzialanie, defekt, pogorszenie wtasciwosci lub dziatania wyrobu,
jak rowniez nieprawidlowos¢ w jego oznakowaniu lub instrukcji uzywania,

ktore moga lub mogly doprowadzi¢ do $mierci lub powaznego pogorszenia
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15)

stanu zdrowia pacjenta lub uzytkownika wyrobu, a w przypadku wyrobu
medycznego do diagnostyki in vitro lub wyposazenia wyrobu medycznego
do diagnostyki in vitro — posrednio takze innej osoby, lub
b) techniczng lub medyczng przyczyne zwigzang z wlasciwosciami lub
dziataniem wyrobu, ktora moze lub mogta doprowadzi¢ do $mierci lub
powaznego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub uzytkownika,
aw przypadku wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro lub
wyposazenia wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro — posrednio takze
innej osoby, 1prowadzaca ztego powodu do podjecia przez wytworce
zewngetrznych dziatan korygujacych dotyczacych bezpieczenstwa;
inwazyjny wyréb medyczny — wyréb medyczny lub wyposazenie wyrobu
medycznego, ktory jest wprowadzany lub ktore jest wprowadzane, w calo$ci lub
czesSci, do wnetrza ludzkiego ciata przez otwory ciala albo przez jego

powierzchnig;

16) jednostka notyfikowana — jednostke oceniajaca zgodno$é¢, ktora zostata

17)

18)

notyfikowana przez panstwo czlonkowskie zgodnie z art. 11 dyrektywy Rady
90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw
Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw medycznych aktywnego
osadzania (Dz. Urz. WE L 189 z 20.07.1990, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 154), art. 16 dyrektywy Rady 93/42/EWG
z dnia 14 czerwca 1993 1. dotyczace] wyrobéw medycznych (Dz. Urz. WE L 169
z 12.07.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str.
82) lub art. 15 dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
pazdziernika 1998 r. w sprawie wyrobéw medycznych uzywanych do diagnozy
in vitro (Dz. Urz. WE L 331 z 07.12.1998, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 21, str. 319);

kalibrator — substancje¢, material lub artykul, przeznaczone przez ich wytworce
do uzycia w celu ustalenia zalezno$ci pomiarowych wyrobu medycznego do
diagnostyki in vitro;

material kontrolny — substancj¢, material lub artykut, przeznaczone przez ich
wytworce do uzycia w celu weryfikacji charakterystyki dziatania wyrobu

medycznego do diagnostyki in vitro;
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19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

nieprawidlowe uzycie — dziatanie lub zaniechanie dziatania przez osobe

postugujaca si¢ wyrobem lub uzytkownika wyrobu, prowadzace do skutkow,

ktore wykraczaja poza $rodki sterowania ryzykiem przez wytworce, rozumiane

jako technicznie wykonalne i ekonomicznie uzasadnione $rodki, ktore wytwoérca

moze zastosowa¢ w celu ograniczenia dotkliwosci potencjalnej szkody lub

zmniejszenia prawdopodobienstwa jej wystgpienia;

notatka bezpieczefstwa — komunikat wydany w zwigzku z zewng¢trznymi

dziataniami korygujacymi dotyczacymi bezpieczenstwa 1 przestany do

odbiorcéw lub uzytkownikow wyrobdéw wprowadzonych do obrotu;

otwor ciala — naturalny otwor ciata, zewnetrzng powierzchni¢ gatki ocznej lub

staty otwor sztuczny, w szczegdlnosci sztuczng przetoke;

panstwo cztonkowskie — panstwo cztonkowskie Unii Europejskiej lub panstwo

cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strong

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Konfederacj¢ Szwajcarska;

powazne pogorszenie stanu zdrowia:

a) chorobg zagrazajaca zyciu,

b) trwatle ostabienie funkcji organizmu lub trwate uszkodzenie struktury ciata,

c) stan wymagajacy interwencji medycznej w celu zapobiezenia stanom
okreslonym w lit. ai b lub

d) S$mier¢ plodu, zagrozenie zycia plodu, wrodzong wade lub uszkodzenie
okotoporodowe

—wtym takze spowodowane posrednio nieprawidlowymi wynikami badan

diagnostycznych otrzymanymi za pomocg wyrobow uzytych zgodnie

z instrukcjami uzywania dostarczonymi przez wytworce;

powazne zagrozenie zdrowia publicznego — znaczne ryzyko S$mierci lub

powaznego pogorszenia stanu zdrowia wielu osob, wymagajace podjecia

natychmiastowych dziatan w celu minimalizacji tego ryzyka;

produkt odczynnikowy — produkt, w ktérym odczynniki sg zawarte w no$niku

lub na nim osadzone, w szczegolnosci paski testowe lub ptytki testowe;

profesjonalny uzytkownik — osob¢ bedacag $wiadczeniodawca lub zatrudniong

u $wiadczeniodawcy, posiadajaca wiedze lub doswiadczenie zawodowe, ktore

umozliwiajg uzywanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem;
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27)

28)

28a)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

przewidziane zastosowanie — uzycie, do ktérego wyrdb jest przeznaczony
zgodnie z danymi dostarczonymi przez wytworce w oznakowaniu, instrukcjach
uzywania lub materiatach promocyjnych;

sponsor — wytworce odpowiedzialnego za podjecie, prowadzenie i finansowanie
badania klinicznego, a w przypadku wytwércy niemajacego miejsca
zamieszkania lub siedziby w panstwie cztonkowskim — jego autoryzowanego
przedstawiciela;

sprzedaz wysytkowa wyrobow — umowe sprzedazy wyrobu zawartg z
konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umow na
odlegtos¢, bez jednoczesnej fizycznej obecnosci stron, z wylacznym
wykorzystaniem jednego lub wigkszej liczby $rodkéw porozumiewania si¢ na
odlegtos$¢ do chwili zawarcia umowy wiacznie;

swiadczeniodawca — $wiadczeniodawce w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o $wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze $rodkoéw
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581);

uczestnik badania — osobg, ktora bierze udzial w badaniu klinicznym i u ktérej
stosuje si¢ badany wyrdb albo kontrolng metode¢ porownawcza lub ktorg
diagnozuje si¢ za pomocg badanego wyrobu albo kontrolnej metody
poroOwnawczej;

wprowadzenie do obrotu — udostepnienie za optata albo nieodptatnie, po raz
pierwszy, wyrobu innego niz wyrob do badan klinicznych 1 wyréb do oceny
dzialania, w celu uzywania lub dystrybucji na terytorium panstwa
cztonkowskiego, niezaleznie od tego, czy jest to wyrdb fabrycznie nowy, czy
catkowicie odtworzony;

wprowadzenie do uzywania — pierwsze udost¢pnienie uzytkownikowi na
terytorium panstwa cztonkowskiego wyrobu gotowego do uzycia w celu jego
uzywania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem;

wyposazenie wyrobu medycznego — artykul, ktory, nie bedac wyrobem
medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytworce do stosowania tgcznie
zwyrobem medycznym, w celu umozliwienia jego uzywania zgodnie
z przewidzianym zastosowaniem;

wyposazenie wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro — artykut, ktory, nie

bedac wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro, jest specjalnie
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35)

36)

37)

38)

przeznaczony przez wytworce do stosowania facznie z wyrobem medycznym do

diagnostyki in vitro, wcelu umozliwienia jego uzywania zgodnie

z przewidzianym zastosowaniem, z wyjatkiem wyrobu medycznego bedacego

inwazyjnym przyrzadem do pobierania probek lub przyrzadem stosowanym

bezposrednio na ludzkim ciele w celu uzyskania probek;

wyrob do badania klinicznego — wyrdb medyczny, wyposazenie wyrobu

medycznego lub aktywny wyréb medyczny do implantacji, przeznaczony lub

przeznaczone do stosowania podczas prowadzenia badan klinicznych;

wyrob do oceny dzialania — wyrdb medyczny do diagnostyki in vitro lub

wyposazenie wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, przeznaczony lub

przeznaczone do badan oceniajacych jego dziatanie poza przedsigbiorstwem

wytworcy w miejscach, w ktorych sa wykonywane badania diagnostyczne in

vitro;

wyrob do samokontroli — wyrdb medyczny do diagnostyki in vitro przeznaczony

przez wytwoérce do uzywania w warunkach domowych przez osob¢ niebgdaca

profesjonalnym uzytkownikiem, ktéra bedzie odnosita wynik testu do osoby

badanej;

wyrdb medyczny — narzedzie, przyrzad, urzadzenie, oprogramowanie, materiat

lub inny artykul, stosowany samodzielnie Iub w potaczeniu, w tym

Z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytworce do uzywania

specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbednym do jego

wlasciwego stosowania, przeznaczony przez wytworce do stosowania u ludzi

w celu:

a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub tagodzenia
przebiegu choroby,

b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, tagodzenia lub kompensowania
skutkow urazu lub upo$ledzenia,

c) Dbadania, zastgpowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub
procesu fizjologicznego,

d) regulacji poczgl

— ktéry nie osigga zasadniczego zamierzonego dziatania w ciele lub na ciele

ludzkim $rodkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi,

lecz ktorego dziatanie moze by¢ wspomagane takimi $srodkami;
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39)

40)

41)

42)

wyrob medyczny do diagnostyki in vitro:

a) wyrob medyczny bedacy odczynnikiem, produktem odczynnikowym,
kalibratorem, materiatlem kontrolnym, zestawem, przyrzadem, aparatem,
sprzetem lub systemem, stosowanym samodzielnie lub w polaczeniu,
przeznaczony przez wytworce do stosowania in vitro do badania probek
pobranych z organizmu ludzkiego, w tym krwi i tkanek, wytacznie lub
glownie w celu dostarczenia informacji:

— o stanie fizjologicznym lub patologicznym,

— o wadach wrodzonych,

— do ustalenia bezpieczenstwa dla potencjalnego biorcy i zgodnosci
z potencjalnym biorca,

— do monitorowania dziatan terapeutycznych,

b) pojemnik na probki specjalnie przeznaczony przez wytworce do
bezposredniego przechowywania oraz zabezpieczenia probek pobranych
z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro,

c) sprzet laboratoryjny ogdlnego zastosowania, jezeli ze wzgledu na jego
wlasciwosci jest specjalnie przeznaczony przez wytworce do uzycia
w badaniach diagnostycznych in vitro;

wyrob medyczny do implantacji — wyrdob medyczny przeznaczony do

wprowadzania w cato$ci do ludzkiego ciata albo zastepowania powierzchni

nabtonka lub powierzchni oka, za pomocg zabiegu chirurgicznego, 1 pozostajacy
tam po zakonczeniu zabiegu oraz wyrdb medyczny przeznaczony do
wprowadzania w czg¢$ci do ludzkiego ciata, za pomocg zabiegu chirurgicznego,

1 pozostajacy tam po zakonczeniu zabiegu co najmniej przez 30 dni;

wyrob nowy — wyrdb medyczny do diagnostyki in vitro, ktory w zastosowaniu

do danego analitu lub innego parametru nie byl stale dostepny w okresie

3 ostatnich lat na terytorium panstwa cztonkowskiego lub w przypadku ktoérego

zastosowana procedura opiera si¢ na technice analitycznej, ktéra nie byla stale

uzywana w okresie 3 ostatnich lat na terytorium panstwa czlonkowskiego

w zastosowaniu do danego analitu lub innego parametru;

wyrob wykonany na zamowienie — wyrdéb medyczny, wyposazenie wyrobu

medycznego lub aktywny wyréb medyczny do implantacji, wykonany lub

wykonane zgodnie z pisemnym przepisem lekarza lub, w przypadku wyrobu
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43)

44)

45)

medycznego i wyposazenia wyrobu medycznego, innej osoby na podstawie

posiadanych przez nig kwalifikacji zawodowych, w ktérym podano na

odpowiedzialnos¢ lekarza lub tej osoby wtasciwosci projektu, przeznaczony lub
przeznaczone do wylacznego stosowania u okreslonego pacjenta i niebedacy lub
niebedace wyrobem produkowanym seryjnie, wymagajacym dostosowania do
szczegoOlnych wymagan lekarza lub innego profesjonalnego uzytkownika;
wyrob wykonany przez uzytkownika — wyrdb wytworzony iuzywany przez
swiadczeniodawce w miejscu wytworzenia, ktoéry nie zostal przekazany do
uzywania innej osobie lub podmiotowi i ktory nie jest wyrobem wykonanym na
zamoOwienie, wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro lub wyposazeniem
wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro;

wyrdb z funkcja pomiarowa — wyréb medyczny lub wyposazenie wyrobu

medycznego, ktore speiniajg facznie nastepujace kryteria:

a) s3 przeznaczone przez wytworce do pomiaru ilosciowego parametru
fizjologicznego lub anatomicznego albo pomiaru ilo$ci lub charakterystyki
jako$ciowej energii lub substancji dostarczanych do ludzkiego ciata lub
odbieranych z niego,

b) wynik pomiaru wyrazony jest w legalnej jednostce miary albo jest
poréwnywany co najmniej zjednym punktem odniesienia wskazujacym
warto$¢ wyrazong w legalnej jednostce miary,

¢) ich przewidziane zastosowanie implikuje doktadno$¢, deklarowang jawnie
lub domniemang, zktérg niezgodnos¢ moze powodowaé dziatanie
niepozadane, istotne dla zdrowia lub bezpieczenstwa pacjenta;

wytworca:

a) podmiot odpowiedzialny za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie
1 oznakowanie wyrobu przed wprowadzeniem go do obrotu pod nazwg
wlasng, niezaleznie od tego, czy te czynnosci wykonuje on sam, czy w jego
imieniu inny podmiot,

b) podmiot, ktéry montuje, pakuje, przetwarza, catkowicie odtwarza lub
oznakowuje gotowy produkt lub nadaje mu przewidziane zastosowanie,
w celu wprowadzenia go do obrotu jako wyrobu pod nazwa wlasna,

z wyjatkiem podmiotu, ktéory montuje lub dostosowuje wyroby juz
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wprowadzone do obrotu, w celu ich przewidzianego zastosowania przez
indywidualnego pacjenta;

46) zewnetrzne dzialania korygujace dotyczace bezpieczenstwa — dziatania podjete
w celu minimalizacji, zwigzanego z wyrobem wprowadzonym do obrotu, ryzyka
smierci lub powaznego pogorszenia stanu zdrowia, obejmujace zwrot wyrobu
dostawcy, modyfikowanie, wymiang lub niszczenie wyrobu, wykonywang przez
nabywce¢ modernizacj¢ wprowadzajaca okreslong modyfikacje lub zmiane
konstrukcji, zalecenie dotyczace uzywania wyrobu.

2. Przepisy ustawy dotyczace wyrobow medycznych stosuje si¢ do wyposazenia
wyrobu medycznego.

3. Przepisy ustawy dotyczace wyrobéw medycznych do diagnostyki in vitro
stosuje si¢ do wyposazenia wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro.

4. Obowiazki importera lub dystrybutora, majacych siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wynikajagce z przepisoOw ustawy, stosuje si¢ do
przedsigbiorcy zagranicznego wykonujacego dziatalno$¢ gospodarcza na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziatu, o ktorym mowa w art. 85 ust. 1 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziatalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz.

584, z pozn. zm.>).

Art. 3. 1. PrzepisOw ustawy nie stosuje si¢ do:

1) produktow leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr45, poz. 271, z pozn.
zm.Y);

2) produktow kosmetycznych w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczacego
produktéw kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, z p6zn.
zm.);

3)  krwi ludzkiej, produktow krwiopochodnych w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy

z dnia 6 wrze$nia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne, osocza ludzkiego, komorek

9 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogltoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 875,
978, 1197, 1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1712, 1844 i 1893.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227,
poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95,
poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322,
Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696, z 2012 r.
poz. 1342 i 1544, 2 2013 r. poz. 1245, 2 2014 r. poz. 822 i 1491 oraz z 2015 r. poz. 28 i 277.

4)
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

krwi ludzkiej oraz wyrobow medycznych i aktywnych wyrobéw medycznych do
implantacji, ktore w chwili wprowadzania do obrotu zawierajg tego rodzaju
produkty krwiopochodne, osocze lub komorki, z zastrzezeniem art. 4 ust. 1;
przeszczepow, tkanek 1ikomorek pochodzenia ludzkiego oraz wyrobow
medycznych i aktywnych wyrobow medycznych do implantacji zawierajagcych
takie tkanki lub komorki lub otrzymanych ztakich tkanek Iub komorek,
z zastrzezeniem art. 4 ust. 1;

przeszczepow, tkanek ikomoérek pochodzenia zwierzgcego oraz wyrobow
medycznych i aktywnych wyrobow medycznych do implantacji zawierajacych
takie tkanki lub komorki, z wyjatkiem wyrobow medycznych lub aktywnych
wyrobow medycznych do implantacji wytworzonych zuzyciem tkanek
pochodzenia zwierzgcego pozbawionych zdolnosci do zycia lub niezdolnych do
zycia produktéw otrzymanych z tkanek pochodzenia zwierzg¢cego;

wyrobow przeznaczonych na potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa,
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 17 listopada
2006 r. o systemie oceny zgodnosci wyrobdw przeznaczonych na potrzeby
obronnosci 1 bezpieczenstwa panstwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z 2010 r. Nr
182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 528);

wyrobow medycznych do diagnostyki in vitro wytworzonych przez
swiadczeniodawce 1 uzywanych przez niego w miejscu wytworzenia do badania
1 ustalenia terapii pacjentow leczonych przez tego Swiadczeniodawce, o ile nie
zostaly przekazane innemu podmiotowi, z tym Ze wymagania zasadnicze
okres§lone w ustawie maja zastosowanie w zakresie bezpieczefstwa tych
wyrobow, z zastrzezeniem art. 4 ust. 7,

materialdow odniesienia posiadajagcych miedzynarodowe certyfikaty oraz
materialéw uzywanych do celéw zewngtrznej oceny jako$ci pracy medycznych
laboratoriow diagnostycznych, oile nie sg kalibratorami lub materiatami
kontrolnymi;

pomocy dla niepelnosprawnych przeznaczonych do tagodzenia lub
kompensowania skutkow uposledzen, jezeli nie istnieje bezposredni zwigzek
miedzy funkcja tych pomocy aosoba niepetnosprawna, np. sygnalizacji

dzwickowej w sygnalizatorach na przejsciach dla pieszych, wind i podjazdow
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dla niepelnosprawnych, specjalnego wyposazenia publicznych toalet dla

niepetnosprawnych.

2. Przepisow ustawy nie stosuje si¢ do komponentdw i potproduktow
przeznaczonych przez ich wytwércow do wytwarzania wyrobow, z wyjatkiem
komponentow 1 potproduktow przeznaczonych przez ich wytworcow specjalnie do:
1) wytwarzania wyrobéw wykonanych na zamowienie;

2) instalacji gazéw medycznych i prozni.

Art. 4. 1. Przepisy ustawy stosuje si¢, w przypadku gdy wyrob medyczny lub
aktywny wyrob medyczny do implantacji zawiera, jako integralng czgs¢, substancje,
ktora stosowana oddzielnie bytaby produktem krwiopochodnym i ktéra moze dziatac¢
na organizm ludzki pomocniczo wzglgdem wyrobu medycznego lub aktywnego
wyrobu medycznego do implantacji.

2. Przepisy ustawy stosuje si¢, w przypadku gdy wyrdb medyczny lub aktywny
wyrob medyczny do implantacji zawiera, jako integralng czgs¢, substancje, ktora
stosowana oddzielnie bylaby produktem leczniczym i ktéra moze dziala¢ na organizm
ludzki pomocniczo wzgledem wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu
medycznego do implantacji.

3. Przepisy ustawy stosuje si¢, w przypadku gdy wyrdb medyczny jest
przeznaczony do podawania produktu leczniczego. Jednakze gdy wyrdéb medyczny
jest wprowadzany do obrotu w taki sposéb, ze tworzy z produktem leczniczym
pojedynczy nierozdzielny produkt, ktory jest przeznaczony do stosowania wytgcznie
w danym potaczeniu i ktory nie nadaje si¢ do ponownego uzycia, produkt ten podlega
przepisom ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne, natomiast
odpowiednie wymagania zasadnicze okre§lone W niniejszej ustawie majg
zastosowanie w takim zakresie, w jakim dotycza cech danego wyrobu medycznego
zwigzanych z jego bezpieczenstwem i dziataniem.

4. Przepisy ustawy stosuje si¢ do czeSci zamiennych i zapasowych
przeznaczonych do zastgpienia czgsci 1 elementow wyrobu, jezeli te czgsci zamienne
1 zapasowe nie zostaly uwzglednione w ocenie zgodno$ci wyrobu 1 zmieniajg
wiasciwosci lub dziatanie wyrobu w stosunku do zatwierdzonej oceny jego zgodnosci.

5. W przypadku gdy aktywny wyrdb medyczny do implantacji jest przeznaczony
do podawania produktu leczniczego, do aktywnego wyrobu medycznego do

implantacji maja zastosowanie przepisy niniejszej ustawy, natomiast do produktu
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leczniczego majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. — Prawo
farmaceutyczne.

6. Przy rozstrzyganiu, czy dany produkt nalezy uwazac¢ za wyrdb medyczny, czy
za produkt leczniczy, decydujace znaczenie ma zasadniczy sposob dziatania produktu.

7. Wyréb medyczny do diagnostyki in vitro wytworzony przez medyczne
laboratorium diagnostyczne lub inny podmiot, ktéry bez wprowadzania do obrotu
uzywa go do $wiadczenia publicznie dostgpnych ustug z zakresu diagnostyki
medycznej, podlega ustawie i musi by¢ oznakowany znakiem CE po przeprowadzeniu

odpowiedniej procedury oceny zgodnosci.

Art. 5. 1. W zakresie wprowadzenia do obrotu i wprowadzenia do uzywania
przepisy ustawy stosuje si¢ do wyroboéw w stanie, wjakim sa dostarczane
uzytkownikowi.

2. Przepisy ustawy stosuje si¢ takze do wyrobow, ktére nie sg dostarczane
uzytkownikowi w stanie gotowym do uzycia, ale ktore przed uzyciem moga by¢
przetwarzane, przygotowywane, sterylizowane, konfigurowane, instalowane,
montowane lub dopasowywane przez uzytkownika lub §wiadczeniodawce stosujacego
wyrob.

3. Uzytkownik 1 $wiadczeniodawca stosujacy wyrob wykonujacy czynnosci,
o ktéorych mowa w ust. 2, nie sg wytwércami, a do tych czynno$ci nie stosuje sie
wymagan okreslonych dla procesu wytwarzania, sterylizacji i zestawiania w system

lub zestaw zabiegowy.
Rozdziat 2

Wprowadzanie wyrobow do obrotu i wprowadzanie do uzywania

oraz przekazywanie do oceny dzialania

Art. 6. Zabrania si¢ wprowadzania do obrotu, wprowadzania do uzywania,
przekazywania do oceny dzialania, dystrybuowania, dostarczania, udost¢pniania,
instalowania, uruchamiania iuzywania wyrobow, ktore stwarzaja zagrozenie dla
bezpieczenstwa, zycia lub zdrowia pacjentow, uzytkownikéw lub innych oséb,
przekraczajace akceptowalne granice ryzyka, okreslone na podstawie aktualnego stanu
wiedzy, kiedy sa prawidlowo dostarczone, zainstalowane, utrzymywane oraz uzywane

zgodnie z ich przewidzianym zastosowaniem.
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Art. 7. Zabrania si¢ wprowadzania do obrotu, wprowadzania do uzywania,
dystrybuowania, dostarczania, udostepniania, instalowania, uruchamiania i uzywania
wyrobow, dla ktorych uptynat termin wazno$ci lub zostal przekroczony czas lub

krotno$¢ bezpiecznego uzywania, okreslone przez wytworce.

Art. 8. 1. Zabrania si¢ wprowadzania do obrotu, wprowadzania do uzywania,
dystrybuowania, dostarczania i udostgpniania wyrobow, ktérych nazwy, oznakowania
lub instrukcje uzywania moga wprowadza¢ w btad co do wlasciwosci i dziatania
wyrobu przez:

1) przypisanie wyrobowi wlasciwosci, funkcji 1 dziatan, ktorych nie posiada;

2) stwarzanie falszywego wrazenia, ze leczenie lub diagnozowanie za pomocg
wyrobu na pewno powiedzie si¢, lub nieinformowanie o spodziewanym ryzyku
zwigzanym z uzywaniem wyrobu zgodnie z jego przewidzianym zastosowaniem
lub w okresie dluzszym niz przewidziany;

3) sugerowanie zastosowania lub wlasciwosci wyrobu innych niz deklarowane przy
wykonaniu oceny zgodnosci.

2. Materialy promocyjne, prezentacje iinformacje o wyrobach nie moga

wprowadza¢ w btad okreslony w ust. 1.

Art. 9. W przypadku wyrobéw medycznych do diagnostyki in vitro, pozbywanie
si¢, zbieranie 1 wykorzystywanie tkanek, komorek i substancji pochodzenia ludzkiego
powinno by¢ zgodne z zasadami etycznymi dotyczacymi ochrony praw cztowieka

1 godnosci istoty ludzkie;.

Art. 10. 1. Zabrania si¢ wprowadzania do obrotu wyrobow, jezeli dotyczace ich
certyfikaty zgodno$ci utracity wazno$¢, zostaly wycofane lub zawieszone.

2. Zabrania si¢ dostarczania iudostgpniania osobom, ktére nie s3
profesjonalnymi uzytkownikami, z przeznaczeniem do samodzielnego uzywania,
wyrobow medycznych do diagnostyki in vitro innych niz wyroby, o ktérych mowa

w art. 2 ust. 1 pkt 39 lit. b i ¢, lub wyroby do samokontroli.

Art. 11. 1. Wyroby wprowadzane do obrotu, wprowadzane do uzywania,
sprowadzane spoza terytorium panstw czionkowskich przez §wiadczeniodawce na
wlasny uzytek lub dostarczane w sprzedazy wysytkowej sa oznakowane znakiem CE.

2. Znakiem CE nie oznakowuje si¢ wyrobu wykonanego na zamowienie, wyrobu

do badan klinicznych, wyrobu do oceny dziatania, wyrobu wykonanego przez
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uzytkownika oraz systemu i zestawu zabiegowego, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1
i4.

3. Do wprowadzanych do obrotu, wprowadzanych do uzywania lub
dostarczanych w sprzedazy wysytkowej wyrobow wykonanych na zamoéwienie, ktore
sg aktywnymi wyrobami medycznymi do implantacji albo wyrobami medycznymi
klasy IIa, IIb lub III, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1, dolacza si¢ o§wiadczenie
wytworey lub autoryzowanego przedstawiciela wystawione po przeprowadzeniu
odpowiedniej dla danego wyrobu procedury oceny zgodno$ci i potwierdzajace, ze
wyrob spetnia odnoszace si¢ do niego wymagania zasadnicze, lub wskazujace, ktore z
wymagan zasadniczych nie zostaty spetnione, z podaniem przyczyn. Oswiadczenie to
udostgpnia si¢ pacjentowi, dla ktorego przeznaczony jest wyrob, zidentyfikowanemu
za pomocg nazwiska i imienia, akronimu lub kodu liczbowego.

3a. W przypadku wprowadzanych do obrotu, wprowadzanych do uzywania lub
dostarczanych w sprzedazy wysytkowej wyrobow wykonanych na zaméwienie, ktore
s wyrobami medycznymi klasy I, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1, oswiadczenie, o
ktérym mowa w ust. 3, przechowuje wytworca lub autoryzowany przedstawiciel.

4. Wyrbéb oznakowuje si¢ znakiem CE po przeprowadzeniu odpowiednich dla
wyrobu procedur oceny zgodnosci, potwierdzajacych, ze wyrdb spetnia odnoszace si¢
do niego wymagania zasadnicze.

5. Jezeli odrgbne przepisy rowniez nakladaja obowigzek oznakowania wyrobu
znakiem CE, znak ten umieszcza si¢ po spetnieniu takze wymagan okreslonych w tych
przepisach.

6. Znak CE umieszcza si¢ w taki sposob, aby byt on widoczny, czytelny
i nieusuwalny, w instrukcji uzywania wyrobu i na opakowaniu handlowym wyrobu
oraz na:

1) opakowaniu zapewniajacym sterylno§¢ aktywnego wyrobu medycznego do
implantac;ji;

2) wyrobie medycznym do diagnostyki in vitro — jezeli to mozliwe;

3) wyrobie medycznym lub jego opakowaniu zapewniajacym sterylnos$¢ — jezeli to
mozliwe.

7.Jezeli ocena zgodnosci byla przeprowadzana zudzialem jednostki

notyfikowanej, obok znaku CE umieszcza si¢ numer identyfikacyjny tej jednostki.
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8. Zabronione jest umieszczanie znakow lub napisow, ktore moga wprowadzié
w btad co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub ktore
ograniczaja widoczno$¢ lub czytelnos¢ znaku CE.

9. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor

znaku CE, biorgc pod uwage konieczno$¢ jego ujednolicenia dla wszystkich wyrobow.

Art. 12. Wytwoérca niemajacy miejsca zamieszkania lub siedziby w panstwie
cztonkowskim, ktory pod nazwa wlasng wprowadza wyrdb do obrotu, wyznacza dla

tego wyrobu jednego autoryzowanego przedstawiciela.

Art. 13. 1. Za wyrob, za wykonanie oceny zgodnosci wyrobu przed jego
wprowadzeniem do obrotu oraz za wprowadzenie wyrobu do obrotu odpowiada
wytworca wyrobu. Jezeli wytwdrca nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby
w panstwie cztonkowskim, odpowiedzialno$¢ t¢ ponosi autoryzowany przedstawiciel
dla tego wyrobu. Jezeli wytworca nie wyznaczyt autoryzowanego przedstawiciela albo
jezeli wyrob nie jest wprowadzany do obrotu na odpowiedzialno$¢ wytworcy lub
autoryzowanego przedstawiciela, odpowiedzialno$¢ te ponosi podmiot, ktory
wprowadzil wyrob do obrotu.

2. Nazwe 1 adres wytworcy podaje si¢ w oznakowaniu wyrobu i w jego instrukcji
uzywania, a nazwe i adres autoryzowanego przedstawiciela podaje si¢ w oznakowaniu
wyrobu lub w jego instrukcji uzywania.

3. Wytworca majacy miejsce zamieszkania lub siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest obowigzany przechowywaé wykaz wszystkich
swiadczeniodawcow i1 dystrybutorow, ktérym dostarczyt wyroby, przez przewidziany
przez niego okres uzywania wyrobu 1 udostepnia¢ podczas kontroli, o ktérej] mowa
w art. 69 ust. 1 pkt?2, oraz niezwlocznie udostepniaé na zadanie Prezesa Urzedu
Rejestracji Produktéow  Leczniczych, Wyrobow Medycznych 1 Produktow

Biobojczych, zwanego dalej ,,Prezesem Urzedu”.

Art. 14. 1. Wyroby przeznaczone do uzywania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej majg oznakowania i instrukcje uzywania w jezyku polskim lub wyrazone za
pomoca zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodéw.

2. Dopuszcza si¢, aby wyroby przeznaczone do uzywania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane swiadczeniodawcom, za ich pisemng zgoda,

miaty oznakowania lub instrukcje uzywania w jezyku angielskim, z wyjatkiem
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informacji przeznaczonych dla pacjenta, ktore podaje si¢ w jezyku polskim lub wyraza
za pomocg zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodow.

3. Jezeli oznakowanie wyrobu jest w jezyku polskim, to rowniez instrukcja
uzywania wyrobu jest w jezyku polskim lub w postaci zharmonizowanych symboli lub
rozpoznawalnych kodow.

4. Jezeli oznakowanie opakowania zbiorczego jest w jezyku polskim, to
oznakowanie opakowania jednostkowego jest rowniez w jezyku polskim lub w postaci
zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodow.

5. Wyroby sg transportowane, skladowane oraz przechowywane w warunkach
zapewniajacych ich nienaruszalno$¢, zachowanie wtasciwosci oraz bezpieczenstwo

pacjentow, uzytkownikow i osob trzecich.

Art. 15. 1. Prezes Urzedu moze, w drodze decyzji administracyjnej, wydaé
pozwolenie na wprowadzenie do obrotu lub wprowadzenie do uzywania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej pojedynczych wyrobow, ktore sg niezbedne do osiggnigcia
koniecznych celow profilaktycznych, diagnostycznych lub terapeutycznych, a dla
ktérych nie zostaty wykonane procedury oceny zgodnos$ci potwierdzajace, ze wyroby
spetniajg odnoszace si¢ do nich wymagania zasadnicze.

2. Decyzja, oktorej mowa wust.1, jest wydawana na wniosek
Swiadczeniodawcy, konsultanta, o ktorym mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r.
o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. z2015r. poz. 126), Prezesa Agencji
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji lub Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia, uzasadniony konieczno$cig ratowania zycia lub zdrowia pacjenta lub

ochrony zdrowia publicznego.

Art. 16. Wyréb niezgodny z wymaganiami okreslonymi w ustawie moze by¢
prezentowany na targach, wystawach, pokazach, prezentacjach oraz sympozjach
naukowych lub technicznych, pod warunkiem ze nie bedzie uzywany do pobierania
ani do badania probek pobranych od uczestnikow tych imprez oraz Zze zamieszczona
na nim bedzie informacja wskazujaca, ze nie moze by¢ wprowadzony do obrotu i do

uzywania do czasu spetnienia wymagan okreslonych w ustawie.
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Rozdzial 3
Obowiazki importerow i dystrybutorow

Art. 17. 1. Importer i dystrybutor sa obowigzani dziata¢ z nalezytg staranno$cia
w celu zapewnienia bezpieczenstwa wyrobow, w szczegdlnosci nie dostarczajac i nie
udostepniajgc wyrobdw, o ktorych wiedzg lub o ktorych, zgodnie z posiadanymi
informacjami i1 do§wiadczeniem zawodowym, powinni wiedzie¢, ze nie spetniajg one
wymagan okreslonych w ustawie.

2. Przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu importer jest obowigzany sprawdzic,
czy:

1) wytworca lub autoryzowany przedstawiciel przeprowadzili wlasciwg procedure
oceny zgodno$ci wyrobu;

2) wytwodrca wyznaczyt autoryzowanego przedstawiciela dla wyrobu;

3) wyréb jest oznakowany znakiem CE, atakze numerem identyfikacyjnym
jednostki notyfikowanej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnosci, jezeli jest
wyrobem, o ktorym mowa w art. 29 ust. 5;

4) informacje dostarczane przez wytworce spetniajg wymagania zasadnicze.

3. Importer 1 dystrybutor sg obowigzani sprawdzi¢, czy wyroby, ktore
wprowadzaja do obrotu, wprowadzaja do uzywania, dostarczaja lub udostepniaja, sa
wlasciwie oznakowane i maja odpowiednie instrukcje uzywania.

4. Importer majacy miejsce zamieszkania lub siedzib¢ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest obowigzany posiada¢ i przechowywaé co najmniej
przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia wyrobu do obrotu, do dyspozycji Prezesa
Urzedu, kopie deklaracji zgodnos$ci, o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 30 ust. 1,
albo o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 30 ust. 4, atakze kopie certyfikatow
zgodnosci, jezeli wyrdb wprowadzany do obrotu jest wyrobem, o ktérym mowa
w art. 29 ust. 5.

5.Do zgloszenia o objecie wyrobow procedura dopuszczenia do obrotu,
W rozumieniu przepisow prawa celnego, importer jest obowiazany przedlozy¢ kopig
deklaracji zgodnosci 1 certyfikatow zgodno$ci, os$wiadczenia, o ktorym mowa
w art. 11 ust. 3, o§wiadczenia, o ktérym mowa w art. 30 ust. 1, albo o$wiadczenia,

o ktorym mowa w art. 30 ust. 4.

Art. 18. 1. Importer i dystrybutor majacy miejsce zamieszkania lub siedzibe na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie prowadzonej dziatalnosci sa
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obowigzani wspolpracowaé¢ z Prezesem Urzedu, z wytworcg, autoryzowanym
przedstawicielem albo podmiotem upowaznionym przez wytworce do dziatania
wjego imieniu w sprawach incydentow medycznych 1w sprawach dotyczacych
bezpieczenstwa wyrobow w celu uniknigcia lub wyeliminowania ryzyka stwarzanego
przez wyroby, ktére wprowadzaja do obrotu, wprowadzaja do uzywania, dostarczaja
lub udostepniajg.

2. Importer 1 dystrybutor, o ktorych mowa w ust. 1, ktorzy uzyskali informacjeg,
ze wprowadzony do obrotu wyrdb moze by¢ niebezpieczny, sa obowigzani
powiadomi¢ o tym niezwtocznie Prezesa Urzedu.

3. Importer 1 dystrybutor, o ktérych mowa w ust. 1, s3g obowigzani uczestniczy¢
w dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa wyrobow, ktore wprowadzaja do obrotu,
wprowadzaja do uzywania, dostarczaja lub udostgpniaja, a w szczegodlnosci:

1) przyjmowa¢ od uzytkownikdw 1ipacjentow informacje o zagrozeniach
powodowanych przez wyroby i przekazywaé je niezwtocznie wytwoércy lub
autoryzowanemu przedstawicielowi oraz Prezesowi Urzedu;

2) przechowywac co najmniej przez okres 5 lat od dnia dostarczenia ostatniego
wyrobu 1 niezwlocznie udostgpnia¢ na zadanie Prezesa Urzedu dokumentacje
niezbedng do ustalenia pochodzenia 1 jednoznacznej identyfikacji wyrobow;

3) przechowywaé przez przewidziany przez wytworce okres uzywania wyrobu
i udostgpnia¢ podczas kontroli, o ktéorej mowa w art. 69 ust. 1 pkt2, oraz
niezwlocznie udostgpnia¢ na zadanie Prezesa Urzedu wykaz wszystkich
swiadczeniodawcow i1 dystrybutorow, ktérym dostarczyli wyroby;

4) realizowa¢ dziatania dotyczace bezpieczenstwa przewidziane przez wytworce.

Art. 19. Importer i dystrybutor sg obowigzani zapewni¢, aby w czasie gdy
ponosza odpowiedzialno$¢ za wyrdb, warunki jego przechowywania, sktadowania i
transportowania nie wplywaty ujemnie na jego zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi

W ustawie.
Rozdziat 4

Klasyfikacja wyrobow medycznych i kwalifikacja wyrobow medycznych

do diagnostyki in vitro oraz wymagania zasadnicze i procedury oceny zgodnosci

Art. 20. 1. Wyroby medyczne klasyfikuje si¢ do klasy I, IIa, IIb albo III,

uwzgledniajac ryzyko zwigzane ze stosowaniem wyrobow.
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2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob
klasyfikowania wyrobow medycznych, biorac pod uwage czas kontaktu
z organizmem, miejsce kontaktu, stopien inwazyjnosci, dziatanie miejscowe

1 og6lnoustrojowe, spetniang funkcje 1 zastosowane technologie.

Art. 21. Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, ktore ze wzgledu na powazne
konsekwencje blednego wyniku badania zich uzyciem wymagaja szczegodlnych
procedur oceny zgodnosci, sa kwalifikowane:

1) do wykazu A albo
2) do wykazu B.

Art. 22. 1. Rozbieznosci dotyczace sklasyfikowania danego wyrobu
medycznego albo zakwalifikowania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro,
powstate migdzy wytworca a jednostka notyfikowang autoryzowana przez ministra
wlasciwego do spraw zdrowia podlegaja rozstrzygnigeciu, w drodze decyzji
administracyjnej, przez Prezesa Urzedu.

2. Jezeli klasa wyrobu medycznego zostala blednie wskazana lub blednie
wskazano, ze wyrdb medyczny jest wyrobem z funkcja pomiarowa albo nim nie jest,
albo btednie zakwalifikowano wyréb medyczny do diagnostyki in vitro:

1) ktory jest wprowadzany do obrotu lub do uzywania na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) ktéorego wytworca, jego autoryzowany przedstawiciel lub importer

odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu do obrotu majg miejsce zamieszkania

lub siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3) w ktdérego ocenie zgodnoS$ci brala udziat jednostka notyfikowana autoryzowana
przez ministra wlasciwego do spraw zdrowia

— klasyfikacje, kwalifikacje albo to, czy wyrdb medyczny jest wyrobem z funkcja

pomiarowg, w drodze decyzji administracyjnej, ustala Prezes Urzedu.

Art. 23. 1. Wyroby musza spelnia¢ odnoszace si¢ do nich wymagania
zasadnicze.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okre$li, w drodze rozporzadzenia, dla
wyrobow medycznych:
1) wymagania zasadnicze,
2) procedury oceny zgodnosci,

3) (uchylony)
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4) wykaz procedur oceny zgodnosci, ktore moga by¢ prowadzone przez
autoryzowanego przedstawiciela,
5) wysokos$¢ optaty, o ktorej mowa w art. 29 ust. 9
—uwzgledniajac  rodzaj, klasyfikacje i przeznaczenie wyrobu, system jakosci
wdrozony przez wytworce oraz potrzebe ochrony zycia, zdrowia 1 bezpieczenstwa
pacjentow, uzytkownikéw 1 0sob trzecich, a takze przy ustalaniu wysokosci optaty
biorac pod uwage rodzaj substancji stanowigcej integralng cz¢$¢ wyrobu medycznego,
naktad pracy ipoziom kosztow ponoszonych przez Prezesa Urzedu, zwigzany
z wydaniem opinii.
3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, dla
wyrobow medycznych do diagnostyki in vitro:
1) wymagania zasadnicze,
2) procedury oceny zgodnosci,
3) wykaz procedur oceny zgodnosci, ktore moga by¢ prowadzone przez
autoryzowanego przedstawiciela,
4) wykaz A i wykaz B, o ktérych mowa w art. 21
—uwzgledniajac rodzaj, przeznaczenie i ryzyko zwigzane ze stosowaniem wyrobow,
w szczegblnosci ryzyko wynikajace z mozliwej blednej diagnozy, jej wplywu na
postgpowanie medyczne i mozliwos¢ wykrycia bledow, system jako$ci wdrozony
przez wytworce oraz potrzebe ochrony zycia, zdrowia i bezpieczenstwa pacjentow,
uzytkownikow 1 0sob trzecich.
4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, dla
aktywnych wyrobéw medycznych do implantac;ji:
1) wymagania zasadnicze,
2) procedury oceny zgodnosci,
3) wykaz procedur oceny zgodnosci, ktéore moga by¢ prowadzone przez
autoryzowanego przedstawiciela,
4)  wysoko$¢ oplaty, o ktérej mowa w art. 29 ust. 9
—uwzgledniajac szczegolne ryzyko zwigzane ze stosowaniem tego rodzaju wyrobow,
system jako$ci wdrozony przez wytworce oraz potrzebe ochrony zycia, zdrowia
1 bezpieczenstwa pacjentéw, uzytkownikow i o0séb trzecich, a takze przy ustalaniu

wysokosci oplaty bioragc pod uwage rodzaj substancji stanowigcej integralng czes$¢
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aktywnego wyrobu medycznego do implantacji, naktad pracy ipoziom kosztéw

ponoszonych przez Prezesa Urzedu, zwigzane z wydaniem opinii.

Art. 24. Wyr6éb medyczny przeznaczony przez wytwoérce do uzywania rowniez
jako s$rodek ochrony indywidualnej musi speinia¢ takze zasadnicze wymagania
odnoszace si¢ do ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, okreslone w przepisach
dotyczacych $rodkow ochrony indywidualnej, wydanych na podstawie art. 9 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 1
1662).

Art. 25. W przypadku gdy istnieje zagrozenie, wyrdb medyczny bedacy
jednoczesnie maszyng musi spetnia¢ takze zasadnicze wymagania odnoszace si¢ do
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, okreslone w przepisach dotyczacych maszyn,
wydanych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci, w zakresie, w jakim te zasadnicze wymagania sg bardziej szczegdétowe niz

wymagania zasadnicze okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 2.
Art. 25a. (uchylony)

Art. 26. Domniemywa si¢, ze wyroby sa zgodne z wymaganiami zasadniczymi,

o ktérych mowa w art. 23 ust. 1, w zakresie, w jakim stwierdzono ich zgodnos$¢ z

odpowiednimi krajowymi normami przyj¢tymi na podstawie norm ogloszonych w

Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej seria C, jako normy zharmonizowane z

dyrektywa:

1) Rady 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw
Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw medycznych aktywnego
osadzania — w przypadku aktywnych wyrobéw medycznych do implantacji;

2) Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczaca wyrobéw medycznych —
w przypadku wyrobéw medycznych 1 wyposazenia wyrobéw medycznych;

3) 98/79/WE Parlamentu Europejskiego 1 Rady z dnia 27 pazdziernika 1998 r. w
sprawie wyrobow medycznych uzywanych do diagnozy in vitro — w przypadku
wyrobéw medycznych do diagnostyki in vitro i wyposazenia wyrobow

medycznych do diagnostyki in vitro.

Art. 27. W odniesieniu  do wyrobow medycznych 1aktywnych wyroboéw

medycznych do implantacji za normy zharmonizowane uwaza si¢ rowniez monografie
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Farmakopei Europejskiej lub ich thumaczenia na jezyk polski zawarte w Farmakopei

Polskie;.

Art. 28. 1. Domniemywa si¢, ze wyrdb medyczny do diagnostyki in vitro jest
zgodny z wymaganiami zasadniczymi, jezeli zostal zaprojektowany i wytworzony
zgodnie ze wspdlnymi specyfikacjami technicznymi, okreslonymi w decyzji Komisji
Europejskie;.

2. W odniesieniu do wyrobéw medycznych do diagnostyki in vitro za normy
zharmonizowane uwaza si¢ rowniez wspdlne specyfikacje techniczne.

3. Jezeli z uzasadnionych powoddéw nie sg spelnione wymagania okreslone we
wspolnych specyfikacjach technicznych, wowczas wytworca jest obowigzany przyjac

rozwigzania zapewniajgce co najmniej rOwnowazny poziom bezpieczenstwa.

Art. 29. 1. Wytworca przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu oraz przed
przekazaniem wyrobu do badan klinicznych lub do oceny dziatania jest obowigzany
do przeprowadzenia oceny zgodno$ci wyrobu.

2. Wytwdrca moze powierzy¢ autoryzowanemu przedstawicielowi prowadzenie
niektorych procedur oceny zgodnos$ci, okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4, ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 pkt 3.

3. Uzytkownik przed pierwszym uzyciem wyrobu wykonanego przez siebie jest
obowigzany przeprowadzi¢ ocen¢ zgodnos$ci wyrobu.

4. Oceng zgodnosci przeprowadza wytworca lub autoryzowany przedstawiciel,
samodzielnie lub pod nadzorem jednostki notyfikowane;.

5. Oceng zgodnoSci:

1) wyrobow medycznych klasy I z funkcja pomiarowa,

2)  wyrobow medycznych klasy I sterylnych,

3) wyrobow medycznych klasy Ila,

4)  wyrobow medycznych klasy IIb,

5)  wyrobdéw medycznych klasy III,

6) aktywnych wyrobéw medycznych do implantacji,

7)  wyrobow medycznych do diagnostyki in vitro z wykazu A,

8) wyroboéw medycznych do diagnostyki in vitro z wykazu B,

9) wyrobow do samokontroli

— innych niz wyroby wykonane na zamoéwienie, wyroby do badan klinicznych, wyroby

do oceny dzialania 1wyroby wykonane przez uzytkownika, wytworca lub
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autoryzowany przedstawiciel przeprowadzaja przy udziale jednostki notyfikowanej

wlasciwej ze wzgledu na zakres notyfikacji, na podstawie zawartej umowy.

6. Przeprowadzajac ocene zgodno$ci wyrobu, wytworca, autoryzowany
przedstawiciel ijednostka notyfikowana biora pod uwage wyniki kazdej oceny
1 weryfikacji, ktore zostaty przeprowadzone zgodnie z ustawa na posrednich etapach
wytwarzania.

7. Jednostka notyfikowana w procedurze oceny zgodno$ci jest obowigzana
uzyska¢ opini¢ na temat jakoSci i bezpieczenstwa substancji, w tym dotyczaca
stosunku korzysci klinicznych do ryzyka, od:

1) wybranego organu wilasciwego w sprawach produktéw leczniczych w panstwie
cztonkowskim albo od Europejskiej Agencji Lekéw — w przypadku wyrobu
medycznego albo aktywnego wyrobu medycznego do implantacji,
zawierajacego, jako integralng czgs$¢, mieszaning substancji lub substancje, ktora
stosowana oddzielnie bytaby produktem leczniczym i ktéra moze dziala¢ na
organizm ludzki pomocniczo wzgledem wyrobu;

2) Europejskiej Agencji Lekéw — w przypadku wyrobu medycznego albo
aktywnego wyrobu medycznego do implantacji, zawierajacego, jako integralng
czes$e, sktadnik, ktory stosowany oddzielnie bytby produktem krwiopochodnym
1 ktory moze dziata¢ na organizm ludzki pomocniczo wzgledem wyrobu.

8. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organem wlasciwym do wydania
opinii, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 1, jest Prezes Urzedu.

9. Za ztozenie wniosku o wydanie opinii przez Prezesa Urzedu pobiera si¢ optate
stanowigcg dochod budzetu panstwa, ktérej wysokos$¢ nie moze by¢ wyzsza niz
dwudziestokrotno$¢ minimalnego wynagrodzenia za prac¢ okreslonego na podstawie
przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg.

10. Jednostka notyfikowana moze zada¢ wszelkich informacji lub danych,
niezb¢dnych do wydania, przywrdécenia lub przedtuzenia waznosci certyfikatu
zgodnosci.

11. Wiasciwym organem, o ktorym mowa w art. 5 ust. 4 1 5 rozporzadzenia
Komisji (UE) nr 722/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. dotyczacego szczegdlnych
wymagan odnoszacych si¢ do wymagan ustanowionych w dyrektywach Rady

90/385/EWG 1 93/42/EWG dla aktywnych wyrobow medycznych do implantacji oraz
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wyrobow medycznych produkowanych z wykorzystaniem tkanek pochodzenia

zwierzecego (Dz. Urz. UE L 212 z 09.08.2012, str. 3), jest Prezes Urzedu.

Art. 30. 1. Podmiot, ktory w celu wprowadzenia do obrotu, dostarczenia
swiadczeniodawcy na jego wlasny uzytek lub dostarczenia w sprzedazy wysytkowej,
jako system lub zestaw zabiegowy, zestawia razem wyroby medyczne oznakowane
znakiem CE, nie przekraczajac ich przewidzianego zastosowania i ograniczen w
uzywaniu okre$lonych przez ich wytworcow, sporzadza oswiadczenie, w ktorym
potwierdza, ze:

1) zweryfikowano wzajemng kompatybilnos¢ wyrobow medycznych zgodnie
z instrukcjami wytworcow i przeprowadzono wskazane w nich dziatania zgodnie
z tymi instrukcjami;

2) opakowano system lub zestaw zabiegowy i dotaczono stosowne informacje dla
uzytkownikéw, wtym stosowne oryginalne instrukcje uzywania wyrobow
medycznych wchodzacych w jego sktad;

3) wszystkie czynnosci poddano wiasciwym procedurom wewngtrznego nadzoru
1 kontroli.

2. System lub zestaw zabiegowy spetniajgce warunki, o ktérych mowa w ust. 1,
nie podlegaja ocenie zgodnosci.

3. Jezeli nie sg spelnione warunki, o ktérych mowa w ust. 1, w szczeg6lnosci gdy
system lub zestaw zabiegowy zawieraja wyrob medyczny nieoznakowany znakiem CE
lub gdy wybrana kombinacja wyrobow medycznych nie jest kompatybilna, biorgc pod
uwage ich pierwotne przewidziane zastosowanie, system lub zestaw zabiegowy
podlegaja ocenie zgodnosci.

4. Podmiot, ktory w celu wprowadzenia do obrotu sterylizuje system lub zestaw
zabiegowy, o ktorych mowa w ust. 1, lub wyréb medyczny oznakowany znakiem CE,
przeznaczony przez jego wytworce do sterylizacji przed uzyciem, przeprowadza oceng
zgodnosci pod nadzorem jednostki notyfikowanej wlasciwej ze wzgledu na zakres
notyfikacji, na podstawie zawartej umowy, oraz sporzadza oswiadczenie, w ktorym
potwierdza, ze sterylizacja zostala przeprowadzona zgodnie z instrukcjami wytworcy.
Stosowanie procedury oceny zgodno$ci oraz udzial w niej jednostki notyfikowanej sg
ograniczone do zagadnien dotyczacych zapewnienia sterylnosci do chwili otwarcia lub

uszkodzenia sterylnego opakowania.
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5. Nie oznakowuje si¢ ponownie znakiem CE wyrobu medycznego, o ktorym
mowa w ust. 4.

6. Do systemu lub zestawu zabiegowego 1 wyrobu medycznego, o ktorych mowa
wust. | 14, dofacza si¢ informacje okreslone w wymaganiach zasadniczych dla
wyrobow medycznych, w czesci dotyczacej informacji dostarczanych przez
wytworce, w tym, jezeli jest to uzasadnione bezpieczenstwem uzywania systemu lub
zestawu zabiegowego, informacje dostarczone przez wytworcOw zestawianych

wyrobow medycznych.

Art. 31. Oswiadczenia, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 14, podmiot majacy
miejsce zamieszkania lub siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przechowuje do dyspozycji Prezesa Urzedu przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia
do obrotu ostatniego systemu, zestawu zabiegowego lub wysterylizowanego wyrobu

medycznego.

Art. 32. 1. Wytworca jest obowigzany przechowywaé dokumentacje oceny
zgodnosci wyrobu przez okres 5 lat od dnia zakonczenia jego produkcji.

2. Okres przechowywania dokumentacji oceny zgodno$ci wyrobu medycznego
do implantacji 1 aktywnego wyrobu medycznego do implantacji wynosi 15 lat od dnia
zakonczenia ich produkcji.

3. Jezeli wytworca nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w panstwie
cztonkowskim, obowigzki okreslone wust. 1 12 wykonuje autoryzowany

przedstawiciel.
Rozdzial 5

Zasady i sposob autoryzowania jednostek ubiegajacych si¢ o autoryzacje,
notyfikowania i nadzorowania jednostek notyfikowanych w zakresie wyrobow,

autoryzowanych przez ministra wlasciwego do spraw zdrowia

Art. 33. 1. Jednostka ubiegajaca si¢ o notyfikacje w zakresie wyrobow jest
obowigzana uzyskac autoryzacje.

2. Autoryzacji, odnowienia autoryzacji, rozszerzenia albo ograniczenia jej
zakresu dokonuje minister wilasciwy do spraw zdrowia, w drodze decyz;ji
administracyjnej, na wniosek jednostki, jezeli jednostka ta posiada zasoby oraz
personel umozliwiajace wykonywanie wszelkich dzialan zwigzanych z certyfikacja

zgodnie z zakresem autoryzacji wymienionym we wniosku, w szczegolnosci
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wykonywanie niezbednych badan, ocen i weryfikacji, w celu umozliwienia
monitorowania 1 nadzorowania systemu jakos$ci wytworcy, przygotowywanie i
przechowywanie dokumentacji oraz prowadzenie korespondencji.

2a. Jednostka sktadajaca wniosek, o ktorym mowa w ust. 2, spelnia kryteria
wyznaczania, o ktorych mowa w art. 2 rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE)
nr 920/2013 z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie wyznaczania i nadzorowania
jednostek notyfikowanych na podstawie dyrektywy Rady 90/385/EWG dotyczacej
wyrobow medycznych aktywnego osadzania oraz dyrektywy Rady 93/42/EWG
dotyczacej] wyrobow medycznych (Dz. Urz. UE L 253 z 25.09.2013, str. 8), zwanego
dalej ,rozporzadzeniem nr 920/2013”, uwzgledniajgc interpretacje kryteriow
okreslong w zalaczniku I do rozporzadzenia nr 920/2013.

2b. Za zlozenie wniosku o autoryzacje, odnowienie autoryzacji lub rozszerzenie
jej zakresu pobiera si¢ oplaty stanowigce dochdod budzetu panstwa, ktorych wysokosé
nie moze by¢ wyzsza niz:

1) 12000 zt — w przypadku wniosku o autoryzacje;
2) 6000 zt — w przypadku wniosku o odnowienie autoryzacji lub o rozszerzenie jej
zakresu.

3. We wniosku o autoryzacje, odnowienie autoryzacji, rozszerzenie albo
ograniczenie jej zakresu okresla si¢ czynnosci wykonywane w ramach oceny
zgodnosci, procedury oceny zgodnosci i zakres kompetencji jednostki ubiegajacej sie,
w sposob 1 w formie, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1 rozporzadzenia nr 920/2013.

4. Do wniosku o autoryzacje, odnowienie autoryzacji lub rozszerzenie jej zakresu
jednostka ubiegajaca si¢ o autoryzacj¢ dotacza dokumenty okreslone w zataczniku II
do rozporzadzenia nr 920/2013 oraz dokument potwierdzajacy uiszczenie oplaty, o
ktorej mowa w ust. 2b.

5.Do wniosku o zmian¢ zakresu autoryzacji, ktéora nie jest wylacznie
ograniczeniem dotychczasowego zakresu, jednostka notyfikowana dofacza
dokumenty potwierdzajace, ze w zakresie objetym wnioskowang zmiang posiada
zdolno$¢ do wykonania zadan zwigzanych z certyfikacja — samodzielnie lub na jej
odpowiedzialnos¢.

5a. Jednostka sktadajaca wniosek o autoryzacje¢, odnowienie autoryzacji lub o
rozszerzenie jej zakresu korzysta z formularza okreslonego w zataczniku II do

rozporzadzenia nr 920/2013.
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5b. Jezeli wniosek, o ktorym mowa w ust. 2, lub dotaczone do niego dokumenty
wymagajg uzupeinienia lub poprawienia albo gdy do oceny wniosku sg potrzebne
dodatkowe informacje — minister wtasciwy do spraw zdrowia wzywa jednostke
wnioskujaca do uzupetienia lub poprawienia wniosku lub dotaczonych do niego
dokumentow lub dostarczenia dodatkowych informac;ji.

5c. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 2b, oraz dolagczong do tego wniosku
dokumentacj¢ minister wtasciwy do spraw zdrowia przekazuje Prezesowi Urzedu w
celu wykonania we wspdipracy z nim oceny jednostki wnioskujacej w sposob
okreslony w ust. 5d-5g.

5d. W zakres oceny wykonywanej przez ministra wlasciwego do spraw zdrowia,
we wspotpracy z Prezesem Urzedu, wchodzi ocena na miejscu — inspekcja na terenie
zakladu jednostki ubiegajacej si¢ o notyfikacje w zakresie wyrobow lub
autoryzowanej przez siebie jednostki notyfikowanej ubiegajacej si¢ o odnowienie
autoryzacji lub o rozszerzenie jej zakresu, lub jej podwykonawcow 1 jednostek
zaleznych.

Se. W ocenie jednostki ubiegajacej si¢ o autoryzacj¢, o odnowienie autoryzacji
lub o rozszerzenie jej zakresu, w tym w ocenie na miejscu, uczestniczg przedstawiciele
organdOw wyznaczajacych jednostki notyfikowane dwoch innych panstw
cztonkowskich oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, na zasadach i w trybie
okreslonych w art. 3 rozporzadzenia nr 920/2013.

5f. Ocene¢ na miejscu przeprowadza si¢ na podstawie pisemnego upowaznienia
wydanego przez ministra wlasciwego do spraw zdrowia.

5g. Ocena wniosku jednostki o udzielenie autoryzacji oraz wniosku jednostki
notyfikowanej o odnowienie autoryzacji lub o rozszerzenie jej zakresu polega na
analizie przedtozonej dokumentacji oraz ocenie na miejscu — inspekcji na terenie
zaktadu jednostki lub jej podwykonawcow i jednostek zaleznych zgodnie z art. 3 ust.
2 rozporzadzenia nr 920/2013.

Sh. Przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu, odnowieniu autoryzacji lub o
rozszerzeniu jej zakresu minister wlasciwy do spraw zdrowia bierze pod uwage wynik
oceny na miejscu, a takze zalecenia organdw wyznaczajacych innych panstw
cztonkowskich i Komisji Europejskiej przekazane w trybie okre§lonym w art. 3 ust. 6

rozporzadzenia nr 920/2013.
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6. W decyzji o udzieleniu, odnowieniu, rozszerzeniu albo ograniczeniu zakresu
autoryzacji minister wlasciwy do spraw zdrowia okresla zakres oraz okres waznosci
autoryzacji jednostki.

6a. Odmowy udzielenia autoryzacji, odnowienia autoryzacji oraz rozszerzenia jej
zakresu dokonuje minister wilasciwy do spraw zdrowia, w drodze decyz;ji
administracyjnej, jezeli w toku postgpowania stwierdzono, ze jednostka wnioskujaca
nie spelnia kryteriow wyznaczania, o ktérych mowa w art. 2 rozporzadzenia nr
920/2013.

7. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, w drodze decyzji administracyjnej, na

wniosek jednostki notyfikowanej, uchyla autoryzacje tej jednostki.

Art. 34. 1. Minister wiasciwy do spraw zdrowia uchyla, w drodze decyzji
administracyjnej, autoryzacje albo ogranicza jej zakres, w przypadku gdy jednostka
notyfikowana nie spelnia kryteriow wyznaczania, o ktérych mowa w art. 2
rozporzadzenia nr 920/2013.

2. Ograniczenie zakresu autoryzacji nast¢puje w czesci, w ktorej jednostka
notyfikowana utracila zdolno$§¢ wykonywania zadan okreslonych w zakresie
autoryzacji, co zostato potwierdzone wynikami oceny na miejscu lub kontroli, o ktore;j
mowa w art. 37 ust. 1-9b.

3. W decyzji o ograniczeniu zakresu autoryzacji minister wlasciwy do spraw
zdrowia okresla zakres oraz okres wazno$ci autoryzacji jednostki.

4. Certyfikat zgodnos$ci nalezycie wydany przez jednostke notyfikowana, ktorej
notyfikacje w zakresie dotyczacym tego certyfikatu zawieszono lub ograniczono,
pozostaje wazny, jezeli w terminie sze$ciu miesigcy od dnia zawieszenia lub
ograniczenia notyfikacji inna odpowiednia jednostka notyfikowana potwierdzi na
pisSmie, ze tymczasowo przejmuje funkcje jednostki notyfikowane; w zakresie
monitorowania 1 utrzymania odpowiedzialnosci za ten certyfikat w okresie
zawieszenia lub ograniczenia notyfikacji.

5. Certyfikat zgodnos$ci nalezycie wydany przez jednostke notyfikowana, ktorej
notyfikacje w zakresie dotyczacym tego certyfikatu cofnigto, pozostaje wazny przez
okres dwunastu miesiecy od dnia cofnigcia notyfikacji, jezeli inna odpowiednia
jednostka notyfikowana potwierdzi na piSmie, ze przejmie bezposrednig
odpowiedzialno$¢ za wyroby objete zakresem certyfikatu zgodnosci 1 ze w terminie

dwunastu miesi¢cy ukonczy certyfikacje tych wyrobow.
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Art. 35. Minister wlasciwy do spraw zdrowia notyfikuje Komisji Europejskiej
jednostki notyfikowane, podajac odpowiednio zakres oraz okres wazno$ci autoryzacji
albo informacje¢ o uchyleniu autoryzacji, zgodnie z decyzjami, o ktorych mowa

w art. 33 ust. 2, 61 7 oraz art. 34 ust. 1.

Art. 36. 1. Jednostka, ktéra uzyskata autoryzacj¢ ministra wiasciwego do spraw
zdrowia lub ktorej zakres autoryzacji ulegt zmianie, jest obowigzana zawrze¢ umowe
obowigzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone
w zwigzku =z prowadzong dziatalno$cia w zakresie autoryzacji i przekazaé ja
ministrowi wlasciwemu do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia otrzymania
decyzji o autoryzacji.

2. Jednostka notyfikowana jest obowigzana zawrze¢ umowg obowigzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody wyrzadzone w zwigzku
z prowadzong dzialalno$cia w zakresie notyfikacji, do ktorej w przypadku zmiany
zakresu autoryzacji stosuje si¢ odpowiednio przepis ust. 1.

3. Minister wlasciwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu
z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia, po zasi¢gni¢ciu opinii Polskiej Izby
Ubezpieczen, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegdtowy zakres ubezpieczenia
obowigzkowego, termin powstania obowigzku ubezpieczenia iminimalng sume
gwarancyjng ubezpieczenia, bioragc pod uwage specyfike dzialalnosci jednostki
notyfikowanej w zakresie wyrobow, zakres jej notyfikacji oraz specyfike dziatalno$ci
jednostki, ktora uzyskata autoryzacje ministra wtasciwego do spraw zdrowia, 1 zakres

jej autoryzacji.

Art. 37. 1. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, we wspolpracy z Prezesem
Urzgdu, sprawuje nadzor nad autoryzowanymi przez tego ministra jednostkami
notyfikowanymi.

la. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, we wspotpracy z Prezesem Urzgdu,
monitoruje dzialania jednostek notyfikowanych autoryzowanych przez tego ministra
okreslone w art. 38 ust. 41 6.

Ib. Minister wtasciwy do spraw zdrowia, we wspolpracy z Prezesem Urzedu,
kontroluje spetnianie kryteriow wyznaczania, o ktorych mowa w art. 2 rozporzadzenia
nr 920/2013, przez jednostki notyfikowane autoryzowane przez tego ministra oraz
dokonuje ich oceny okresowej w zakresie, trybie i z czgstoscig okreslong w art. 5

rozporzadzenia nr 920/2013.
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2. Kontrole, o ktérej mowa w ust. 1b, przeprowadza si¢ na podstawie pisemnego
upowaznienia wydanego przez ministra wlasciwego do spraw zdrowia.

3. Osoby dokonujace kontroli sa uprawnione do:

1) wstepu na teren nieruchomosci, obiektow i lokali kontrolowanej jednostki

w dniach i godzinach jej pracy;

2) badania dokumentacji oraz zadania informacji i wyjasnien, dotyczacych zakresu
notyfikacji lub wnioskowanego zakresu autoryzacji;
3) zadania dostarczenia thumaczenia wskazanej dokumentacji na j¢zyk polski.

4. Czynnosci  kontrolne s3 dokonywane w obecno$ci upowaznionego
przedstawiciela kontrolowanej jednostki.

4a. Osoby przeprowadzajace kontrole dokonuja ustalen stanu faktycznego na
podstawie zebranych w toku kontroli dowodow.

4b. Dowodami sag w szczegodlnosci dokumenty, wyniki ogledzin lub badan,
opinie, wyjasnienia i oswiadczenia.

4c. Dowodami sg takze dokumenty i korespondencja prowadzona w zakresie
certyfikacji, takze w postaci elektronicznej, w okresie poprzedzajacym kontrolg.

4d. Jednostka lub jej personel udzielajg na biezaco lub w wyznaczonym terminie
ustnych lub pisemnych wyjasnien w sprawach dotyczacych przedmiotu kontroli.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporzadza si¢ protokot i przedstawia do podpisu
upowaznionemu przedstawicielowi kontrolowanej jednostki.

6. Protokot z kontroli jednostki notyfikowanej moze zawiera¢ zalecenia
pokontrolne.

7. Kontrolowana jednostka w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokotu
moze wnies¢ zastrzezenia do protokotu, wraz z uzasadnieniem.

8. Minister wtasciwy do spraw zdrowia rozpatruje zastrzezenia w terminie 30 dni
od dnia ich otrzymania i zajmuje stanowisko w sprawie, ktore jest ostateczne 1 wraz
z uzasadnieniem jest doreczane kontrolowanej jednostce.

9. Jednostka notyfikowana jest obowigzana do realizacji zalecen pokontrolnych
pod rygorem ograniczenia zakresu albo uchylenia autoryzacji.

9a. Kontrole w ramach oceny okresowej, o ktorej mowa w ust. 1b, obejmuja w
szczegolnosci zmiany, ktore nastgpily od czasu ostatniej oceny okresowej, oraz
dziatania zwigzane z certyfikacja wykonane w kontrolowanym okresie przez jednostke

notyfikowana.
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9b. Kontrola jednostki notyfikowanej moze obejmowaé audyt obserwowany, o
ktorym mowa w art. 1 lit. 1 rozporzadzenia nr 920/2013, przeprowadzany na wniosek
ministra wlasciwego do spraw zdrowia, po uprzednim uzgodnieniu z jednostka
notyfikowana.

10. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) sposob oceny wniosku jednostki ubiegajacej si¢ o autoryzacje celem notyfikacji
w zakresie wyrobow,

2) sposéb oceny wniosku jednostki notyfikowanej autoryzowanej przez ministra
wlasciwego do spraw zdrowia o rozszerzenie zakresu autoryzacji 1 wniosku o
odnowienie autoryzacji,

3) wysokos$¢ optat, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2b,

4)  szczegdtowy sposob 1 tryb prowadzenia kontroli jednostek ubiegajacych si¢ o
autoryzacje¢ oraz jednostek notyfikowanych autoryzowanych przez ministra
wlasciwego do spraw zdrowia,

5) informacje, jakie powinien zawiera¢ protokot z przeprowadzonej kontroli

— biorgc pod uwage konieczno$¢ zapewnienia harmonizacji funkcjonowania jednostek

notyfikowanych, trybu ich wyznaczania 1 oceniania oraz wymiany informacji w tym

zakresie z innymi panstwami czlonkowskimi i Komisja Europejska, konieczno$¢
zapewnienia bezpieczenstwa i wymiany informacji o wyrobach certyfikowanych
przez jednostki notyfikowane, odptatno$¢ w innych panstwach cztonkowskich oraz
naktad pracy 1 poziom kosztéw ponoszonych przez ministra wtasciwego do spraw
zdrowia i Prezesa Urzedu w zwiazku z wykonywaniem okreslonych czynnosci, a takze

majac na celu zapewnienie sprawnego przeprowadzenia kontroli.

Art. 38. 1. Jednostka notyfikowana moze dokonywac certyfikacji w zakresie
notyfikacji.

2. Zapisy 1 korespondencje dotyczace procedur oceny zgodnosci, w ktorych
bierze udziat jednostka notyfikowana, sporzadza si¢ w jezyku polskim lub w innym
jezyku urzgdowym panstwa cztonkowskiego akceptowanym przez t¢ jednostke.

3. Jednostka notyfikowana jest wiasciwa do wydawania certyfikatoéw zgodnosci
oraz zmieniania, naktadania ograniczen, uzupetniania, zawieszania, przywracania
waznosci 1 wycofywania certyfikatow zgodnosci, ktore wydata.

4. Jednostka notyfikowana autoryzowana przez ministra wiasciwego do spraw

zdrowia jest obowigzana niezwlocznie informowac¢ ministra wlasciwego do spraw
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zdrowia oraz Prezesa Urzedu o dziataniach, o ktorych mowa w ust. 3, oraz o odmowie
wydania certyfikatu, a na ich zadanie — rowniez przedstawi¢ dodatkowe informacje
zwigzane z tymi dziataniami.

5. Jednostka notyfikowana przekazuje informacje, o ktorych mowa w ust. 4,
innej jednostce notyfikowanej w zakresie wyrobow, na jej wniosek.

6. Jezeli wytworca nie spelnia wymagan okreslonych w ustawie albo jezeli
certyfikat zgodnosci zostat wydany niezgodnie z przepisami, jednostka notyfikowana
zawiesza, wycofuje albo naktada ograniczenia na wydany przez nig certyfikat
zgodnosci, o 1le wytworca nie wdrozy dziatah korygujacych w celu spetnienia tych
wymagan.

7. Minister wtasciwy do spraw zdrowia informuje Komisj¢ Europejska i panstwa
cztonkowskie o zawieszeniu, wycofaniu albo ograniczeniu certyfikatu zgodnos$ci
przez jednostke¢ notyfikowang.

8. Jednostka notyfikowana autoryzowana przez ministra wtasciwego do spraw
zdrowia powiadamia ministra wtasciwego do spraw zdrowia i Prezesa Urzedu o
podjetych przez nig dziataniach, o ktérych mowa w ust. 6.

9. Prezes Urzedu przekazuje informacje zawarte w certyfikatach zgodnosci
wydanych przez jednostke notyfikowana, o ktorych mowa w ust. 3, 4 1 6, do
europejskiej bazy danych o wyrobach medycznych, zwanej dalej ,,bazag Eudamed”,
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w decyzji Komisji nr 2010/227/UE z dnia 19
kwietnia 2010 r. w sprawie europejskiej bazy danych o wyrobach medycznych

(Eudamed) (Dz. Urz. UE L 102 z 23.04.2010, str. 45).

Art. 38a. Przepisy rozporzadzenia nr 920/2013 stosuje si¢ odpowiednio do
autoryzacji i1 nadzoru nad jednostkami notyfikowanymi w zakresie wyrobow

medycznych do diagnostyki in vitro.
Rozdziat 6

Ocena kliniczna wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego

do implantacji

Art. 39. 1. Wytworca lub autoryzowany przedstawiciel dokonujg oceny
klinicznej wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do implantacji, w
celu potwierdzenia zgodno$ci z wymaganiami zasadniczymi dotyczacymi wlasciwos$ci

i dziatania ocenianego wyrobu oraz w celu oceny dzialan niepozadanych i
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akceptowalnosci stosunku korzysci klinicznych do ryzyka w normalnych warunkach
uzywania ocenianego wyrobu, chyba ze wykazanie zgodnosci z wymaganiami
zasadniczymi bez wykonania oceny klinicznej, na podstawie oceny dziatania, testow
efektywnosci 1 oceny przedklinicznej, jest nalezycie uzasadnione w dokumentacji
oceny zgodnosci. W dokumentacji oceny zgodnosci nalezy poda¢ uzasadnienie
kazdego takiego wylaczenia oparte na wynikach zarzadzania ryzykiem, z
uwzglednieniem specyficznych interakcji wyrobu z organizmem ludzkim,
przewidywanej skuteczno$ci dziatania oraz stosownych deklaracji wytworcy
dotyczacych wyrobu.

2. Oceng kliniczng wykonuje si¢ na podstawie danych klinicznych.

3. Ocena kliniczna uwzglednia wszelkie normy zharmonizowane dotyczace
wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do implantacji i jest
prowadzona wedlug okreslonej 1 metodologicznie wiarygodnej procedury opartej na:
1) krytycznej ocenie aktualnie dostgpnego pisSmiennictwa naukowego dotyczacego

bezpieczenstwa, dzialania, wtasciwosci projektu i przewidzianego zastosowania

ocenianego wyrobu, jezeli:

a) wykazano réwnowazno$¢ ocenianego wyrobu z wyrobem medycznym lub

aktywnym wyrobem medycznym do implantacji, do ktérego odnosza si¢
dane, i
b) dane dowodza zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi odnoszacymi si¢ do
danego wyrobu;
2)  krytycznej ocenie wynikéw wszystkich badan klinicznych;
3) krytycznej tacznej ocenie danych, o ktorych mowa w pkt 11 2.

4. Ocena kliniczna aktywnego wyrobu medycznego do implantacji, wyrobu
medycznego do implantacji oraz wyrobu medycznego klasy III jest wykonywana na
podstawie danych klinicznych pochodzacych zbadania klinicznego, chyba ze
wykonanie tej oceny na podstawie juz istniejacych danych klinicznych jest nalezycie
uzasadnione.

5. Minister wtasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia,
szczegdtowe warunki, jakim powinna odpowiada¢ ocena kliniczna wyrobow
medycznych lub aktywnych wyroboéw medycznych do implantacji, bioragc pod uwage

konieczno$¢ zapewnienia wiarygodnosci wynikow oceny klinicznej.

Art. 40. 1. W przypadku badania klinicznego:
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1) wyrobu medycznego — badaczem klinicznym moze by¢ lekarz lub inna osoba
o kwalifikacjach zawodowych koniecznych do przeprowadzenia badania
klinicznego danego wyrobu medycznego;

2) aktywnego wyrobu medycznego do implantacji — badaczem klinicznym moze
by¢ wylacznie lekarz.

2. Badanie kliniczne prowadzone w normalnych warunkach uzywania wyrobu
ma na celu:

1) weryfikacje, czy wilasciwosci i dziatanie wyrobu s3 zgodne z wymaganiami
zasadniczymi, oraz

2) ustalenie wszelkich dziatan niepozadanych i ocene, czy stwarzaja one ryzyko,
ktore jest akceptowalne, biorac pod uwage przewidziane zastosowanie wyrobu
i korzysci dla pacjenta.

3. Badania klinicznego nie stanowi zaprojektowane 1 zaplanowane
systematyczne badanie wyrobu oznakowanego znakiem CE prowadzone na ludziach,
podjete w celu weryfikacji bezpieczenstwa lub dziatania tego wyrobu, jezeli wyrob w
badaniu jest stosowany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem wyrobu.

4. Badanie kliniczne przeprowadza si¢ z uwzglednieniem zasady, ze dobro
uczestnika badania jest nadrzedne w stosunku do interesu nauki lub spoteczenstwa,
jezeli w szczegblnosci:

1) poréwnano mozliwe do przewidzenia ryzyko i niedogodno$ci zwigzane
z badaniem klinicznym z przewidywanymi korzysciami dla poszczegdlnych
uczestnikow badania oraz dla obecnych i przysztych pacjentéw, a komisja
bioetyczna, o ktorej mowa w art. 29 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z2015r. poz. 464), zwana dalej ,.komisja
bioetyczng”, uznata, ze przewidywane korzysci terapeutyczne oraz korzysci dla
zdrowia publicznego usprawiedliwiaja dopuszczenie ryzyka, przy czym badanie
kliniczne moze by¢ kontynuowane tylko wtedy, gdy zgodno$¢ z protokolem
badania klinicznego jest stale monitorowana przez monitorujgcego;

2) uczestnik badania, a w przypadku gdy osoba ta nie jest zdolna do wyrazenia
swiadomej zgody — jej przedstawiciel ustawowy, podczas przeprowadzonej
przed badaniem klinicznym rozmowy z badaczem klinicznym lub z cztonkiem
jego zespotu, zapoznal si¢ zcelami badania klinicznego, ryzykiem

1 niedogodnos$ciami zwigzanymi z nim oraz z warunkami, w jakich ma ono
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zosta¢ przeprowadzone, a takze zostal poinformowany o przyshugujacym mu

prawie do wycofania si¢ z badania klinicznego w kazdej chwili;

3) przestrzegane jest prawo uczestnika badania do zapewnienia jego integralnos$ci
fizycznej i psychicznej, prywatnosci oraz ochrony danych osobowych;

4) uczestnik badania, a w przypadku gdy osoba ta nie jest zdolna do wyrazenia
swiadomej zgody — jej przedstawiciel ustawowy, po poinformowaniu go
o istocie, znaczeniu, skutkach badania klinicznego i zwigzanym z nim ryzyku
wyrazit Swiadoma zgode na uczestniczenie w badaniu; dokument potwierdzajacy
wyrazenie swiadomej zgody przechowuje si¢ wraz z dokumentacjg badania
klinicznego;

5) przewidziano postgpowanie zapewniajace, ze wycofanie si¢ uczestnika z badania
klinicznego nie wyrzadzi mu szkody;

6) sponsor ibadacz kliniczny zawarli umowe obowigzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody wyrzadzone w zwigzku z prowadzeniem
badania klinicznego.

5. Minister wlasciwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu
z ministrem wilasciwym do spraw zdrowia, po zasig¢gnigciu opinii Polskiej Izby
Ubezpieczen, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegdtowy zakres ubezpieczenia
obowigzkowego, o ktorym mowa wust. 4 pkt6, termin powstania obowigzku
ubezpieczenia oraz minimalng sum¢ gwarancyjng, biorac pod uwage ryzyko szkody
zwigzane z prowadzeniem badania klinicznego.

6. Spelnienie obowiazku, o ktéorym mowa w ust. 4 pkt 6, nie zwalnia sponsora
ani badacza klinicznego od odpowiedzialno$ci za szkody wynikajace z prowadzonego
badania klinicznego lub powstate w zwigzku z tym badaniem.

7. Uczestnik badania moze w kazdej chwili bez szkody dla siebie wycofa¢ si¢
z badania klinicznego.

8. Badacz kliniczny informuje uczestnika badania o mozliwo$ci uzyskania
dodatkowych informacji dotyczacych przystugujacych mu praw.

9. Wprzypadku badan klinicznych, zwyjatkiem badan klinicznych
przeprowadzanych na petnoletnich izdrowych uczestnikach badania, nie mozna
stosowa¢ zadnych zachet ani gratyfikacji finansowych, z wyjatkiem rekompensaty

poniesionych kosztow.
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10. Badanie kliniczne z udzialem matoletnich moze by¢ prowadzone, jezeli sa

spetnione dodatkowo nastepujgce warunki:

1))

2)

3)

4)

5)

6)

1)

2)

uzyskano $wiadomg zgod¢ matoletniego 1 jego przedstawiciela ustawowego na
zasadach okreslonych w art. 25 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty;

badacz kliniczny lub osoba wskazana przez badacza klinicznego posiadajgca
do$wiadczenie ~ w postepowaniu  z matoletnimi  udzielit maloletniemu
zrozumialych dla niego informacji dotyczacych badania klinicznego oraz
zwigzanego z nim ryzyka i korzysci;

badacz kliniczny zapewni, ze w kazdej chwili uwzgledni zyczenie matoletniego,
zdolnego do wyrazania opinii i oceny tych informacji, dotyczace jego odmowy
udzialu w badaniu klinicznym lub wycofania si¢ z tego badania;

bezposrednie korzysci zbadania klinicznego potencjalnie odniesie grupa
pacjentow matoletnich, a przeprowadzenie takiego badania klinicznego jest
niezb¢dne dla potwierdzenia danych uzyskanych w badaniach klinicznych,
ktorych uczestnikami byly osoby zdolne do wyrazenia $wiadomej zgody, lub
w badaniach klinicznych prowadzonych innymi metodami naukowymi;

badanie kliniczne bezposrednio dotyczy choroby wystepujacej u danego
maloletniego lub jest mozliwe do przeprowadzenia tylko z udzialem matoletnich;
badanie kliniczne zaplanowano w taki sposob, aby zminimalizowaé bol, lek
1 wszelkie inne mozliwe do przewidzenia ryzyko zwigzane z chorobg 1 wiekiem
matoletniego.

11. W przypadku badania klinicznego z udziatem:

osoby catkowicie ubezwlasnowolnionej — zgod¢ na udzial tej osoby w badaniu
klinicznym wyraza jej przedstawiciel ustawowy, a jezeli osoba taka jest w stanie
zrozeznaniem wyrazi¢ opini¢ W sprawie swojego uczestnictwa w badaniu
klinicznym, konieczne jest ponadto uzyskanie pisemnej zgody tej osoby;

osoby majacej peing zdolnos¢ do czynnosci prawnych, ktdra nie jest w stanie
wyrazi¢ opinii W sprawie swojego uczestnictwa w badaniu klinicznym -—
swiadomg zgod¢ na udzial tej osoby w badaniu klinicznym wydaje sad

opiekunczy wlasciwy ze wzgledu na miejsce prowadzenia badania klinicznego.
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12. W sytuacji, o ktorej mowa wust. 11 pkt2, nie mozna podda¢ badaniu

klinicznemu osoby, ktéora $wiadomie odmowila uczestnictwa w tym badaniu

klinicznym.

13. Badanie kliniczne z udzialem osoby, o ktoérej mowa w ust. 11, moze by¢

prowadzone, jezeli sg spelnione dodatkowo nastepujace warunki:

1))

2)

3)

4)

5)

1))

2)

3)

4)

5)
6)

osobie tej udzielono zrozumiatych informacji dotyczacych badania klinicznego
oraz zwigzanego z nim ryzyka i korzysci;

badacz kliniczny zapewni, ze w kazdej chwili bedzie uwzglednione zyczenie tej
osoby, zdolnej do wyrazania opinii 1 oceny informacji, dotyczace odmowy
udziatu w badaniu klinicznym lub wycofania si¢ z tego badania;

badanie kliniczne jest niezbg¢dne w celu potwierdzenia danych uzyskanych
w badaniach klinicznych, ktorych uczestnikami byty osoby zdolne do wyrazenia
swiadomej zgody, oraz bezposrednio dotyczy wystepujacej u danej osoby
choroby zagrazajacej jej zyciu lub powodujacej kalectwo;

badanie kliniczne zaplanowano tak, aby zminimalizowa¢ bol, Igk 1 wszelkie inne
mozliwe do przewidzenia ryzyko zwigzane z chorobg i wiekiem uczestnika
badania;

istnieja podstawy, aby przypuszczaé, ze zastosowanie badanego wyrobu bedzie
wigzato si¢ z odniesieniem korzysci przez uczestnika badania inie bedzie

wigzato si¢ z zadnym ryzykiem.

Art. 41. 1. Badanie kliniczne powinno:

by¢ prowadzone na podstawie planu badania, odzwierciedlajacego najnowsza
wiedz¢ naukowa, medyczng i techniczng, w taki sposob, aby potwierdzi¢ albo
zanegowac¢ wlasciwosci wyrobu deklarowane przez wytworce;

obejmowac odpowiednig liczbe obserwacji w celu zagwarantowania naukowe;j
waznosci wnioskow;

dotyczy¢ wszystkich istotnych wlasciwosci wyrobu, wtym zwigzanych
z bezpieczenstwem i dzialaniem wyrobu oraz jego oddzialywaniem na
pacjentow;

by¢ prowadzone w warunkach podobnych do warunkéw stosowania wyrobu;
by¢ prowadzone wedtug procedur odpowiednio dobranych do wyrobu;

by¢ prowadzone zgodnie zzasadami etycznymi dotyczacymi ochrony praw

cztowieka 1 godnosci istoty ludzkie;j.
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2. Do obowiazkéw badacza klinicznego prowadzacego badanie kliniczne

w danym os$rodku nalezy w szczegdlnosci:

1))
2)

3)

zapewnienie opieki medycznej nad uczestnikami badania klinicznego;
monitorowanie zgodnosci przeprowadzanego badania klinicznego z przepisami
ustawy;

zglaszanie sponsorowi ci¢zkiego niepozadanego zdarzenia, z wyjatkiem tego
zdarzenia, ktore protokot lub broszura badacza okreslaja jako niewymagajace
niezwlocznego zgloszenia.

3. Domniemywa si¢, ze badanie kliniczne jest zgodne 2z wymaganiami

okreslonymi w przepisach wydanych na podstawie ust.4, w zakresie, w jakim

stwierdzono jego zgodno$¢ z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, o ktérych

mowa w art. 26.

1))

2)

3)

4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia:
szczegotowe wymagania dotyczace sposobu planowania, prowadzenia,
monitorowania 1 dokumentowania badania klinicznego oraz sposob
przechowywania podstawowej dokumentacji badania klinicznego,

tryb dzialania sponsora, badacza klinicznego 1 monitorujgcego badanie kliniczne
— w zakresie okreslonym w pkt 1,

informacje, jakie powinno zawiera¢ sprawozdanie koncowe z wykonania badania

klinicznego, o ktorym mowa w art. 54 ust. 4

— bioragc pod uwage konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa uczestnikow badania,

wlasciwego prowadzenia 1 informowania o przebiegu badania klinicznego oraz

zapewnienie wiarygodno$ci wynikéw badania klinicznego.

1)

2)

Art. 42. Sponsor wyznacza:

monitorujgcego badanie kliniczne, ktory jest podmiotem weryfikujacym postepy
badania klinicznego i sprawdzajacym, czy badanie kliniczne jest prowadzone
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ustawie, protokolem badania
klinicznego, pisemnymi procedurami i, jezeli s3 stosowane, z normami
zharmonizowanymi, oraz informujagcym sponsora o wynikach weryfikacji
1 sprawdzania;

gléwnego badacza klinicznego sposrdd cztonkdéw zespotu badaczy klinicznych —
jezeli badanie kliniczne w danym osrodku jest prowadzone przez zespot badaczy

klinicznych;
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3) koordynatora badania klinicznego sposrod wszystkich badaczy klinicznych
prowadzacych badanie kliniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — jezeli
badanie kliniczne jest prowadzone przez réznych badaczy klinicznych na
podstawie jednego protokotu i w wielu osrodkach potozonych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub innych panstw (wieloosrodkowe badanie

kliniczne).

Art. 43. 1. Badanie kliniczne mozna rozpocza¢ po uzyskaniu pozwolenia
Prezesa Urzedu na prowadzenie badania klinicznego, z zastrzezeniem art. 46 ust. 3.

2. Po rozpoczeciu badania klinicznego sponsor moze dokona¢ zmian w badaniu
klinicznym, a jezeli zmiany sg istotne 1moga mie¢ wplyw na bezpieczenstwo
uczestnikow badania lub na sposob prowadzenia badania klinicznego, to zmiany te
mozna wprowadzi¢ po uzyskaniu pozwolenia Prezesa Urzegdu, z zastrzezeniem art. 46

ust. 3.

Art. 44. 1. Sponsor przedktada Prezesowi Urzedu wniosek o wydanie
pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego albo o wydanie pozwolenia na
wprowadzenie zmian w badaniu klinicznym.

la. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego moze
dotyczy¢ badania klinicznego wiecej niz jednego wyrobu medycznego, wyposazenia
wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do implantacji, o ile badanie
to bedzie prowadzone wedlug tego samego protokotlu badania klinicznego, w tych
samych os$rodkach i przez tych samych badaczy klinicznych oraz badania tego dotycza
te same dokumenty wymienione w ust. 3 pkt 3—71 11.

2. Za ztozenie wnioskow, o ktorych mowa w ust. 1, pobiera si¢ optaty stanowigce
dochdd budzetu panstwa, ktorych wysokos$¢ nie moze by¢ wyzsza niz:

1) siedmiokrotno§¢ minimalnego wynagrodzenia za prace okreslonego na
podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ — w przypadku
wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego;

2) potowa kwoty, oktorej mowa w pkt 1 — w przypadku wniosku o wydanie
pozwolenia na wprowadzenie zmian w badaniu klinicznym.

3. Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego
dofacza sig:

1) dane dotyczace wyrobu przeznaczonego do badania klinicznego, pozwalajace na

jego identytikacje;
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la)
2)

3)

4)
S)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)
13)

projekt oznakowania oraz instrukcj¢ uzywania wyrobu;

protokot badania klinicznego, ktory okresla cele, plan, metodologie, zagadnienia
statystyczne i1 organizacj¢ badania klinicznego;

broszure badacza zawierajacg istotne w badaniu klinicznym informacje kliniczne
1 niekliniczne dotyczace badanego wyrobu;

informacje dla uczestnika badania i formularz §wiadomej zgody;

dokument potwierdzajacy zawarcie przez sponsora i badacza klinicznego umowy
obowigzkowego ubezpieczenia, o ktorej mowa w art. 40 ust. 4 pkt 6;

kartg obserwacji klinicznej, sporzadzong w wersji papierowej lub elektroniczne;,
przeznaczong do zapisu wymaganych przez protokét badania klinicznego
informacji dotyczacych uczestnika badania celem ich raportowania sponsorowi;
dane o kwalifikacjach zawodowych badaczy klinicznych i o0 o$rodkach
uczestniczacych w badaniu klinicznym;

oswiadczenie o zgodnosci wyrobu przeznaczonego do badania klinicznego
z wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa, potwierdzajace, ze wyrob spetnia
wymagania zasadnicze, oprocz objetych zakresem badania klinicznego;
oswiadczenie okreslajace, czy wyrdb przeznaczony do badania klinicznego
zawiera, jako integralng cze$¢, produkt leczniczy lub produkt krwiopochodny,
o ktorych mowa w art. 4 ust. 11 2;

oswiadczenie okreslajace, czy wyrdb przeznaczony do badania klinicznego jest
produkowany z wykorzystaniem tkanek pochodzenia zwierzgcego;

pozytywna opini¢ komisji bioetycznej wlasciwe] ze wzgledu na miejsce
przeprowadzania badania, aw przypadku wieloosrodkowego badania
klinicznego prowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie tego samego protokotu — pozytywng opini¢ komisji bioetycznej
wlasciwej ze wzgledu na miejsce prowadzenia badania przez koordynatora
badania klinicznego, wybranego przez sponsora sposrdéd wszystkich badaczy
klinicznych prowadzacych badanie kliniczne;

potwierdzenie uiszczenia oplaty za ztozenie wniosku.

(uchylony)

3a. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1, 3, 4 1 6, moga by¢ ztozone na

informatycznym nos$niku danych.
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4. We wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzenie zmian w badaniu
klinicznym sponsor okre$la 1 uzasadnia zakres, potrzebg, okolicznosci i wptyw zmian
na przebieg badania klinicznego, w szczego6lnosci ocenia wplyw zmian na
bezpieczenstwo uczestnikow badania.

5. Do wniosku o pozwolenie na wprowadzenie zmian w badaniu klinicznym
dofacza si¢ dokumenty okreslone w ust. 3, w zakresie wtasciwym dla wnioskowanych
zmian, oraz pozytywna opini¢ o wnioskowanych zmianach w badaniu klinicznym
wydang przez komisje bioetyczna, ktéra opiniowata to badanie kliniczne. Przepis ust.

3a stosuje si¢ odpowiednio.

Art. 45. 1. Jezeli wniosek, o ktorym mowa w art. 44 ust. 1, lub dotaczone do
niego dokumenty wymagaja uzupetnienia lub poprawienia, Prezes Urzedu wyznacza
sponsorowi odpowiedni termin, nie krotszy niz 7 dni, na ich uzupehienie lub
poprawienie, z pouczeniem, ze brak uzupelienia lub poprawienia w terminie
spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

2. Prezes Urzgdu moze zada¢ od sponsora dostarczenia informacji
uzupehiajgcych, niezbednych do wydania decyzji, o ktorej mowa w art. 46 ust. 1.
Termin, o ktorym mowa w art. 46 ust. 1, ulega zawieszeniu do czasu uzyskania tych
informacji.

Art. 46. 1. Prezes Urzedu, w drodze decyzji administracyjnej, w terminie nie
dhluzszym niz 60 dni od dnia ztozenia wniosku, wydaje pozwolenie albo odmawia
wydania pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego albo na wprowadzenie
zmian w badaniu klinicznym.

2. Prezes Urzedu odmawia wydania pozwolenia na prowadzenie badania
klinicznego albo pozwolenia na wprowadzenie zmian w badaniu klinicznym, jezeli:
1) badanie kliniczne nie spetnia albo po wprowadzeniu zmian nie bgdzie spetniato

wymagan okre§lonych w ustawie;

2) ocena zgodnosci wyrobu przeznaczonego do badania klinicznego zostala
przeprowadzona nieprawidtowo;

3) wyrdb nie spelnia wymagan zasadniczych innych niz objete zakresem badania
klinicznego albo zakresem zmian w badaniu klinicznym;

4)  wyrob lub jego badanie kliniczne albo zmiany w jego badaniu klinicznym moga
stwarza¢ nieakceptowalne ryzyko dla zycia, zdrowia lub bezpieczenstwa

uczestnikoOw badania lub badaczy klinicznych;
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5) nie wykazano celowosci lub naukowej zasadnosci przeprowadzenia badania
klinicznego albo wprowadzenia zmian w badaniu klinicznym.

3. Badanie kliniczne mozna rozpocza¢ albo zmiany w badaniu klinicznym
mozna wprowadzi¢, jezeli Prezes Urzedu nie odmoéwil wydania pozwolenia na
prowadzenie badania klinicznego albo pozwolenia na wprowadzenie zmian w badaniu
klinicznym ani nie zazadal informac;ji, o ktérych mowa w art. 45 ust. 2, w ciggu 60 dni
od dnia zlozZenia wniosku, o ktdrym mowa w art. 44 ust. 1, i jezeli komisja bioetyczna

pozytywnie zaopiniowata wniosek, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1.

Art. 47. Prezes Urzedu powiadamia wlasciwe organy panstw czlonkowskich
1 Komisje Europejska o odmowie wydania pozwolenia na prowadzenie badania

klinicznego 1 o przyczynach odmowy.

Art. 48. 1. Prezes Urzgdu dokonuje wpisu informacji o badaniu klinicznym, na
ktorego prowadzenie wydat pozwolenie, atakze o badaniu klinicznym, o ktorym
mowa w art. 46 ust. 3, oraz na ktérego prowadzenie odméowil wydania pozwolenia, do
Centralnej Ewidencji Badan Klinicznych, o ktérej mowa w art. 371 ust. 5 ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne.

2. Prezes Urzedu przekazuje informacje o badaniach klinicznych, o ktérych

mowa w ust. 1, do bazy Eudamed.

Art. 49. 1. Komisja bioetyczna wydaje opini¢ o badaniu klinicznym albo opini¢
o wnioskowanych zmianach w badaniu klinicznym na wniosek sponsora ztozony wraz
z dokumentacja, o ktorej mowa w art. 44 ust. 3 pkt 1-10, w terminie nie dtuzszym niz
60 dni od dnia zloZenia wniosku wraz z kompletng dokumentacja.

2. Komisja bioetyczna moze jednokrotnie zada¢ od sponsora dostarczenia
dodatkowych informacji uzupehliajacych. Termin okre§lony w ust. 1 ulega
zawieszeniu do czasu uzyskania tych informacji.

3. Od opinii komisji bioetycznej, o ktdrej mowa w ust. 1, przystuguje odwotanie
do Odwotlawczej Komisji Bioetycznej, o ktorej mowa w art. 29 ust. 2a ustawy z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

4. Komisja bioetyczna, wydajac opini¢, o ktérej mowa wust. I, ocenia
w szczegblnosci:

1) zasadno$¢, wykonalno$¢ i plan badania klinicznego;
2) analize przewidywanych korzysci i ryzyka;

3) poprawno$¢ protokotu badania klinicznego;
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4) poprawnos¢ wyboru badacza klinicznego iczlonkéw zespolu badaczy
klinicznych;

5) jako$¢ broszury badacza;

6) jakosc¢ osrodka;

7) poziom i kompletnos$¢ pisemnej informacji wrgczanej uczestnikowi badania;

8) poprawnos$¢ procedury, ktorg stosuje si¢ przy uzyskiwaniu §wiadomej zgody,
a takze uzasadnienie dla prowadzenia badania klinicznego z udzialem osob
niezdolnych do wyrazenia §wiadomej zgody, z uwzglednieniem szczegdlnych
ograniczen wymienionych w art. 40 ust. 101 11;

9) sposob rekrutacji uczestnikow badania klinicznego;

10) zakres 1 warunki umowy, o ktérej mowa w art. 40 ust. 4 pkt 6.

5. Jezeli w skiad komisji bioetycznej wydajacej opinig, o ktorej mowa w ust. 1,
dotyczaca badania klinicznego:

1) zudzialem matoletniego — nie wchodzi lekarz specjalista pediatrii,

2) zudzialem os6b niezdolnych do samodzielnego wyrazenia §wiadomej zgody —
nie wchodzi lekarz specjalista z dziedziny medycyny, ktorej dotyczy prowadzone
badanie kliniczne

— komisja bioetyczna zasigga ich opinii.

6. W przypadku badania klinicznego, o ktérym mowa w art.42 pkt3,
prowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sponsor sktada wniosek do
komisji bioetycznej witasciwej ze wzgledu na siedzibe koordynatora badania
klinicznego.

7. Opinia wydana przez komisje¢ bioetyczng, o ktérej mowa w ust. 6, dotyczy
wszystkich o$rodkéw, w imieniu ktorych sponsor wystapil z wnioskiem o wydanie
opinii.

8. O planowanym udziale danego o$rodka w badaniu klinicznym komisja
bioetyczna, o ktorej mowa w ust. 6, informuje wszystkie komisje bioetyczne wlasciwe
ze wzglegdu na miejsce prowadzenia badania klinicznego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Komisje te moga w ciggu 14 dni od dnia uzyskania tej
informacji zglosi¢ zastrzezenia co do udzialu badacza klinicznego lub osrodka
w danym badaniu klinicznym. Niezgloszenie zastrzezen w tym terminie oznacza

akceptacj¢ udziatu badacza klinicznego i osrodka w danym badaniu klinicznym.

Art. 50. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia:
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1)  wzdr wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego i na
wprowadzenie zmian w badaniu klinicznym oraz o wydanie opinii przez komisj¢
bioetyczng o badaniu klinicznym 1 o0 wnioskowanych zmianach w badaniu
klinicznym,

2) wysokos¢ optaty za ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie
badania klinicznego,

3) wysoko$¢ optlaty za zlozenie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzenie
zmian w badaniu klinicznym,

4)  (uchylony)

— biorgc pod uwage potrzebe ochrony zycia, zdrowia i bezpieczenstwa uczestnikow

badania, konieczno$§¢ harmonizacji wymiany informacji o badaniu klinicznym z

wlasciwymi organami innych panstw cztonkowskich, wysoko$¢ odptatnosci w innych

panstwach czilonkowskich, a takze naklad pracy zwigzany z wykonaniem danej

czynnosci 1 poziom kosztéw ponoszonych przez Prezesa Urzedu.

Art. 51. 1. W przypadku wystapienia zdarzenia, ktore mogloby wplynaé na
bezpieczenstwo uczestnikow badania, sponsor albo badacz kliniczny stosujg $rodki
w celu zapewnienia bezpieczenstwa uczestnikom badania, atakze wstrzymujg
prowadzenie badania klinicznego lub odstepuja od jego prowadzenia.

2. Informacje o ciezkim niepozadanym zdarzeniu i informacje dotyczaca
zdarzenia, o ktorym mowa w ust. 1, sponsor niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zdarzeniu, a w przypadku zdarzenia
wskazujacego na bezposrednie ryzyko S$mierci, powaznego urazu lub powaznej
choroby, gdy nalezy podja¢ natychmiastowe dziatania zaradcze, w terminie 2 dni od
dnia otrzymania informacji o zdarzeniu, przekazuje Prezesowi Urzgdu i komisji
bioetycznej, ktora opiniowala badanie kliniczne, oraz wlasciwym organom panstw
cztonkowskich, na terytoriach ktorych jest prowadzone badanie kliniczne. Informacje
te sponsor moze sporzadza¢ w jezyku angielskim oraz przekazywac ja droga
elektroniczng bez konieczno$ci stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego
weryfikowanego za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Sponsor stosuje $rodki zapewniajace, ze badacz kliniczny niezwlocznie
powiadamia sponsora o zdarzeniach, o ktorych mowa w ust. 2, nie p6zniej jednak niz

w terminie 3 dni od dnia wystgpienia zdarzenia.
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Art. 52. 1. W razie stwierdzenia, ze warunki okreslone we wniosku o wydanie
pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego lub we wniosku o pozwolenie na
wprowadzenie zmian w badaniu klinicznym lub w dolaczonej do tych wnioskow
dokumentacji przestaty by¢ speiniane lub przestala istnie¢ celowos¢ lub naukowa
zasadno$¢ prowadzenia badania klinicznego, lub w przypadku zaistnienia
uzasadnionego podejrzenia, ze zagrozone jest zycie, zdrowie lub bezpieczenstwo
uczestnikow badania lub badaczy klinicznych, Prezes Urz¢du moze, w drodze decyzji
administracyjnej:

1) uchyli¢ pozwolenie na prowadzenie badania klinicznego;
2) wstrzymac¢ prowadzenie badania klinicznego;
3) wezwa¢ do wprowadzenia istotnej zmiany w badaniu klinicznym.

2.Jezeli nie wystepuje zagrozenie zycia, zdrowia lub bezpieczenstwa
uczestnikow badania lub badaczy klinicznych, o zamiarze wydania decyzji, o ktorych
mowa w ust. 1, Prezes Urzedu informuje sponsora, badacza klinicznego lub gtownego
badacza klinicznego i komisj¢ bioetyczna, ktora opiniowata badanie kliniczne.

3. O podjeciu decyzji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, ijej przyczynach Prezes
Urzedu powiadamia komisje bioetyczng, ktora opiniowata badanie kliniczne, oraz
wlasciwe organy panstw cztonkowskich i Komisje Europejska.

4. O podjeciu decyzji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, ijej przyczynach Prezes
Urzgdu powiadamia komisj¢ bioetyczna, ktora opiniowata badanie kliniczne, oraz —
jezeli badanie kliniczne byto prowadzone takze na terytorium innego panstwa

cztonkowskiego — wlasciwy organ tego panstwa.

Art. 53. 1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej moga by¢ sprowadzane
wyroby, ktore nie zostalty wprowadzone do obrotu, produkty lecznicze, ktére nie
uzyskaly pozwolenia na dopuszczenie do obrotu okreslonego w art. 3 ust. 112 ustawy
z dnia 6 wrzes$nia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne, lub inne wyroby nieoznakowane
znakiem CE w ilosci niezbgdnej do przeprowadzenia badania klinicznego wyrobu, na
ktérego prowadzenie Prezes Urzedu wydal pozwolenie, albo badania klinicznego, o
ktorym mowa w art. 46 ust. 3.

2. Przywo0z spoza terytorium panstwa czlonkowskiego wyrobow i produktow
leczniczych, o ktorych mowa w ust. 1, moze nastgpi¢ na podstawie zaswiadczenia
potwierdzajacego, ze wyroby i produkty lecznicze sg przeznaczone do badania

klinicznego, o ktorym mowa w ust. 1.
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3. Prezes Urzedu wydaje zaswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2, na wniosek

sponsora lub badacza klinicznego. Wydanie zaswiadczenia nie podlega optacie.

Art. 54. 1. O zakofczeniu badania klinicznego sponsor niezwtocznie informuje
Prezesa Urzedu, ajezeli badanie kliniczne byto prowadzone takze na terytorium
innego panstwa cztonkowskiego — wlasciwy organ tego panstwa.

2. Sponsor jest obowigzany w ciggu 15dni od dnia zakonczenia badania
klinicznego przed uptywem planowanego terminu poinformowac Prezesa Urzgdu oraz
komisj¢ bioetyczna, ktora opiniowala badanie, o zakonczeniu badania, podajac
przyczyne wczesniejszego zakonczenia badania.

3. Sponsor powiadamia o wczesniejszym zakonczeniu badania klinicznego 1 jego
przyczynach wilasciwy organ panstwa cztonkowskiego i Komisj¢ Europejska, jezeli
wczesniejsze zakonczenie badania klinicznego bylo spowodowane wzgledami
bezpieczenstwa.

4. W terminie 90 dni od dnia zakonczenia badania klinicznego sponsor jest
obowigzany przesta¢ Prezesowi Urzgdu sprawozdanie konicowe z wykonania badania
klinicznego zawierajace szczegblowy opis badania, sporzadzone po jego zakonczeniu.

5. Do sprawozdania koncowego sponsor dotgcza w formie zatacznikow:

1) opinie niezaleznych ekspertow, jezeli ma to zastosowanie;

2) tabelaryczne zestawienie zdarzen i dziatan niepozadanych, jezeli miaty miejsce.

Art. 55. 1. Dokumentacj¢ badania klinicznego stanowig:

1) dokumenty zrodtowe;

2) inne dokumenty, na podstawie ktérych mozna oceni¢ prawidlowos¢ prowadzenia
badania klinicznego oraz jako$¢ otrzymanych danych 1 ktore stuza potwierdzeniu
zgodnosci  dzialan  badacza  klinicznego, sponsora i monitorujacego
Z wymaganiami ustawy.

2. Dokumentami zrodlowymi sg oryginaly dokumentow, danych i zapisow lub
ich kopie, po sprawdzeniu i po$wiadczeniu ich zgodnosci z oryginatem, majace
zwigzek zbadaniem klinicznym, w szczegdlnosci historia choroby, wyciag ze
zbiorczej dokumentacji wewnetrznej osrodka prowadzacego badanie kliniczne,
dokumentacja wynikajagca z protokotu badania klinicznego, wyniki badan
laboratoryjnych, karty zlecen lekarskich, wydruki wynikéw badan z automatycznych
urzadzen medycznych, zdjecia rentgenowskie, podpisane i datowane formularze

swiadomej zgody.
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3. Dokumenty zrodtowe stanowig dokumentacje medyczng w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta (Dz. U. 2 2012 r. poz. 159, z p6zn. zm.").

4. Dokumentacje, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, przechowuje si¢ przez okres 5 lat
od dnia zakonczenia albo wstrzymania badan klinicznych wyrobu.

5. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, staje si¢ panstwowym zasobem
archiwalnym zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016,
72014 r. poz. 822 oraz z 2015 r. poz. 566) 1 jest przechowywana przez okres okreslony
w ust. 4. Dokumentacja podlega udostepnieniu bezptatnie na zagdanie Prezesa Urzedu.

Przepisu art. 17 ust. | wymienionej ustawy nie stosuje si¢.

Art. 56. Przed uzyskaniem $wiadomej zgody badacz kliniczny przekazuje
uczestnikowi badania lub jego przedstawicielowi ustawowemu, w sposob zrozumiaty
oraz bez wywierania jakiegokolwiek wptywu, w formie ustnej lub pisemne;,
informacje o konieczno$ci udostgpnienia  dotyczacych uczestnika badania
dokumentéw zrédtowych podmiotom uprawnionym do monitorowania, audytowania

lub kontroli badania klinicznego.

Art. 57. 1. Prezes Urzedu jest uprawniony do kontroli badan klinicznych.

2. Kontrolg badan klinicznych przeprowadza si¢ na podstawie upowaznienia
wydanego przez Prezesa Urzedu dla  przeprowadzajacego  kontrole.
Przeprowadzajacym kontrole¢ moze by¢ osoba, ktora nie byla skazana za umyslne
przestgpstwo $cigane z oskarzenia publicznego lub umys$lne przestgpstwo skarbowe
1 posiada pelng zdolnos$¢ do czynnosci prawnych.

3. Przeprowadzajacy kontrolg moze w szczegdlnosci kontrolowac:

1) czy badanie kliniczne jest prowadzone na podstawie pozwolenia wydanego przez

Prezesa Urzedu;

2) czy sa przestrzegane warunki okres§lone we wniosku o wydanie pozwolenia na
prowadzenie badania klinicznego iwe wniosku o wydanie pozwolenia na
wprowadzenie zmiany w badaniu klinicznym;

3) czy badanie kliniczne jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy;

5  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogtoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742,
z 2013 r. poz. 1245 oraz z 2014 r. poz. 1822.
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4)  czy uczestnicy badania zlozyli o§wiadczenia na formularzu §wiadomej zgody;
5) stan wykorzystywanych w badaniu klinicznym pomieszczen i sprzetu;
6) zgodno$¢ prowadzonego badania klinicznego z protokotem badania klinicznego

1 z zaakceptowanymi zmianami tego protokotu;

7)  sposob dokumentowania danych i przechowywania dokumentacji.

4. Przeprowadzajacy kontrole moze zadac¢ przedstawienia dokumentacji, o ktore;j
mowa w art. 55, oraz udzielenia wyjasnien dotyczacych badania klinicznego.

5. Kontrole przeprowadza si¢ po uprzednim powiadomieniu podmiotu
prowadzacego badanie kliniczne 1 sponsora.

6. W przypadku zaistnienia podejrzenia, ze w trakcie badania klinicznego moze
by¢ zagrozone zdrowie lub Zycie uczestnikow badania, kontrole mozna przeprowadzi¢
bez wczesniejszego powiadomienia podmiotu prowadzacego badanie kliniczne lub
badacza klinicznego i sponsora.

7. Z przeprowadzonej kontroli jest sporzadzany protokét kontroli w trzech
egzemplarzach, z ktérych po jednym egzemplarzu otrzymuja podmiot kontrolowany
1 sponsor.

8. Protokot kontroli moze zawiera¢ zalecenia pokontrolne, ktére podmiot
kontrolowany w porozumieniu ze sponsorem jest obowigzany wykonaé¢ w terminie
okreslonym w protokole kontroli.

9. Podmiot kontrolowany niezwtocznie informuje Prezesa Urzedu o wykonaniu
zalecen pokontrolnych albo o przyczynach ich niewykonania w terminie okreslonym
w protokole kontroli.

10. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli nieprawidtowos$ci zagrazajacych
zyciu lub zdrowiu uczestnikoéw badania, Prezes Urzedu ocenia zagrozenie i wydaje
decyzje, o ktorej mowa w art. 52 ust. 1.

11. Kontrola moze rowniez obejmowal sprawdzenie wykonania zalecen

pokontrolnych.
Rozdziat 7
Zgloszenia i powiadomienia dotyczgce wyrobow

Art.58. 1. Wytwoérca 1 autoryzowany przedstawiciel majacy miejsce
zamieszkania lub siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonuja
zgloszenia wyrobu do Prezesa Urzedu, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem

do obrotu albo przekazaniem do oceny dziatania pierwszego wyrobu.
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2. Podmiot majacy miejsce zamieszkania lub siedzib¢ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ktory prowadzi dziatalnos¢, o ktorej mowa w art. 30 ust. 1
lub 4, dokonuje zgloszenia do Prezesa Urzedu, zawierajacego informacje o
prowadzonej dziatalno$ci, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem do obrotu
pierwszego wyrobu.

2a. Medyczne laboratorium diagnostyczne albo inny podmiot majacy miejsce
zamieszkania lub siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzacy
dziatalno$¢, o ktorej mowa w art. 4 ust. 7, dokonuja zgloszenia wytworzonego przez
siebie wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro do Prezesa Urzedu, co najmniej na
14 dni przed pierwszym uzyciem tego wyrobu do §wiadczenia publicznie dostgpnych
ustug z zakresu diagnostyki medyczne;j.

3. Dystrybutor i importer majacy miejsce zamieszkania lub siedzib¢ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorzy wprowadzili na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczony do uzywania na tym terytorium wyrdb
niebgdacy wyrobem wykonanym na zamowienie, powiadamiajg o tym Prezesa Urzgdu
w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

3a. Przepis ust. 3 nie dotyczy dystrybutorow i importerdéw, ktorzy prowadza obrot
produktami leczniczymi z dotagczanymi do nich wyrobami, ktore byly oceniane tacznie
z produktem leczniczym i zostaly uwzglednione w pozwoleniu na dopuszczenie do
obrotu produktu leczniczego.

4. Swiadczeniodawca, ktory na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje
ocen¢ dziatania wyrobu do oceny dziatania, ktérego wytwodrca i autoryzowany
przedstawiciel nie maja miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, niezwlocznie powiadamia o tym Prezesa Urzedu, jednak

nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia oceny dziatania.

Art.59.1. Zgloszenie, oktéorym mowa wart.58 wust.1 12, zawiera
w szczegolnosci:
1) nazwg i adres podmiotu dokonujgcego zgltoszenia;
2) nazwe¢ handlowg wyrobu;
3) nazwg rodzajowa wyrobu;

4) nazwe i adres wytworcy;
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S)
6)

7)

8)
9)
10)

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

krotki opis wyrobu ijego przewidzianego zastosowania, w jezyku polskim
1 jezyku angielskim,;

klase wyrobu medycznego i zastosowane reguty klasyfikacji;

informacje, czy wyroéb medyczny do diagnostyki in vitro jest wyrobem z wykazu
A, zwykazu B, wyrobem do samokontroli, wyrobem do oceny dziatania, czy
wyrobem nowym;

informacje, czy wyrdb jest wyrobem wykonanym na zamdéwienie;

numer jednostki notyfikowanej, ktora brata udzial w ocenie zgodnosci;

kod wyrobu wedlug Globalnej Nomenklatury Wyrobéw Medycznych (GMDN)
albo innej uznanej nomenklatury wyrobéw medycznych wraz znazwg tej
nomenklatury.

2. Do zgtoszenia dotacza sig:

wzory oznakowania;

wzory instrukcji uzywania wyrobu — jezeli sa dostarczane z wyrobem,

wzory materiatéw promocyjnych — jezeli s3 dostarczane z wyrobem;

deklaracje zgodnos$ci, o$wiadczenie dotyczace wyrobu wykonanego na
zamoOwienie, o§wiadczenie dotyczace wyrobu do oceny dziatania, o§wiadczenie
dotyczace systemu lub zestawu zabiegowego, o ktérym mowa w art. 30 ust. 1,
albo o$wiadczenie dotyczace sterylizacji, o ktorym mowa w art. 30 ust. 4;
wykaz laboratoriéw lub innych instytucji bioracych udzial w ocenie dziatania
wyrobu do oceny dziatania;

kopie certyfikatow zgodno$ci wystawionych przez jednostki notyfikowane, ktore
braty udziat w ocenie zgodnosci;

dokument potwierdzajacy uiszczenie optaty, o ktorej mowa w art. 66 ust. 1;
(uchylony)

kopi¢ dokumentu wyznaczajacego autoryzowanego przedstawiciela majgcego
miejsce zamieszkania lub siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
kopig¢ dokumentu potwierdzajacego tozsamos¢ i1 adres miejsca zamieszkania —
w przypadku osoby fizycznej nieprowadzacej dzialalnosci gospodarczej;
wystawiony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej rownowazny z odpisem z
Krajowego Rejestru Sadowego albo wypisem z ewidencji dziatalno$ci
gospodarczej dokument wytwoércy, wydany nie wezesniej niz 3 miesigce przed

dniem zlozenia wniosku; w przypadku wnioskodawcéw zagranicznych nalezy
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dodatkowo dolaczy¢ tlumaczenie przysiegte dokumentu na jezyk polski

sporzadzone i1 poswiadczone przez tlumacza przysieglego albo sprawdzone 1

poswiadczone przez thumacza przysiegltego, wykonujacego zawdd tlumacza

przysiggtego na warunkach okreslonych w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o

zawodzie ttumacza przysigglego (Dz. U. z 2015 r. poz. 487 1 1505), lub przez

thumacza przysieglego majacego siedzib¢ na terytorium  panstwa
cztonkowskiego.

3.9 W przypadku zgloszenia wyrobu wykonanego na zamdwienie oraz
zgloszenia wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro zgodnie z art. 58 ust. 2a, nie
wymaga si¢:

1) opisu wyrobu w jezyku angielskim, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 5;

2) podawania kodu wyrobu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 10;

3) podawania danych pacjenta we wzorze oznakowania, o ktérym mowa w ust. 2
pkt 1 — w przypadku zgloszenia wyrobu wykonanego na zamoéwienie.

4.9 Do zgtoszenia dokonanego na podstawie art. 58 ust. 2a dotgcza sie deklaracje
zgodno$ci, kopie certyfikatbw zgodnosci wystawionych przez jednostki
notyfikowane, ktore braly udziat w ocenie zgodnosci, oraz dokument potwierdzajacy

uiszczenie oplaty, o ktérej mowa w art. 66 ust. 1.

Art. 60. 1. Powiadomienie, o ktorym mowa w art. 58 ust. 3 1 4, zawiera:

1) nazwe i adres podmiotu dokonujacego powiadomienia;

2) nazwe handlowa wyrobu;

3) nazwg i adres wytworcy;

4) nazwe 1 adres autoryzowanego przedstawiciela.
2. Do powiadomienia, o ktorym mowa w art. 58 ust. 3 i 4, dolacza si¢:

1) wzory oznakowania;

2)  wzory instrukcji uzywania wyrobu — jezeli s dostarczane z wyrobem;

3) wzory instrukcji uzywania wyrobu do oceny dziatania, ktorego ocena dziatania
ma by¢ prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — jezeli sa

dostarczane z wyrobem;

) W zakresie zgloszenia, o ktorym mowa w art. 58 ust. 2a, stosuje sie od 21 marca 2016 r. (Dz. U. z
2015 r. poz. 1918, art. 8 ust. 4).
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4)

5)

6)
7)
8)

wzory materiatbw promocyjnych, w ktorych okreslono przewidziane
zastosowanie wyrobu przeznaczonego do uzywania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — jezeli s dostarczane z wyrobem;

informacje o liczbie albo ilo$ci wyrobdw dostarczonych do oceny dziatania oraz
0 czasie trwania oceny dzialania.

(uchylony)

(uchylony)

(uchylony)

3. Jezeli powiadomienia dokonuje importer w trybie, o ktorym mowa w art. 58

ust. 3, do powiadomienia dotgcza si¢ dodatkowo:

)

2)

kopi¢ deklaracji zgodno$ci, oswiadczenia dotyczacego systemu lub zestawu
zabiegowego, o ktorym mowa w art. 30 ust. 1, albo o§wiadczenia dotyczacego
sterylizacji, o ktorym mowa w art. 30 ust. 4;

kopie certyfikatow zgodnosci wydanych przez jednostki notyfikowane, ktore

braty udziat w ocenie zgodnosci.

Art. 61. 1.9 Podmioty, o ktérych mowa w art. 58, s3 obowigzane zgltaszaé

Prezesowi Urzedu zmiany danych objetych zgloszeniem lub powiadomieniem

niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia powzigcia informacji o zmianie.

1)

2)
3)
4)

1))
2)

la. Zmiang danych obj¢tych zgloszeniem stanowi zmiana:

nazwy lub adresu wytworcy, ktérej nie towarzyszy zmiana numeru Krajowego
Rejestru Sagdowego lub numeru identytikacyjnego REGON;

nazwy lub adresu autoryzowanego przedstawiciela;

nazwy handlowej wyrobu;

numeru jednostki notyfikowanej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnosci.

1b. Zmiang danych objetych powiadomieniem stanowi zmiana nazwy lub adresu:
podmiotu, ktory dokonal powiadomienia;

autoryzowanego przedstawiciela.

le. W przypadku zlozenia przez podmiot dokonujacy zgloszenia Iub

powiadomienia wniosku o zmiane wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego lub

zmiany numeru identyfikacyjnego REGON, wymagane jest dotaczenie kopii wniosku

o zmiang wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego lub wypisu z Centralnej Ewidencji

i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;j.

2016-09-30



©Kancelaria Sejmu s. 56/86

2. Za zmiang uwaza si¢ rowniez przekazanie obowigzkow na inny podmiot,
w szczegolnosci ze wzgledu na przeksztatcenie, ogloszenie upadtosci albo przejecie

praw i obowigzkdéw wynikajacych z ustawy przez nastgpce prawnego.

Art. 61a. 1.9 Podmioty, o ktérych mowa w art. 58 ust. 1-2a, w terminie 7 dni od
dnia wystgpienia zmiany, s3 obowigzane informowa¢ Prezesa Urzedu o zmianach w
dokumentach, o ktorych mowa w art. 59 ust. 2 pkt 1-6 1 9, dotaczajac kopie
dokumentoéw w zmienionej wersji.

2. Dokumenty, o ktérych mowa w art. 59 ust. 2 pkt 1-3, 5 1 6, moga by¢ zlozone

na informatycznym nosniku danych.

Art. 62. 1. Podmioty, o ktorych mowa w art. 58 ust. 1 12, s3 obowigzane
niezwlocznie zglosi¢ Prezesowi Urzedu fakt zaprzestania wprowadzania wyrobu do
obrotu.

2. Autoryzowany przedstawiciel, o ktorym mowa wart.58 ust.1, jest
obowigzany niezwlocznie zglosi¢ Prezesowi Urzedu fakt zaprzestania petnienia
funkcji autoryzowanego przedstawiciela w odniesieniu do danego wyrobu.

2a.9 Podmioty, ktére dokonaty zgloszenia lub powiadomienia, o ktérych mowa
w art. 58, niezwtocznie powiadamiajg Prezesa Urzegdu o:

1) zaprzestaniu prowadzenia dzialalno$ci w zakresie, w ktérym na podstawie
ustawy dany wyrdb podlega zgtoszeniu lub powiadomieniu;

2) rozwigzaniu lub likwidacji spotki albo likwidacji majatku upadiego po
zakonczeniu postepowania upadto§ciowego.

3.9 W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2a:

1) dokumentacja oceny zgodnosci,

2) wykaz odbiorcow

—stajg si¢ panstwowym zasobem archiwalnym zgodnie z art. 44 ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym 1 archiwach i przechowuje si¢ je
z zachowaniem termindéw okreslonych w art. 13 ust. 3, art. 18 ust. 3 i art. 32 ust. 11 2.

Przepis art. 55 ust. 5 zdanie drugie i trzecie stosuje si¢.

Art. 63. 1. Prezes Urzedu wzywa podmioty do uzupeknienia lub poprawienia
zgtoszenia w terminie 14 dni, a w przypadku powiadomienia w terminie 30 dni — od
dnia otrzymania wezwania, jezeli:

1) do zgloszenia albo powiadomienia nie dotgczono wszystkich dokumentow

wymaganych odpowiednio zgodnie z art. 59 ust. 2 albo art. 60 ust. 2 lub
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2) w formularzu zgloszenia albo powiadomienia nie podano wszystkich
wymaganych informacji lub zawiera on btedy, w szczego6lnosci polegajace na
rozbiezno$ci podanych w nim informacji z informacjami podanymi w
dotagczonych do formularza wzorach oznakowania, instrukcjach uzywania,
deklaracji zgodnosci lub certyfikatach zgodnosci.
la. Terminy, o ktérych mowa w ust. 1, nie moga by¢ przedtuzane, jezeli braki

lub btedy w zgloszeniu lub powiadomieniu dotyczg dokumentow, o ktérych mowa

odpowiednio w art. 59 ust. 2 pkt 1,2,4-619 i ust. 3 oraz w art. 60 ust. 2 pkt 112 i

ust. 3.

2. Nieuzupetnienie lub niepoprawienie zgloszenia lub powiadomienia

w terminie, o ktdrym mowa w ust. 1, jest rownoznaczne z niedokonaniem zgtoszenia

lub powiadomienia.

3. Do zgloszenia zmian danych objetych zgloszeniem albo powiadomieniem

stosuje si¢ odpowiednio przepisy ust. 1-2.

Art. 64. 1. Prezes Urzedu gromadzi dane pochodzace ze zgloszen i powiadomien
na informatycznych no$nikach danych zabezpieczonych przed dostgpem o0sob
trzecich.

la. Prezes Urzedu udostepnia systemowi informacji w ochronie zdrowia,
o ktorym mowa w ustawie zdnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji
w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2015 r. poz. 636), dane pochodzace ze zgloszen
1 powiadomien.

2. Dane okreslone w art. 59 ust. 1, w zakresie wtasciwym dla wyrobu, Prezes
Urzedu przekazuje do bazy Eudamed.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy wyrobow wykonanych na zamowienie i wyrobow,

o ktorych mowa w art. 4 ust. 7.

Art. 65. 1. Zgloszen ipowiadomien, o ktorych mowa w art. 58 1iart. 61,
dokonuje si¢ na formularzach.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia:
1) wzory formularzy zgloszen 1 powiadomien, o ktérych mowa w art. 58 1 art. 61,
2) sposob zglaszania zmiany danych objetych zgltoszeniem 1 powiadomieniem,
3) sposob zglaszania zaprzestania wprowadzania wyrobu do obrotu, zaprzestania

petnienia  funkcji  autoryzowanego przedstawiciela oraz zaprzestania
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prowadzenia dzialalnosci, ktora na podstawie ustawy podlega zgloszeniu lub
powiadomieniu,

4) sposob przekazywania Prezesowi Urzedu formularzy oraz dokumentow
dotaczanych do zgloszenia lub powiadomienia

— bioragc pod uwage dane niezbedne do sprawowania nadzoru, o ktorym mowa w art.

68, oraz do funkcjonowania bazy Eudamed.

Art. 66. 1.9 Za zlozenie zgloszenia, o ktérym mowa w art. 58 ust. 1-2a, oraz za
ztozenie zgloszenia zmiany danych objetych zgloszeniem, o ktérym mowa w art. 58
ust. 1-2a, pobiera si¢ oplaty stanowigce dochdd budzetu panstwa.

2.9 Wysokosé oplaty za zlozenie zgloszenia:

1) o ktérym mowa w art. 58 ust. 1-2a, nie moze by¢ wyzsza niz 1400 zt;
2) zmiany danych objetych zgloszeniem, o ktérym mowa w art. 58 ust. 1-2a, jest

rowna potowie kwoty ustalonej dla czynnosci okreslonych w pkt 1.

3. Zgloszenia dotyczace zaprzestan, o ktorych mowa w art. 62 ust. 1 12, sg

zwolnione z opfaty.

Art. 67. 1. Na wniosek wytworcy lub autoryzowanego przedstawiciela majacego
miejsce zamieszkania lub siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Prezes
Urzgdu w celu ulatwienia eksportu wydaje zaswiadczenie potwierdzajace, ze
wskazany w nim wyréb w dniu wydania zaswiadczenia jest lub mogl by¢
wprowadzany do obrotu i do uzywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j,
zwane dalej ,,§wiadectwem wolnej sprzedazy”. Swiadectwo wolnej sprzedazy wydaje
si¢ dla wyrobu oznakowanego znakiem CE oraz wyrobu wykonanego na zamowienie,
zgloszonych do Prezesa Urzedu co najmniej na 14 dni przed ztozeniem wniosku, pod
warunkiem ze Prezes Urzgdu nie wezwal do uzupeknienia lub poprawienia zgtoszenia
w trybie art. 63 ust. 1 1 zgloszenie dotyczy wyrobu.

2. Ztozenie wniosku o wydanie §wiadectwa wolnej sprzedazy podlega optacie
stanowigce] dochdod budzetu panstwa, ktorej wysoko$¢ nie moze by¢ wyzsza niz
minimalne wynagrodzenie za prac¢ okreslone na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace.

3. Prezes Urz¢du wydaje Sswiadectwo wolnej sprzedazy w terminie 15 dni od dnia
ztozenia wniosku.

4. Swiadectwo wolnej sprzedazy jest sporzadzane w jezyku polskim i jezyku

angielskim.
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5. Wniosek o wydanie $wiadectwa wolnej sprzedazy zawiera:

1) nazwg i adres wnioskodawcy;
2) nazwe handlowa wyrobu;
3) nazwg i adres wytworcy.

6. Do wniosku o wydanie $wiadectwa wolnej sprzedazy dolacza sie
potwierdzenie uiszczenia optaty za ztozenie wniosku o wydanie §wiadectwa wolne;j
sprzedazy.

7. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia,
wysoko$¢ oplat za ztozenie zgloszenia, o ktorym mowa w art. 58 ust. 1-2a, 1 za
zlozenie zgloszenia zmiany danych objetych tym zgloszeniem oraz wysokos$¢ optaty
za zlozenie wniosku o wydanie §wiadectwa wolnej sprzedazy, uwzgledniajac naktad

pracy oraz poziom kosztow ponoszonych przez Prezesa Urzedu.
Rozdziat 8
Nadzor nad wyrobami

Art.68.1. Nadzér nad wyrobami wytwarzanymi, wprowadzanymi
i wprowadzonymi do obrotu, wprowadzonymi do uzywania lub przekazanymi do
oceny dziatania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Prezes Urzedu.
2. Prezes Urzedu, sprawujac nadzor, o ktérym mowa w ust. 1, wspotpracuje z:
1)  Gtownym Inspektorem Farmaceutycznym,
2)  Glownym Inspektorem Sanitarnym,
3) Glownym Lekarzem Weterynarii,
4)  Prezesem Urzgdu Ochrony Konkurencji i Konsumentow,
5) ministrem wlasciwym do spraw finansoéw publicznych,
6) Prezesem Urzedu Dozoru Technicznego,
7)  Glownym Inspektorem Pracy,
8) Prezesem Panstwowej Agencji Atomistyki,
9) Ministrem Obrony Narodowej,
10) Komendantem Gtéwnym Policji,
11) Prezesem Gléwnego Urzedu Miar,
12) Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia,
13) Agencja Oceny Technologii Medycznych 1 Taryfikacji,
14) Centrum Monitorowania Jako$ci w Ochronie Zdrowia,

15) Centrum Systemoéw Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
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16) Centralnym Osrodkiem Badan Jakosci w Diagnostyce Laboratoryjne;j,
17) Centralnym Osrodkiem Badan Jakosci w Diagnostyce Mikrobiologiczne;j
— w zakresie wtasciwym dla tych podmiotow.

3. Podmioty, oktérych mowa wust.2, powiadamiaja Prezesa Urzedu
o stwierdzonych nieprawidlowosciach dotyczacych wyrobow.

4. Prezes Urzedu wydaje na wniosek organu celnego wlasciwego ze wzgledu na
lokalizacje towaru oraz przedmiot wniosku opini¢ w sprawie spelniania przez wyrdb
okreslonych dla niego wymagan.

4a. W razie stwierdzenia w opinii, o ktérej mowa w ust. 4, ze wyrob stwarza
powazne zagrozenie, Prezes Urzedu moze wszczag¢ postepowanie w sprawie
zniszczenia wyrobu w przypadkach okreslonych w art. 29 ust. 4 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego iRady (WE) nr765/2008 zdnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji 1 nadzoru rynku odnoszace si¢ do
warunkow wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzadzenie (EWG)
nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

4b. Strong postgpowania w sprawie zniszczenia wyrobu jest importer.

4c. (uchylony)

4d. (uchylony)

4e. Koszty przechowywania wyrobu w okresie trwania postepowania w sprawie
zniszczenia wyrobu i koszty jego zniszczenia ponosi importer.

5.O0rgany celne informujg Prezesa Urzedu o dzialaniach podjetych
w odniesieniu do zatrzymanych wyrobow.

6. (uchylony)

6a. Szczegdlowe zasady wspotpracy miedzy organami celnymi a Prezesem
Urzedu mogg zosta¢ okre§lone w drodze porozumienia.

7. W celu umozliwienia sprawowania nadzoru, o ktorym mowa w ust. 1, organy
administracji publicznej sa obowigzane, na zadanie Prezesa Urzedu, niezwlocznie
udostepni¢ mu nastgpujace posiadane dane dotyczace wyrobu 1 podmiotu
prowadzacego obrdt wyrobem:

1) nazwg lub nazwisko i1 imi¢ oraz adres podmiotu prowadzacego obrét wyrobem 1,
jezeli sa dostepne, jego numer telefonu, numer faksu i adres poczty
elektronicznej;

2) nazwe lub nazwisko 1 imi¢ oraz adres wytworcy wyrobu,
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3) nazwg handlowg i nazwg rodzajowa wyrobu.

8. Prezes Urzedu, na wniosek podmiotow, o ktorych mowa w ust. 2, uzasadniony
potrzebg wykonywania ich ustawowych zadan, udost¢pnia posiadane informacje i
dokumenty dotyczace wyrobu.

9. Prezes Urzgdu w wykonywaniu ustawy wspotpracuje 1 wymienia informacje z
wlasciwymi organami panstw trzecich oraz instytucjami Unii Europejskiej, takze w
formie elektronicznej, bez koniecznosci stosowania bezpiecznego podpisu
elektronicznego weryfikowanego za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

10. Ustugodawcy zapewniajacy Srodki porozumiewania si¢ na odleglos¢ sa
obowigzani, na zgdanie Prezesa Urzedu, niezwlocznie udostepni¢ mu dane dotyczace
wyrobow i podmiotow prowadzacych sprzedaz wysytkowa wyrobdw okreslone w ust.

7, w celu umozliwienia mu sprawowania nadzoru, o ktérym mowa w ust. 1.

Art. 69. 1. Nadzor, o ktorym mowa w art. 68 ust. 1, polega na:

1) zbieraniu i analizowaniu informacji dotyczacych bezpieczenstwa wyrobow;

2) kontroli  wytworcéw,  autoryzowanych  przedstawicieli,  importerdw,
dystrybutorow, podmiotéw zestawiajacych wyroby medyczne w systemy lub
zestawy zabiegowe, podmiotow dokonujacych sterylizacji  wyrobow
medycznych, systeméw 1 zestawow zabiegowych w celu wprowadzenia ich do
obrotu, a takze podwykonawcow majacych miejsce zamieszkania lub siedzibe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) wydawaniu decyzji, o ktérych mowa w rozdziale 10.

2. Kontrola podmiotow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje:

1) projektowanie, wytwarzanie, pakowanie, oznakowywanie, przechowywanie,
dystrybucj¢, montaz, przetwarzanie i catkowite odtwarzanie wyrobu,

2) prezentowanie wyrobu na targach, wystawach, pokazach, prezentacjach oraz
sympozjach naukowych i technicznych;

3) nadawanie wyrobowi przewidzianego zastosowania;

4) sterylizacje przed wprowadzeniem do obrotu lub do uzywania;

5) zestawianie wyrobow medycznych w systemy lub zestawy zabiegowe;

6) prowadzenie badan i kontroli koncowej wyrobu;

7) wprowadzanie wyrobéw do obrotu, obrét nimi i wprowadzanie wyrobow do
uzywania.

3. Prezes Urzedu moze réwniez dokonywac kontroli:
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1) wyrobu, jego dokumentacji iwarunkéw uzywania wyrobu przez
swiadczeniodawce lub prowadzenia oceny dziatania w miejscu uzywania lub
wykonywania oceny dziatania,

2) podmiotéw wykonujacych czynno$ci zwigzane =z instalacja, konserwacja,
utrzymaniem, serwisem, regulacja, kalibracja, wzorcowaniem, przegladem,
naprawg lub okresowym sprawdzaniem bezpieczenstwa wyrobow, w miejscu
wykonywania tych czynno$ci oraz w miejscu zamieszkania lub siedzibie
wykonujacych je podmiotow

—w przypadkach uzasadnionych potrzeba ochrony zycia lub zdrowia pacjentow

1 uzytkownikow oraz potrzebg ochrony zdrowia publicznego.

Art. 70. 1. Kontrola, o ktérej mowa wart. 69 ust. 1 pkt2 iust. 3, jest
wykonywana przez osoby upowaznione przez Prezesa Urzgdu, ktore nie byty skazane
za umyslne przestepstwo $cigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przestepstwo
skarbowe 1 posiadajg pelng zdolnos¢ do czynnosci prawnych.

2. Kontrola jest prowadzona w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego oraz
w obecnos$ci upowaznionego przedstawiciela podmiotu kontrolowanego.

3. W ramach prowadzonej kontroli osoba kontrolujgca moze w szczego6lnosci:

1) zapozna¢ si¢ z dokumentacja dotyczaca wyrobu;
2) badac¢ czynnosci dotyczace wyrobu;
3) zada¢ informacji i wyjasnien od pracownikow podmiotu kontrolowanego.

4. W przypadku kontroli, o ktéorej mowa w art. 69 ust. 2, osoba kontrolujaca,
poza czynno$ciami, o ktérych mowa w ust. 3, moze:

1) sprawdza¢ pomieszczenia produkcyjne i magazynowe oraz ich wyposazenie;
2) zada¢ wudostepnienia probek niezbednych do przeprowadzenia badan

1 weryfikacji wyrobu.

5. Prezes Urzedu moze zleci¢ badania lub weryfikacje probek, o ktorych mowa
w ust. 4 pkt 2, instytutom badawczym, uczelniom, jednostkom certyfikujacym wyroby
lub laboratoriom.

6. Jezeli wyniki badan lub weryfikacji, o ktérych mowa w ust. 5, potwierdza, ze
wyrdb nie speknia okreslonych dla niego wymagan, koszty tych badan i weryfikacji

pokrywa wytworca, autoryzowany przedstawiciel, importer lub dystrybutor wyrobu.
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Art. 71. 1. Postgpowanie kontrolne, o ktorym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 21 3 oraz
ust. 3, moze obejmowac ocen¢ dokumentacji dotyczacej wyrobu przestanej na zagdanie
Prezesa Urzedu.

la. Do postepowania kontrolnego, o ktorym mowa w ust. 1, nie stosuje si¢
przepisow rozdzialu 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziatalno$ci
gospodarcze;.

2. Do kontroli, o ktérej mowa w art. 69 ust. 1 pkt2 iust. 3, przedktada si¢
dokumentacje w jezyku polskim lub jezyku angielskim.

3. Na zadanie Prezesa Urzgdu podmiot kontrolowany dostarcza tlumaczenie
wskazanej dokumentacji na jezyk polski.

4. Prezes Urzgdu moze takze zazada¢ od wytworcy, autoryzowanego
przedstawiciela, importera lub dystrybutora majacych miejsce zamieszkania lub
siedzibg¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczenia probek niezbgdnych do
przeprowadzenia badan i weryfikacji wyrobu.

5. Do probek, o ktorych mowa w ust. 4, przepisy art. 70 ust. 5 i 6 stosuje si¢

odpowiednio.

Art. 72. 1. Z przeprowadzonej kontroli jest sporzadzany protokol kontroli
w dwodch egzemplarzach, z ktorych jeden egzemplarz otrzymuje kontrolowany.

2. Protokoét kontroli moze zawiera¢ zalecenia pokontrolne.

3. Kontrolowany w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokotu kontroli moze
wnies¢ do niego umotywowane zastrzezenia.

4. Prezes Urzedu rozpatruje zastrzezenia w terminie 30 dni od dnia ich
otrzymania 1izajmuje stanowisko w sprawie, ktore jest ostateczne 1 wraz
z uzasadnieniem jest dorgczane kontrolowanemu.

5. Kontrolowany jest obowigzany do wykonania zalecen pokontrolnych
w terminie okreslonym w protokole kontroli.

6. Wytworca 1 autoryzowany przedstawiciel sa obowigzani do niezwlocznego
przestania jednostce notyfikowanej, ktora brata udzial w ocenie zgodno$ci wyrobu,
informacji o niezgodno$ciach i uchybieniach stwierdzonych podczas kontroli oraz

o zaleceniach pokontrolnych i terminach ich wykonania.

Art. 73. Prezes Urzedu moze zada¢, w terminie 2 lat od dnia zgloszenia wyrobu
nowego, przedstawienia przez wytworce lub autoryzowanego przedstawiciela

majacych miejsce zamieszkania lub siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
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raportu dotyczacego doswiadczen zebranych po wprowadzeniu wyrobu nowego do

obrotu.

Art. 73a. 1. W postepowaniach w sprawach nadzoru nad wyrobami, o ile ustawa
nie stanowi inaczej, korespondencja z podmiotami moze by¢ prowadzona w jezyku
angielskim 1 moze by¢ przekazywana droga elektroniczng bez koniecznoS$ci
stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomoca
waznego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W postgpowaniach, o ktérych mowa w ust. 1, dokumentacja oceny zgodno$ci
wyrobu, majgce zastosowanie normy, wyniki badan, publikacje naukowe, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, wytyczne, przewodniki 1 podreczniki Komisji
Europejskiej, dokumenty rozsytane pomigdzy cztonkami grupy roboczej ,,Compliance
and Enforcement Group” dzialajacej przy Komisji Europejskiej, dokumenty Enquiry
rozsytane pomigdzy cztonkami grupy roboczej ,,Medical Devices Expert Group on
Borderline and Classification” dziatajacej przy Komisji Europejskiej oraz
oznakowania 1 instrukcje uzywania wyrobéw moga by¢ sporzadzane w jezyku
angielskim i nie musza by¢ thumaczone na jezyk polski.

3. Na zadanie Prezesa Urz¢edu nadawca dostarcza tlumaczenie przestanego

dokumentu na jezyk polski.
Rozdziat 9
Incydenty medyczne i dzialania dotyczace bezpieczenstwa wyrobow

Art. 74. 1. Incydent medyczny moze zglosi¢ Prezesowi Urzedu kazdy, kto
powzigl informacj¢ o incydencie medycznym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskie;j.

2. Swiadczeniodawca, ktory podczas udzielania $wiadczen zdrowotnych
stwierdzil incydent medyczny, jest obowigzany zgltosi¢ go niezwlocznie wytworcy lub
autoryzowanemu przedstawicielowi, a kopi¢ zgloszenia przesta¢ Prezesowi Urzedu.

3. Podmioty, o ktéorych mowa w art. 68 ust. 2, oraz podmioty prowadzace
zewnetrzng ocene jakosci pracy medycznych laboratoriow diagnostycznych, ktore
podczas wykonywania swojej dziatalnosci powziety podejrzenie, ze wystapit incydent
medyczny, sa obowigzane zglosi¢ go niezwlocznie Prezesowi Urzedu.

4. Importerzy i dystrybutorzy wyrobow, laboratoria badawcze, instytuty

badawcze, a takze podmioty $wiadczace uslugi w zakresie napraw, serwisu,
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utrzymania i kalibracji wyrobow, ktorzy podczas wykonywania swojej dzialalnosci

stwierdzili incydent medyczny, ktéry zdarzyl si¢ na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, sa obowigzani zglosi¢ go niezwlocznie wytworcy lub autoryzowanemu

przedstawicielowi, a kopie zgtoszenia przesta¢ Prezesowi Urzedu, jezeli nie powzigli

informacji, ze incydent ten zostal juz zgloszony wytworcy lub autoryzowanemu
przedstawicielowi oraz Prezesowi Urzedu.

5. Jezeli nie mozna ustali¢ adresu wytworcy 1 autoryzowanego przedstawiciela
albo jezeli ani wytwoérca, ani autoryzowany przedstawiciel nie maja miejsca
zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, incydent
medyczny zglasza si¢ dostawcy wyrobu posiadajagcemu miejsce zamieszkania lub
siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przesylajac réwnoczes$nie kopie
zgloszenia Prezesowi Urzedu.

6. Zgloszenia incydentu medycznego dokonuje si¢ na formularzu zgloszenia
incydentu medycznego, w ktorym podaje si¢ w szczegolnosci:

1) date i miejsce oraz opis incydentu medycznego 1 jego skutkow;

2) nazwe i adres wytworcy i autoryzowanego przedstawiciela;

3) nazwg i adres dostawcy wyrobu;

4) nazwe handlowa wyrobu;

5) nazweg rodzajowa wyrobu,

6) numer seryjny lub fabryczny lub numer partii lub serii wyrobu;

7) numer jednostki notyfikowanej znajdujacy si¢ obok znaku CE;

8) imig¢ i nazwisko osoby zgtaszajacej incydent albo nazwe podmiotu zglaszajacego
incydent oraz imi¢ i nazwisko osoby dokonujacej zgloszenia w imieniu tego
podmiotu;

9) dane adresowe umozliwiajace kontakt z podmiotami i osobami, o ktorych mowa
w pkt 8, w tym numer telefonu i, jezeli to mozliwe, numer faksu i adres poczty
elektroniczne;.

7. O zgloszeniu incydentu medycznego, o ktérym mowa w ust. 1 i 3 oraz ktory
spetnia  kryteria raportowania, Prezes Urzedu powiadamia wytworce lub
autoryzowanego przedstawiciela, przesytajac kopi¢ dokumentu zgloszenia incydentu
medycznego, jezeli ztre$ci zgloszenia wynika, ze zglaszajacy nie poinformowat

o incydencie medycznym wytworcy lub autoryzowanego przedstawiciela.
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8. Podmioty, o ktorych mowa w ust. 2—4, oraz osoba poszkodowana w wyniku
incydentu medycznego lub w jej imieniu cztonek rodziny moga wystgpi¢ do Prezesa
Urzedu z wnioskiem o wudzielenie informacji o wynikach postgpowania

wyjasniajacego dotyczacego incydentu medycznego.

Art.75. 1. Wytworca jest obowigzany zapewni€, ze autoryzowany
przedstawiciel oraz kazdy inny podmiot upowazniony przez wytworce do dziatania
w jego imieniu w sprawach incydentdéw medycznych 1w sprawach dotyczacych
bezpieczenstwa wyrobu beda realizowali zewnetrzne dziatania korygujace dotyczace
bezpieczenstwa — Field Safety Corrective Action, zwane dalej ,,FSCA”.

2. Podmioty upowaznione przez wytwoérce do dziatania w jego imieniu
w sprawach incydentow medycznych 1w sprawach dotyczacych bezpieczenstwa
wyrobu informujg Prezesa Urzgdu o realizacji FSCA.

3. Importerzy 1 dystrybutorzy wyrobéw majacy miejsce zamieszkania lub
siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podmioty $wiadczace ustugi
w zakresie napraw, serwisu, utrzymania i kalibracji wyrobow, osoby zatrudnione u
swiadczeniodawcow lub wykonujace inne czynnos$ci na rzecz §wiadczeniodawcow,
w tym personel medyczny, personel odpowiedzialny za utrzymanie 1 bezpieczenstwo
wyrobow oraz administracja, sg obowigzani do wspotpracy z Prezesem Urzedu,

wytworea 1 z podmiotami, o ktorych mowa w ust. 1, w zakresie realizacji FSCA.

Art. 76. 1. Wytworca podejmuje postepowanie wyjasniajace dotyczace
incydentu medycznego, ktéry zostal mu zgtoszony. Wytworca ocenia, czy zgloszony
incydent medyczny, ktory wystapil na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest
zdarzeniem spetniajacym kryteria raportowania go Prezesowi Urzgdu.

2. Jezeli wytwoérca oceni, ze incydent medyczny jest zdarzeniem, ktére nie
spelnia kryteriow raportowania, to dokumentuje uzasadnienie swojej decyzji
1 przesyla je Prezesowi Urzedu.

3. Jezeli wytworca oceni, ze incydent medyczny jest zdarzeniem, ktore spetnia
kryteria raportowania, albo gdy Prezes Urzgdu poinformuje wytworce lub
autoryzowanego przedstawiciela, ze nie zgadza si¢ z decyzjg wytworcy, o ktorej
mowa w ust. 2, i ze incydent wymaga raportowania, to wytworca lub autoryzowany
przedstawiciel przesyta Prezesowi Urzedu Raport Wstepny dotyczacy tego incydentu,
sporzadzony na formularzu raportu wytworcy o incydencie medycznym.

4. Raport Wstepny zawiera w szczegolnosci:
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1)  wstepng analiz¢ incydentu;

2) informacje o wstepnych dziataniach korygujacych lub zapobiegawczych
wdrozonych przez wytworce, wtym o podjetych lub przewidywanych
badaniach;

3) informacj¢ o przewidywanym terminie przestania nastgpnego raportu.

5. Raport Wstepny przesyta si¢ Prezesowi Urzgedu w nastepujacych terminach:

1) wprzypadku powaznego zagrozenia zdrowia publicznego —niezwlocznie, ale nie
pézniej niz 2dni po otrzymaniu przez wytworce lub autoryzowanego
przedstawiciela informacji o zagrozeniu;

2) w przypadku $mierci lub nieprzewidywanego, nieuwzglednionego w analizie
ryzyka powaznego pogorszenia stanu zdrowia — niezwlocznie po ustaleniu przez
wytworce zwigzku przyczynowego miedzy wyrobem a zdarzeniem, ale nie
pozniej niz 10 dni po otrzymaniu przez wytwoérce lub autoryzowanego
przedstawiciela informacji o zdarzeniu;

3) wpozostalych przypadkach —niezwlocznie po ustaleniu przez wytworce zwigzku
przyczynowego mi¢dzy wyrobem a zdarzeniem, ale nie pdzniej niz 30 dni po
otrzymaniu przez wytworce lub autoryzowanego przedstawiciela informacji

o zdarzeniu.

Art. 77. 1. Wytworca ocenia wszystkie zglaszane reklamacje dotyczace wyrobu
oraz przypadki bledéw uzytkowych i nieprawidlowego uzycia. Ocena ta zalezy od
zarzadzania ryzykiem, ergonomii, walidacji projektu oraz dziatah korygujacych
1 zapobiegawczych. Wyniki oceny wytworca lub jego autoryzowany przedstawiciel
majacy miejsce zamieszkania lub siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
obowigzany udostepni¢, na zadanie, Prezesowi Urzedu i jednostce notyfikowanej
bioracej udziat w ocenie zgodnos$ci wyrobu.

2. Blad uzytkowy, ktéry doprowadzil do powaznego zagrozenia zdrowia
publicznego, $mierci lub powaznego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta,
uzytkownika lub posrednio innej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wytworca lub jego autoryzowany przedstawiciel zglasza Prezesowi Urzedu
w terminach okre§lonych w art. 76 ust. 5 pkt 11 2.

3. W przypadku btedow uzytkowych, ktére nie doprowadzity do $mierci lub
powaznego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, jezeli wytwoérca lub autoryzowany

przedstawiciel:
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1) stwierdzil znaczacy wzrost liczby wystepowania takich btedow lub stwierdzil, ze
moga one doprowadzi¢ do §mierci lub powaznego pogorszenia stanu zdrowia
pacjenta, lub

2) podjal dzialania, aby zapobiec spowodowaniu przez tego rodzaju bledy Smierci
lub powaznego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta

— przesyta Prezesowi Urzedu raport o btedach uzytkowych niezaleznie od podjetych

dziatah korygujacych lub zapobiegawczych.

4. Raport o btgdach uzytkowych uwzglednia charakter tych bledoéw, przyczyny
ich powstania 1 dzialania wytworcy 1 zawiera w szczegdlnosci:

1) daty, miejsca, liczby i1 czgsto$¢ wystgpienia btedéw uzytkowych,

2) nazwy i adresy podmiotow, u ktdrych stwierdzono bledy uzytkowe, oraz ich dane
kontaktowe (telefon, faks, e-mail),

3) opis bledow uzytkowych, okolicznosci powstania 1 analize przyczyn,

4)  opis podjetych dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

5) przewidywane dziatania naprawcze, ich terminy i sposob oceny efektow tych
dziatan

— z uwzglednieniem specyfiki btedu uzytkownika.

5. Raport o biedach uzytkowych moze by¢ sporzadzony na formularzu raportu
wytworcey o incydencie medycznym okreslonym w przepisach wydanych na podstawie
art. 85, pod warunkiem wyraznego okreslenia w formularzu, ze raport dotyczy bledow

uzytkowych.

Art.78. 1. Jezeli wytwoérca nie jest wstanie podjaé postepowania
wyjasniajagcego dotyczacego zgloszonego incydentu medycznego, reklamacji, bledu
uzytkowego lub nieprawidlowego uzycia, ktore mialy miejsce na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, niezwlocznie informuje o tym Prezesa Urzedu.

2. Prezes Urzedu monitoruje postgpowanie wyjasniajagce wytworcy dotyczace
incydentu medycznego, reklamacji, btedu uzytkowego lub nieprawidtowego uzycia,
ktére mialy miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i moze interweniowac
lub podja¢ odrgbne postepowanie wyjasniajace, o ile to mozliwe — po konsultacji
z wytworcg lub autoryzowanym przedstawicielem. Prezes Urzedu informuje
wytworce lub autoryzowanego przedstawiciela o postgpach i wynikach prowadzonego

przez siebie postepowania wyjasniajacego.
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3. Zglaszajacy incydent medyczny jest obowigzany udzielic wytworcy
1 podmiotom, o ktéorych mowa w art. 75 ust. 1, niezbednej pomocy w postepowaniu
wyjasniajagcym w celu ustalenia zwigzku przyczynowego miedzy wyrobem
a zgloszonym incydentem medycznym, w szczegdlnosci jest obowigzany udzieli¢
niezbednych informacji 1 udostgpni¢ wyrdb do badan 1 oceny.

4. Jezeli dziatania wytworcy zwigzane ze wstgpng oceng, czyszczeniem lub
odkazaniem wyrobu, ktorego dotyczy postgpowanie wyjasniajace, mogltyby zmieni¢
wyrdb w taki sposéb, ze miatoby to wplyw na nastepne badania, to wytworca lub
autoryzowany przedstawiciel informuje o tym Prezesa Urzedu przed rozpoczeciem
takich dziatan.

5. Przepisy ust. 3 14 stosuje si¢ odpowiednio do probek, wyposazenia i innych
wyrobow zwigzanych z incydentem medycznym.

6. Jezeli postepowanie wyjasniajace nie zostalo zakonczone, wytworca lub
autoryzowany przedstawiciel przesyta Prezesowi Urzedu, w terminie okreslonym
w Raporcie Wstepnym, Raport Kolejny sporzadzony na formularzu raportu wytworcy
o incydencie.

7. Po zakonczeniu postgpowania wyjasniajacego wytwoérca lub autoryzowany
przedstawiciel niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie przestania nast¢pnego raportu,
okreslonym w Raporcie Wstgpnym lub Raporcie Kolejnym, przesyla Prezesowi
Urzegdu Raport Koncowy, sporzadzony na formularzu raportu wytworcy o incydencie.

8. Raport Koncowy zawiera w szczegdlnosci:

1)  wyniki postgpowania wyjasniajacego;
2) informacje o przewidywanych lub podjetych dziataniach, takich jak dodatkowy
nadzor nad wyrobami bedacymi w uzyciu, dziatania zapobiegawcze i korygujace

w stosunku do przysziej produkcji, dziatania zaradcze 1 FSCA, albo informacj¢

o braku takich dziatan.

9. Po otrzymaniu Raportu Koncowego Prezes Urzedu moze uzna¢ postgpowanie
za zakonczone, o czym informuje wytworce lub autoryzowanego przedstawiciela.

10. Jezeli postepowanie wyjasniajace nie zostato zakonczone przed uptywem
terminu przeslania nastepnego raportu, okreslonego w Raporcie Wstepnym lub
Raporcie Kolejnym, wytworca lub autoryzowany przedstawiciel przesyla Prezesowi
Urzedu Raport Kolejny sporzadzony na formularzu raportu wytwoércy o incydencie.

11. Raport Kolejny zawiera w szczegolnosci:
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1)  wyniki postepowania wyjasniajacego uzyskane do chwili sporzadzenia raportu;

2) przewidywany termin przestania nastgpnego raportu.

Art.79. 1. Wytworca podejmuje FSCA wcelu zmniejszenia zwigzanego
z uzywaniem wyrobu wprowadzonego do obrotu ryzyka $mierci lub powaznego
pogorszenia stanu zdrowia.

2. Wytworca lub autoryzowany przedstawiciel, ktory ma miejsce zamieszkania
lub siedzibe lub podejmuje FSCA na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporzadza
Raport o FSCA na formularzu raportu o FSCA oraz notatk¢ bezpieczenstwa
informujacg odbiorcow lub uzytkownikow o FSCA.

3. Notatke bezpieczenstwa przeznaczong dla odbiorcéw lub uzytkownikéw na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sporzadza si¢ w jezyku polskim.

4. Notatka bezpieczenstwa zawiera w szczegdlnosci:

1) nazwe handlowa wyrobu, ktérego dotyczy notatka bezpieczenstwa, identyfikator

FSCA oraz okreslenie rodzaju FSCA;

2) dane identyfikujace wyroby, ktorych dotyczy FSCA;

3) informacj¢ o FSCA i przyczynie ich podjecia;

4)  zalecenia dziatan, ktore powinni podja¢ odbiorcy lub uzytkownicy;

5) informacje¢ o konieczno$ci dostarczenia notatki bezpieczenstwa podmiotom,
ktérych ona dotyczy;

6) wskazanie podmiotu, do ktéorego powinni si¢ zwraca¢ odbiorcy notatki
bezpieczenstwa w sprawach FSCA.

5. Raport o FSCA zawiera w szczegdlnosci:

1) nazwe i adres wlasciwego organu, do ktdrego jest kierowany raport;

2) date i numer raportu;

3) status podmiotu, ktéry sporzadzit raport;

4) nazwe 1 adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby wytworcy wyrobu;

5) nazwe¢ iadres miejsca zamieszkania lub adres siedziby autoryzowanego
przedstawiciela;

6) 1imi¢ 1nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania osoby, z ktdrg nalezy si¢
kontaktowa¢ w sprawach dotyczacych FSCA;

7) informacje o wyrobach, ktérych dotycza FSCA;

8) opis i harmonogram FSCA;

9) wykaz panstw cztonkowskich, ktérych dotyczag FSCA.
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Art. 79a. 1. Jezeli:

1) po wydaniu notatki bezpieczenstwa 1 podjeciu FSCA wytwoérca lub
autoryzowany przedstawiciel zostanie poinformowany o incydentach
medycznych, takich jak opisane w notatce bezpieczenstwa, lub

2) podobne incydenty medyczne wynikajace z tej samej przyczyny wystapity
kilkakrotnie 1 zostaly poprawnie udokumentowane 1 uwzglednione w ocenie
ryzyka wyrobu, a raporty dotyczace tych incydentow medycznych zostaty juz
ocenione przez Prezesa Urzgdu

— to kolejne takie same incydenty medyczne, za zgoda Prezesa Urzedu, moga by¢

raportowane zbiorczo Prezesowi Urzedu jako okresowe raporty zbiorcze.

2. Wytworca lub autoryzowany przedstawiciel uzgadnia z Prezesem Urzedu
mozliwos$¢ 1 czgstos¢ przesytania okresowych raportow zbiorczych.

3. Okresowy raport zbiorczy przesyla si¢ na formularzu okresowego raportu
zbiorczego wytworcy, w ktorym podaje si¢ w szczegdlnosci:

1) typ raportu i uzgodniony okres zbiorczego zgtaszania;

2) liczbe incydentdw medycznych — tagczng i w okresie objetym raportem,;

3) badania, dziatania korygujace 1 zapobiegawcze wdrozone przez wytworce;

4)  wskazanie panstw, w ktorych dystrybuowano wyroby.

4. Jezeli wytworca lub autoryzowany przedstawiciel otrzymat zgode Prezesa
Urzedu na przesytanie okresowych raportow zbiorczych, informuje wlasciwe organy
panstw cztonkowskich, na terytorium ktorych wystapit incydent medyczny z danym
wyrobem, o otrzymaniu zgody 1 o jej warunkach.

5. Okresowe raporty zbiorcze moga by¢ przesytane do innego wlasciwego organu
panstwa cztonkowskiego, pod warunkiem ze wytworca lub autoryzowany
przedstawiciel uzgodni t¢ mozliwo$¢ z tym organem.

6. Jezeli wytworca, na podstawie doswiadczen dotyczacych wyrobow w fazie
poprodukcyjnej, nieprawidtowego uzycia lub btedéw uzytkowych, o ktéorych mowa w
art. 77 ust. 1, zgtoszonych zdarzen lub incydentdow medycznych, ktore nie spetniaja
kryteriow raportowania okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 85,
stwierdzi istotny wzrost liczby lub czestosci wystgpowania reklamacji, zdarzen lub
incydentdw medycznych, wytworca lub jego autoryzowany przedstawiciel przesyta
Prezesowi Urzedu raport o trendzie, na formularzu okreslonym w przepisach

wydanych na podstawie art. 85, niezaleznie od okresowego raportu zbiorczego.
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7. Wytwérca monitoruje incydenty medyczne, o ktorych mowa w ust. 1, i okresla
graniczng czestos¢ ich wystepowania, po przekroczeniu ktorej on lub autoryzowany
przedstawiciel przesyla Prezesowi Urzedu raport o trendzie; informacje o tej
granicznej czestosci wytworca przesyta Prezesowi Urzedu niezwlocznie po jej
okresleniu.

8. Raport o trendzie przesylta si¢ na formularzu raportu wytworcy o trendzie, w
ktérym podaje si¢ w szczegdlnosci:

1) date sporzadzenia i typ raportu;

2) nazwe 1 adres wytworey 1 autoryzowanego przedstawiciela;

3) nazwg handlowg i nazwe rodzajowa wyrobu;

4) numery seryjne lub fabryczne lub numery serii lub partii wyrobow;

5) klase lub kwalifikacj¢ wyrobu;

6) numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, ktora brata udziat w ocenie
zgodnos$ci wyrobu,

7)  okres, w ktorym analizowano trend, opis trendu 1 analiz¢ jego przyczyn;

8) dziatania korygujace 1 zapobiegawcze wdrozone przez wytworce oraz
harmonogram dalszych dziatan;

9) wskazanie panstw, w ktorych dystrybuowano wyroby.

Art. 80. 1. Wytworca lub autoryzowany przedstawiciel przed rozestaniem
notatki bezpieczenstwa do odbiorcow lub uzytkownikéw na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przesyta ja Prezesowi Urzedu, zalaczajac Raport o FSCA.

2. Prezes Urzedu moze wnie$¢ uwagi do notatki bezpieczenstwa w ciggu
48 godzin od jej otrzymania albo w ciagu 24 godzin od jej otrzymania — w przypadku
powaznego zagrozenia zdrowia publicznego.

3. Jezeli Prezes Urzedu nie przekaze wytworcy lub autoryzowanemu
przedstawicielowi swoich uwag w terminach, o ktorych mowa w ust. 2, notatke
bezpieczenstwa rozsyta si¢ do odbiorcéw lub uzytkownikow.

4. Importer i dystrybutor, majacy miejsce zamieszkania lub siedzib¢ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed rozestaniem notatki bezpieczenstwa do
odbiorcow lub uzytkownikéw przesyla ja Prezesowi Urzedu, wytworcy i

autoryzowanemu przedstawicielowi; przepisy ust. 2 i 3 stosuje si¢ odpowiednio.

Art. 81. 1. Wytwoérca lub autoryzowany przedstawiciel majacy miejsce

zamieszkania lub siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informuje
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o podjeciu FSCA jednostke notyfikowang, ktéra brata udzial w procedurze oceny
zgodnosci wyrobu, 1 przesyta jej notatke bezpieczenstwa.

2. Przed albo réwnoczesnie z podjeciem FSCA wytworca lub autoryzowany
przedstawiciel majacy miejsce zamieszkania lub siedzib¢ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przesyta Raport o FSCA wraz z notatka bezpieczefnstwa do
wlasciwych organow panstw cztonkowskich, w ktorych wyroby znajdujg si¢ lub
znajdowaty si¢ w obrocie lub uzywaniu.

3. Przed albo réwnoczesnie z podjeciem FSCA wytworca lub autoryzowany
przedstawiciel, ktory podejmuje FSCA na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j,
przesyta Prezesowi Urzedu Raport o FSCA wraz z notatkg bezpieczenstwa.

4. Jezeli wytworca lub autoryzowany przedstawiciel podejmuje FSCA
w zwigzku z incydentem medycznym, ktory wystapil na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, lub podejmuje FSCA dotyczace wyrobdw, ktorych wigkszos¢ znajduje si¢
lub znajdowata si¢ w obrocie lub uzywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j,
przepisy art. 80 stosuje si¢ odpowiednio.

5. Wytworca lub autoryzowany przedstawiciel majacy miejsce zamieszkania lub
siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informuje Prezesa Urzgdu oraz
organy, o ktorych mowa w ust. 2, o zakonczeniu FSCA 1 o ich skuteczno$ci w danym
panstwie cztonkowskim.

6. Wytworca lub autoryzowany przedstawiciel, ktory podejmuje FSCA na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informuje Prezesa Urzedu o ich zakonczeniu
1 skutecznosci.

7. Informacje na temat bezpieczenstwa wyrobu oraz notatke bezpieczenstwa
Prezes Urzedu — w przypadku uzasadnionym potrzeba ochrony zdrowia publicznego
— podaje do wiadomosci publicznej, w tym publikuje w urzedowym publikatorze
teleinformatycznym — Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Rejestracji Produktow

Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow Biobojczych.

Art. 82. 1. Wytworca ocenia ryzyko zwigzane z wyrobami, ktorych dotyczy
incydent medyczny lub inne zdarzenie spelniajagce kryteria raportowania, ina
podstawie wynikdéw oceny ryzyka podejmuje decyzje o koniecznosci podjecia dziatan
korygujacych oraz o ich zakresie.

2. Prezes Urzedu ocenia adekwatno$¢ przewidzianych i podjetych przez

wytworce dziatah na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ocenia raporty
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wytworcy 1moze udzieli€ mu wytycznych wtym zakresie, w szczegdlnosci

wskazujac:

1) zakres badan, analiz i weryfikacji wyrobu;

2) niezalezne laboratoria i instytuty badawcze, ktére powinny wykonaé¢ badania,
analizy 1 weryfikacje wyrobu;

3) terminy wykonania poszczegolnych dziatan korygujacych i zapobiegawczych;

4) niezbgdne zmiany projektu, konstrukcji lub sposobu wytwarzania wyrobu;

5) konieczno$¢ uzupeknienia informacji, ktére beda dostarczane wraz z wyrobem,
w tym o niezbedne ostrzezenia i zalecenia;

6) koniecznos¢ przeszkolenia lub uzupetienia przeszkolenia uzytkownikow
wyrobow.

3. Prezes Urzedu moze, oile to mozliwe — konsultujac si¢ z wytwoérca lub
autoryzowanym przedstawicielem, podja¢ dziatania w celu wyjasnienia przyczyn
1 skutkéw incydentu medycznego oraz oceny konstrukcji i wlasciwosci wyrobu,
w szczegblnoscei:

1) zbiera¢ dodatkowe informacje i opinie dotyczace incydentu medycznego lub
wyrobu;

2) zleci¢ opracowanie niezaleznych raportow dotyczacych incydentu medycznego
lub wyrobu;

3) konsultowac si¢ z jednostka notyfikowana, ktéra brata udzial w ocenie zgodnosci
wyrobu, zuzytkownikami  wyrobu 1wlasciwymi  organami panstw
cztonkowskich;

4) wydawac¢ odpowiednie zalecenia i ostrzezenia dla uzytkownikéw wyrobu;

5) wystgpi¢ do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zmiang klasyfikacji albo
kwalifikacji wyrobu.
3a. Prezes Urzedu, w celu okreslonym w ust. 3, moze wystapi¢ do podmiotu

zglaszajacego incydent medyczny o udostgpnienie probek wyrobu, ktorego dotyczy

incydent medyczny, oraz probek wyrobow i1 wyposazenia wyrobow stosowanych
facznie z wyrobem podczas wystgpienia tego incydentu. Do dalszego postepowania

Prezesa Urzedu majg zastosowanie przepisy art. 70 ust. 51 6.
4.Prezes Urzedu moze nakaza¢ wytworcy lub autoryzowanemu

przedstawicielowi podj¢cie FSCA lub zmiang juz realizowanych FSCA.

Art. 83. 1. Prezes Urzedu:
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1) sporzadza w jezyku angielskim i przesyta do Komisji Europejskiej i wtasciwych
organéw panstw cztonkowskich raport dotyczacy bezpieczenstwa wyrobu —
National Competent Authority Report, zwany dalej ,,NCAR?”,

2) przekazuje dane do bazy Eudamed

—w przypadku gdy informacje o incydencie medycznym, o podjeciu FSCA lub

o niepodjeciu  FSCA, ktore powinny by¢ podjete, sg istotne dla ochrony

bezpieczenstwa, zdrowia lub Zycia pacjentow, uzytkownikow wyrobow lub innych

0sOb w pozostatych panstwach cztonkowskich.

2. Prezes Urzedu, przygotowujac raport, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, moze
konsultowa¢ si¢ z wytworcg lub jego autoryzowanym przedstawicielem i powinien
powiadomic¢ ich o sporzadzeniu raportu.

3. Raport, o ktérym mowa w ust. I pkt 1, Prezes Urzgdu moze przesta¢ do
wiadomos$ci wytworey lub autoryzowanego przedstawiciela.

4. Raport, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) dane identyfikujace raport oraz dane adresowe i1 kontaktowe Prezesa Urzedu;

2) dane wyrobu oraz numer jednostki notyfikowanej;

3) dane wytworcy wyrobu i1 autoryzowanego przedstawiciela;

4) rodzaj podjetych dziatan;

5) informacje uzupetniajace oraz przyczyn¢ sporzadzenia raportu.

Art. 84. 1. W postgpowaniach w sprawach incydentow medycznych i
bezpieczenstwa wyrobow, o ile ustawa nie stanowi inaczej, korespondencja z
podmiotami moze by¢ prowadzona w jezyku angielskim i moze by¢ przekazywana
droga elektroniczng bez koniecznosci stosowania bezpiecznego podpisu
elektronicznego weryfikowanego za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W postepowaniach, o ktérych mowa w ust. 1, zgloszenie incydentu
medycznego, raport wytworcy o incydencie medycznym, raport o FSCA, notatka
bezpieczenstwa, NCAR, dokumenty Vigilance Enquiry rozsylane pomig¢dzy
cztonkami grupy roboczej ,,Vigilance Working Group” dzialajacej przy Komisji
Europejskiej, okresowy raport zbiorczy, raport o trendzie, raport o biedach
uzytkowych, dokumentacja oceny zgodno$ci wyrobu, majace zastosowanie normy,
wyniki badan, publikacje naukowe, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci oraz
oznakowania i instrukcje uzywania wyrobow moga by¢ sporzadzane w jezyku

angielskim i nie muszg by¢ ttumaczone na jezyk polski.
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3. Na zadanie Prezesa Urzedu nadawca dostarcza tlumaczenie przestanego

dokumentu na jezyk polski.

Art. 85. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) kryteria raportowania zdarzen z wyrobami i incydentow medycznych,

2)  wzdbr formularza zgtoszenia incydentu medycznego,

3) wzor formularza raportu wytwoércy o incydencie medycznym,

4)  wzor formularza raportu o FSCA,

5)  wzor notatki bezpieczenstwa,

5a) wzor formularza okresowego raportu zbiorczego wytworcy,

5b) wzor formularza raportu wytworcy o trendzie,

5¢) sposob sporzadzania raportu o btedach uzytkowych,

6) wzor formularza NCAR,

7)  sposob przesytania zgloszen, raportdow i notatek, o ktorych mowa w pkt 2—6,

8) szczegotowy tryb postepowania podmiotéw biorgcych udzial w dziataniach
dotyczacych incydentu medycznego, FSCA 1iinnych dziataniach z zakresu
bezpieczenstwa wyrobow

—uwzgledniajgc potrzebe ochrony zycia, zdrowia 1bezpieczenstwa pacjentow,

uzytkownikéw 1 0s6b trzecich oraz biorgc pod uwage konieczno$¢ harmonizacji

sposobu wymiany z Komisjag Europejska i panstwami czlonkowskimi informacji

dotyczacych bezpieczenstwa wyrobu.
Rozdziat 10
Decyzje Prezesa Urzedu

Art. 86. 1. Prezes Urzedu, w celu ochrony zycia, zdrowia lub bezpieczenstwa
pacjentow, uzytkownikéw lub innych oséb albo przeciwdziatania zagrozeniu zdrowia,
bezpieczenstwa lub porzadku publicznego, w odniesieniu do wyrobu lub grupy
wyrobow moze wyda¢ decyzj¢ administracyjng w sprawie poddania szczegdlnym
wymaganiom, zakazania, wstrzymania lub ograniczenia wprowadzania do obrotu,
wprowadzania do uzywania, uruchamiania lub uzywania tych wyrobdw, ich
wycofania z obrotu lub z uzywania albo zobowigzania do podjecia FSCA lub wydania

notatki bezpieczenstwa.
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2. O wydaniu decyzji, o ktorej mowa w ust. 1, oraz o przyczynach jej wydania
Prezes Urzedu powiadamia Komisj¢ FEuropejska i1 wlasciwe organy panstw
cztonkowskich.

3. Jezeli Prezes Urzedu stwierdzi, ze wyroby oznakowane znakiem CE lub
wyroby wykonane na zamodwienie, prawidlowo zainstalowane, utrzymywane
iuzywane zgodnie zich przewidzianym zastosowaniem mogg zagrazaC zyciu,
zdrowiu lub bezpieczenstwu pacjentow, uzytkownikow lub innych osob, wydaje
decyzj¢ administracyjng w sprawie wycofania z obrotu, wycofania z obrotu
1 z uzywania, zakazania albo ograniczenia wprowadzania do obrotu lub wprowadzania
do uzywania tych wyrobow.

4. O wydaniu decyzji, o ktorej mowa w ust. 3, oraz o przyczynach jej wydania
Prezes Urzedu niezwlocznie powiadamia Komisje FEuropejska, podajac
w uzasadnieniu, czy niezgodnos¢ z ustawa jest wynikiem:

1) niespelnienia wymagan zasadniczych;

2) nieprawidlowego  zastosowania, = w zadeklarowanym  zakresie, norm
zharmonizowanych;

3) brakow w samych normach, o ktérych mowa w pkt 2.

5. Prezes Urzedu moze powiadamia¢ o zagrozeniach, o ktérych mowa w ust. 1
13, wsposob adekwatny do zagrozenia, w tym za pomoca $rodkdw masowego
przekazu. Koszty powiadomienia ponosi wytwodrca, autoryzowany przedstawiciel,
importer lub dystrybutor wyrobu.

6. Jezeli wbrew przepisom ustawy na wyrobie umieszczono znak CE lub wbrew
przepisom ustawy na wyrobie nie umieszczono znaku CE, Prezes Urzedu wzywa
wytworce lub jego autoryzowanego przedstawiciela do usunigcia w wyznaczonym
terminie uchybienia naruszajgcego przepisy ustawy.

7. W przypadku nieusuniecia uchybienia w terminie Prezes Urzgdu wydaje
decyzje administracyjng w sprawie:

1) wycofania wyrobu z obrotu;

2) wycofania wyrobu z obrotu 1 z uzywania;

3) zakazania albo ograniczenia wprowadzania wyrobu do obrotu lub wprowadzania
wyrobu do uzywania.

8. Jezeli, powolujac si¢ na przepisy ustawy, produkt niebedacy wyrobem

oznakowano znakiem CE, przepisy ust. 6 1 7 stosuje si¢ odpowiednio.
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Art. 87. 1. Jezeli produkt blednie uznano za wyréb medyczny, aktywny wyrob
medyczny do implantacji, wyréb medyczny do diagnostyki in vitro albo system lub
zestaw zabiegowy zlozony z wyrobdéw medycznych albo jezeli produktu biednie nie
uznano za wyrob i:

1) produkt jest lub byt wprowadzany do obrotu lub do uzywania na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej lub
2)  wytworca produktu lub autoryzowany przedstawiciel ma miejsce zamieszkania

lub siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3) wocenie zgodnos$ci produktu brata udziat jednostka notytikowana autoryzowana

przez ministra wtasciwego do spraw zdrowia
— Prezes Urzedu stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, czy produkt jest
wyrobem medycznym, aktywnym wyrobem medycznym do implantacji, wyrobem
medycznym do diagnostyki in vitro albo systemem lub zestawem zabiegowym
ztozonym z wyrobow medycznych.

2. Domniemywa si¢, ze produkt lub wyrdb, ktéoremu nadano to samo lub takie
samo przeznaczenie jak przeznaczenie produktu lub wyrobu, wobec ktdrego zostala
wydana na podstawie ust. 1 decyzja, ktorej nadano rygor natychmiastowe;j
wykonalnosci, albo ostateczna decyzja, dla ktorej uptynat termin wniesienia skargi do
sadu administracyjnego albo ktora zostala utrzymana prawomocnym wyrokiem sadu,
jezeli produkt lub wyréb pochodzi od tego samego wytworcy, chociazby byt
wprowadzany do obrotu pod inng nazwg handlowsg, stanowi ten sam produkt lub
wyrob.

3. Za tego samego wytworce uznaje si¢ takze spotke powigzang w rozumieniu
art. 4 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 wrze$nia 2000 r. — Kodeks spotek handlowych (Dz.
U. 22013 r. poz. 1030, z pézn. zm.”).

Art. 88. Prezes Urzedu nakazuje, w drodze decyzji administracyjnej, usuniecie
oznakowan lub napisow, ktéore moglyby wprowadzi¢ w btad co do oznakowania
znakiem CE lub numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej, z produktu lub

wyrobu, jego opakowania lub instrukcji uzywania.

7 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 265 i
1161 oraz z 2015 r. poz. 4, 978, 1333 i 1830.
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Art. 89. Decyzje Prezesa Urzedu, o ktérych mowa w art. 86 ust. 1, 3 17, s3
publikowane w urzedowym publikatorze teleinformatycznym — Biuletynie Informacji
Publicznej ina stronie internetowej Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych,
Wyrobéw Medycznych i Produktow Biobdjczych oraz przesytane do wiadomosci

ministra wlasciwego do spraw zdrowia.
Rozdziat 11
Uzywanie i utrzymywanie wyrobow

Art.90. 1. Wyrdb powinien by¢é wilasciwie dostarczony, prawidtowo
zainstalowany  1iutrzymywany oraz uzywany zgodnie  z przewidzianym
zastosowaniem, a uzytkownik wyrobu jest obowigzany do przestrzegania instrukcji
uzywania.

2. Zabrania si¢ uruchamiania iuzywania wyrobu majacego wady mogace
stwarzac ryzyko dla pacjentow, uzytkownikéw lub innych oséb.

3. Wytwoérca, importer i1 dystrybutor wprowadzajacy do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzajacy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w celu uzywania na tym terytorium wyrob, ktory dla prawidlowego i bezpiecznego
dzialania wymaga specjalnych czesci zamiennych, czesci zuzywalnych lub materiatow
eksploatacyjnych okreslonych przez wytworce wyrobu, zalagcza do wyrobu wykaz
dostawcow takich cze$ci 1 materiatow.

4. Wytworca, importer i dystrybutor wprowadzajacy do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzajacy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w celu uzywania na tym terytorium wyrob, ktory dla prawidlowego 1 bezpiecznego
dziatania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub dorazne;j
obslugi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych Ilub doraznych
przegladow, regulacji, kalibracji, wzorcowan, sprawdzen lub kontroli bezpieczenstwa
— ktore zgodnie z instrukcja uzywania wyrobu nie moga by¢ wykonane przez
uzytkownika — zatacza do wyrobu wykaz podmiotéw upowaznionych przez wytworce
lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynnosci.

5. Podmiot zamieszczony w wykazie, o ktorym mowa w ust. 4, powinien:

1) dysponowac¢ okreslonym przez wytworce zapleczem technicznym, czgSciami

zamiennymi, cz¢$ciami zuzywalnymi i materiatami eksploatacyjnymi;
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2) posiada¢ okre$lone przez wytworce instrukcje serwisowe wyrobu sporzadzone

W sposob zrozumialy dla zatrudnionych osob oraz odpowiednie procedury

1 instrukcje wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4;

3) zatrudnia¢ osoby posiadajace okreslone przez wytworce kwalifikacje

1 dos$wiadczenie zawodowe.

6. Swiadczeniodawca jest obowiazany posiadaé dokumentacje wykonanych
instalacji, napraw, konserwacji, dziatah serwisowych, aktualizacji oprogramowania,
przegladow, regulacji, kalibracji, wzorcowan, sprawdzen i kontroli bezpieczenstwa
wyrobu, ktory wykorzystuje do udzielania $§wiadczen zdrowotnych, zawierajaca
w szczegolnosci daty wykonania tych czynnos$ci, nazwisko lub nazwe (firmg)
podmiotu, ktéry wykonat te czynnosci, ich opis, wyniki 1 uwagi dotyczace wyrobu.

7. Swiadczeniodawca jest obowigzany posiada¢ dokumentacje okreslajaca
terminy nastepnych konserwacji, dzialan serwisowych, przegladow, regulacji,
kalibracji, wzorcowan, sprawdzen i kontroli bezpieczenstwa wyrobu stosowanego do
udzielania §wiadczen zdrowotnych, wynikajace z instrukcji uzywania lub zalecen
podmiotow, ktore wykonatly czynnosci, o ktérych mowa w ust. 6.

8. Dokumentacjg, o ktorej mowa w ust. 61 7, $wiadczeniodawca jest obowigzany
przechowywac nie krocej niz przez okres 5 lat od dnia zaprzestania uzywania wyrobu
do udzielania $wiadczen zdrowotnych.

9. Swiadczeniodawca jest obowiazany udostepnia¢é dokumentacje, o ktorej
mowa w ust. 61 7, organom 1 podmiotom sprawujgcym nadzor nad Swiadczeniodawcag
lub upowaznionym do jego kontroli.

10. Jezeli jest to uzasadnione bezpieczenstwem pacjentéw, uzytkownikoéw i oséb
trzecich, minister wlasciwy do spraw zdrowia moze okresli¢, w drodze
rozporzadzenia:

1) warunki uzywania 1dystrybucji wyrobow, wtym wymagania dotyczace
kwalifikacji uzytkownikow,

2) warunki wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4, w tym wymagania
dotyczace wyposazenia technicznego podmiotoéw 1 kwalifikacji zatrudnionych

w nich os6b wykonujacych te czynnos$ci
— biorac pod uwagg stan zdrowia pacjentow, bezpieczenstwo uzytkownikow i os6b
trzecich, przewidziane zastosowanie i funkcje wyrobow oraz ryzyko zwigzane z ich

uzywaniem.
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Rozdziat 12
Dostep do informacji

Art. 91. Udostgpnieniu w trybie ustawy z dnia 6 wrzes$nia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 1 1662 oraz z 2015 r. poz. 1240)
podlegaja informacje:
1)® identyfikujace podmioty, ktore dokonaly zgloszen, o ktérych mowa w art. 58 ust.

1-2a, daty zgloszenia oraz informacje o nazwach handlowych:

a) wyrobow,

b) sterylizowanych wyrobow,

c) systemoOw i zestawoOw zabiegowych ztozonych z wyrobéw medycznych,

d) sterylizowanych systemow i zestawdw zabiegowych ztozonych z wyrobow

medycznych;
2) dotyczace bezpieczenstwa wyrobow, przekazywane odbiorcom lub
uzytkownikom wyrobow;
3) zawarte w certyfikatach zgodnosci oraz informacje dotyczace wydania, zmiany,

uzupehienia, zawieszenia i wycofania certyfikatow zgodnosci.>

Art. 91a. Otrzymane informacje o zawieszonych lub wycofanych certyfikatach
zgodnosci Prezes Urzgdu publikuje w urzedowym publikatorze teleinformatycznym —
Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych,

Wyrobow Medycznych i Produktéw Biobdjczych.
Rozdziat 13
Przepisy karne

Art. 92. 1. Kto wprowadza do obrotu, wprowadza do uzywania, dystrybuuje,
dostarcza lub udostepnia wyroby, ktorych nazwy, oznakowania lub instrukcje
uzywania wprowadzaja w blad, o ktorym mowa w art. 8 ust. 1,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnos$ci albo pozbawienia wolnosci do

roku.

2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia dotyczace wyrobow informacje
lub materiaty promocyjne, wprowadzajace w blad, o ktorym mowa w art. 8 ust. 1, albo
prezentuje wyroby w sposob wprowadzajacy w taki btad.

3. Kto rozpowszechnia informacje o wyrobach, ktore moga wprowadza¢ w bilad,

o ktéorym mowa w art. 8 ust. 1, podlega grzywnie.
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Art. 93. Kto wbrew obowigzkowi przeprowadzenia oceny zgodnosci wyrobu,
o ktorym mowa w art. 13 ust. 1, dopuszcza do wprowadzenia do obrotu wyrobu bez
przeprowadzenia tej oceny, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo

pozbawienia wolnosci do lat 2.

Art. 94. 1. Kto wprowadza do obrotu wyroby, ktérych certyfikaty zgodnosci
wydane przez jednostki notyfikowane utracity waznos$¢, zostaly zawieszone lub
wycofane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolno$ci
do roku.

2. Tej samej karze podlega, kto wbrew art. 10 ust. 2 dostarcza lub udostepnia
uzytkownikom innym niz profesjonalni wyroby do diagnostyki in vitro inne niz

wyroby, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 39 lit. b i ¢, lub wyroby do samokontroli.

Art. 95. Kto wprowadza do obrotu systemy lub zestawy zabiegowe lub
sterylizuje 1 wprowadza do obrotu systemy, zestawy zabiegowe lub wyroby medyczne
oznakowane znakiem CE, niezgodnie z wymaganiami okre§lonymi w art. 30, podlega

grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolno$ci do roku.

Art. 96. 1. Kto, narazajac zycie lub zdrowie pacjentow, uzytkownikow wyrobow
lub oséb trzecich, wprowadza do obrotu, dostarcza, udostgpnia lub dystrybuuje
wyroby:

1) wbrew zakazowi okre§lonemu w art. 6,
2) ktore nie spelniajg wymagan zasadniczych, lub dla ktorych nie przeprowadzono

odpowiednich procedur oceny zgodnosci, o ktérych mowa w art. 11 ust. 4,

3) niezgodnie z wymaganiami okreslonymi w art. 29 ust. 5-7,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno$ci albo pozbawienia wolnosci do

roku.

2. Kto nie wykonuje obowigzkow okreslonych w art. 17 ust. 24,

podlega grzywnie.

Art. 97. Kto dostarcza lub udostgpnia wyrdb niezgodnie z wymaganiami
dotyczacymi oznakowania i instrukcji uzywania wyrobu okreslonymi w art. 14 ust. 1—
4

2

podlega grzywnie.

Art. 98. Kto wprowadza do obrotu, wprowadza do uzywania, dystrybuuje,

dostarcza lub udostgpnia wyrdb, ktorego termin wazno$ci uptynat lub czas lub
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krotno$¢ bezpiecznego uzywania, okreslone przez wytworce, zostaty przekroczone,

podlega grzywnie.

Art. 99. 1. Kto bez wymaganego pozwolenia prowadzi badanie kliniczne
wyrobu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno$ci albo pozbawienia wolno$ci
do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto wbrew warunkom okreslonym w rozdziale
6 prowadzi badanie kliniczne wyrobu, narazajac zycie lub zdrowie uczestnikow

badania.

Art. 100. Kto wbrew obowigzkowi okreslonemu w:

1) art. 58 nie dokonuje w terminie zgloszenia lub powiadomienia albo

2) art. 61 ust. 1 nie zgltasza w terminie zmian danych objetych zgtoszeniem albo
powiadomieniem, albo

3) art. 61a ust. 1 nie informuje o zmianach okreslonych w tym przepisie

podlega grzywnie.

Art. 101. 1. Kto uniemozliwia lub utrudnia osobie upowaznionej przez Prezesa
Urzedu przeprowadzenie kontroli, o ktérej mowa w art. 57, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnos$ci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto uniemozliwia lub utrudnia osobie upowaznione;j
przez Prezesa Urzgdu przeprowadzenie kontroli, o ktorej mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2

1 ust. 3.

Art. 102. 1. Kto wbrew obowigzkowi okreslonemu w art. 74 ust. 2 albo 4 nie
zglasza incydentu medycznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo
pozbawienia wolnos$ci do roku.

2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowigzkowi okreslonemu w art. 18 nie
wspotpracuje  z Prezesem Urzedu albo wytworcg, albo autoryzowanym
przedstawicielem, albo podmiotem lub osobg, upowaznionymi przez wytwoérce do
dziatania w jego imieniu, w sprawach incydentow medycznych lub w sprawach
dotyczacych bezpieczenstwa wyroboéw albo nie powiadamia Prezesa Urzedu
o wyrobach niebezpiecznych.

3. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiazkowi okre§lonemu w art. 75
ust. 3 nie wspolpracuje i nie uczestniczy w zakresie realizacji FSCA, narazajac zycie

lub zdrowie pacjentow, uzytkownikow wyrobow lub oséb trzecich.
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Art. 103. 1. Kto utrudnia postepowanie wyjasniajace incydent medyczny, nie
udzielajac informacji lub nie udostgpniajagc wyrobu do badan 1 oceny wbrew
przepisom art. 78 ust. 3,

podlega grzywnie.

2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowigzkowi okre§lonemu w art. 68 ust.
10 nie udostepnia Prezesowi Urzedu danych podmiotéw prowadzacych sprzedaz

wysytkowg wyrobow.
Rozdziat 14
Zmiany w przepisach obowigzujacych, przepisy przejsciowe i koncowe
Art. 104-131. (pominiete)®

Art. 132. Ilekro¢ w przepisach odrgbnych jest mowa o wyrobach medycznych,
nalezy przez to rozumie¢ wyroby medyczne, aktywne wyroby medyczne do
implantacji, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposazenie wyrobow
medycznych, wyposazenie wyrobéw medycznych do diagnostyki in vitro oraz

systemy i zestawy zabiegowe zlozone z wyrobow medycznych.

Art. 133. 1. Obowiazek wynikajacy z art. 58, w okresie 12 miesigcy od dnia
wejscia w zycie ustawy, nie dotyczy wyrobow wpisanych do rejestru wyrobow
medycznych i podmiotdw odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu ido
uzywania prowadzonego na podstawie dotychczasowych przepisow.

2. Dane dotyczace wyrobu objete wpisem do rejestru, o ktorym mowa w ust. 1,
zostaja przeniesione do bazy danych, o ktérej mowa w art. 64 ust. 1, na wniosek
podmiotu, o ktéorym mowa w art. 58.

3. Wniosek o przeniesienie danych zawiera:

1) nazwe i adres podmiotu sktadajacego wniosek;
2) nazwe handlowa wyrobu;
3) nazwg i adres wytworcy.

4. Wniosek o przeniesienie danych sktada si¢ w terminie 6 miesiecy od dnia

wejscia w zycie ustawy.

5. Wniosek o przeniesienie danych nie podlega optacie.

8 Zamieszczone w obwieszczeniu Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 T.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 876).
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6. W przypadku gdy wniosek jest niepelny lub Prezes Urzgdu nie posiada
wszystkich danych, o ktorych mowa w art. 59, Prezes Urzedu wzywa jednokrotnie
podmiot do uzupetnienia wniosku lub danych, wyznaczajac termin nie krotszy niz
7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem nierozpatrzenia wniosku.

7. Nieuzupelnienie wniosku lub danych skutkuje nieprzeniesieniem danych.

8. W przypadku niemoznosci przeniesienia danych oraz po bezskutecznym
uplywie terminu, o ktérym mowa w ust. 6, Prezes Urzedu zawiadamia podmiot, ktory
ztozyt wniosek, o jego nierozpatrzeniu.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, podmiot, ktory zlozyt wniosek,
wykonuje obowiazek, o ktérym mowa w art. 58, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Prezesa Urzedu.

10. Obowigzek wynikajacy z art. 58 nie dotyczy wyrobu, ktorego dane

przeniesiono do bazy danych, o ktorej mowa w art. 64 ust. 1.

Art. 134. Podmioty, o ktérych mowa w art. 58 ust. 3, ktére przed dniem wejscia
w zycie ustawy wprowadzaly na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyroby
niepodlegajace obowigzkowi wpisu do rejestru, o ktérym mowa w art. 133 wust. 1,
1w terminie 5 miesiecy od dnia wejScia w zycie ustawy wprowadza te wyroby na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sa obowigzane dokona¢ powiadomienia o tych

wyrobach, w terminie 6 miesiecy od dnia wejscia w zycie ustawy.

Art. 135. Za wyrdb wprowadzony do obrotu na odpowiedzialno$¢ importera lub
podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie wyrobu do obrotu, przed
wyznaczeniem dla tego wyrobu autoryzowanego przedstawiciela, odpowiedzialno$¢
ponosi ten importer lub ten podmiot. Podmioty te sa réwniez obowigzane

przechowywa¢ dokumentacje, o ktoérej mowa w art. 17 ust. 4 i art. 18 ust. 3 pkt 21 3.

Art. 136. Do dnia 30 kwietnia 2011 r. wytworca lub jego autoryzowany
przedstawiciel majacy miejsce zamieszkania lub siedzib¢ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest obowigzany przekaza¢ kopie zgloszenia, o ktorym
mowa w art. 58 ust. 1, dotyczacego wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro,
wihasciwym organom panstw cztonkowskich, na ktorych terytoria wprowadza ten

wyrob do obrotu.
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Art. 137. Do postgpowan dotyczacych badan klinicznych wszczgtych
1 niezakonczonych przed dniem wejScia w zycie ustawy stosuje si¢ przepisy

dotychczasowe.

Art. 138. Wyroby wprowadzone do obrotu przed dniem wejscia w zycie ustawy
spetniajagce  wymagania okreslone w ustawie, o ktorej mowa w art. 140, moga

pozostawaé w obrocie i by¢ wprowadzane do uzywania po tym terminie.

Art. 139. Akt wykonawczy wydany na podstawie art. 69b ust. 4 ustawy, o ktorej
mowa w art. 105, zachowuje moc do dnia wejScia w zycie aktu wykonawczego
wydanego na podstawie art. 69b ust. 4 ustawy, o ktérej mowa w art. 105, w brzmieniu

nadanym niniejszg ustawa, jednakze nie dtuzej niz do dnia 21 marca 2011 r.

Art. 140. Traci moc ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych

(Dz. U. Nr 93, poz. 896, z p6zn. zm.”).

Art. 141. Ustawa wchodzi w zycie po uptywie 3 miesiecy od dnia ogtoszenia!?),

z wyjatkiem:

1) art. 90 ust. 3-5, ktére wchodza w zycie po uptywie 12 miesigcy od dnia wejscia
W Zycie ustawy;

2) art. 48 ust. 2, art. 64 ust. 2 1 art. 83 ust. 1 pkt 2, ktore wchodzg w zycie z dniem
1 maja 2011 r.

9  Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr
176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976.
10 Ustawa zostata ogtoszona w dniu 17 czerwca 2010 r.
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